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Entwicklung eines opto-mechanischen Mikrolabors zur Generie-
rung und Untersuchung biomimetischer Proteinnetzwerke
Kurzfassung: Der Zugang zur Untersuchung komplexer Mikrostrukturen, wie
sie insbesondere durch biologische Systeme gebildet werden, verlangt spezielle
Werkzeuge und Methoden, die eine aktive physikalische und chemische Kon-
trolle in diesem Gro¨ßenbereich und die Erfassung systemspezifischer Parameter
erlauben. Ein Teil dieser Anforderungen kann durch den Einsatz holographi-
scher optischer Pinzetten (HOT) erfu¨llt werden, mit denen sich eine Vielzahl
mikroskopischer Objekte nicht-invasiv manipulieren und Piconewtonkra¨fte mes-
sen lassen. In dieser Arbeit wurden die Anwendungsmo¨glichkeiten der HOT
erstmals u¨ber eine reine Objektmanipulation hinaus durch Integration in eine
neu entwickelte Mikrofluidikplattform erweitert und die HOT-Technologie in
Hinblick auf komplexe Systemanwendungen weiterentwickelt: Verschiedene Al-
gorithmen zur Hologrammberechnung wurden hinsichtlich ihrer Effizienz mit-
einander verglichen. Es konnte gezeigt werden, dass ein hier vorgestellter erwei-
terter Superpositionsansatz in den meisten Fa¨llen zur Hologrammgenerierung
ausreicht, womit die Verwendung zeitaufwa¨ndiger iterativer Verfahren entfa¨llt.
Die Abha¨ngigkeit der Effizienz von Symmetrieeigenschaften der Fallenmuster
wurde aufgezeigt und analysiert. Durch Verwendung der Superposition wur-
de eine Ortsauflo¨sung der HOT-Positionierung im Nanometerbereich realisiert.
Die Abha¨ngigkeit der Auflo¨sung von der Zahl der Bildpunkte und Phasenstu-
fen der Hologramme konnte hergeleitet und experimentell demonstriert wer-
den. Die HOT-Technologie ermo¨glicht die Erzeugung optischer Wirbelfallen,
die gefangene Objekte durch Drehimpulsu¨bertragung in Rotation versetzen.
Eine neue Klasse modulierter optischer Wirbel wurde pra¨sentiert, die eine Re-
gulation des Drehimpuls optischer Wirbel erlaubt ohne die Laserintensita¨t oder
den Wirbelradius zu vera¨ndern. Die Fabrikation eines ultraflachen und optisch
transparenten Mikrofluidiksystems stellt ein Werkzeug zur Kontrolle des che-
mischen Milieus zur Verfu¨gung, das eine Integration der HOT erlaubte. Speziell
auf die HOT angepasste Kanaldesigns wurden entwickelt, um Systemstabilita¨t
zu gewa¨hrleisten und gleichzeitig einen flexiblen Austausch von Substanzen zu
ermo¨glichen. Dieses opto-mechanische Mikrolabor konnte schließlich zur Ge-
nerierung biomimetischer quasi-zweidimensionaler Aktinnetzwerke auf durch
HOT strukturierten Mikrokugeln genutzt werden: Es wurde zur Oberfla¨chen-
strukturierung, der Erzeugung kraftsensorischer Geloberfla¨chen und der freien
rein optischen Systemmanipulation eingesetzt.
Development of an opto-mechanical micro-lab for creating and
probing biomimetic protein networks
Abstract: Probing complex micro-structures like cellular and sub-cellular bio-
systems requires special tools which allow the active control of the physical and
chemical micro-environment to realize specific system parameters. Many de-
sirable possibilities can be realized using holographic optical tweezers (HOT),
a recent and powerful manipulation tool which allows for non-invasive and in-
dependent steering of multiple microscopic objects and measuring forces in the
range of pico-newtons. For that purpose HOT were extended beyond a mere
manipulation tool for the first time, integrating them with a new microflui-
dic platform and further developing their diversity with a focus on practical
applications to complex systems: The efficiencies of various algorithms for ho-
logram calculation were compared. It could be shown that no iterative and
time-consuming algorithm is necessary to calculate holograms for most holo-
graphic optical trapping patterns. Instead, holograms may be produced by a
simple extension of the superposition of simple diffraction gratings. The sym-
metry dependence of holograms’ efficiencies was demonstrated and analyzed.
The application of the superposition method allowed for positioning HOT with
nanometer resolution. Experimental corroboration of the spatial resolution’s
dependence on the hologram’s number of pixels and phase levels is presented.
HOT can also produce focused helical wave fronts of light known as optical
vortices which can exert torque on trapped objects. So far, this torque was con-
trolled by the intensity, the helicity, and the size of the ring. To untangle these
dependences, a new class of modulated vortices is presented which allows one
to control the transfer of angular momentum without changing the laser inten-
sity or the ring-shaped intensity distribution characteristic. The fabrication of
an ultra-thin and optically transparent microfluidic system provided a tool to
control the chemical micro-environment and allowed the integration of HOT.
Special channel designs were optimized for the application of HOT to achieve
both stability and the possibility to exchange different fluids rapidly. The opto-
mechanical micro-lab was then applied for the generation of biomimetic quasi
two-dimensional actin networks constructed on a framework of microspheres
organized or even held by the optical traps: The micro-lab was used for surface
structuring, creation of hydro-gel based force-sensors and the free manipulation
of an optically trapped system, supporting an actin network.
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Kapitel
1
Einleitung
”
There’s Plenty of Room at the Bottom“ - In seinem visiona¨ren Vortrag1 hat Ri-
chard P. Feynman (1918-1988) bereits 1959 das Tor zur Welt des Allerkleinsten
aufgestoßen und damit gleichsam den Startschuss gegeben fu¨r die rasante Ent-
wicklung der Mikro- und Nanotechnologie [Fey60]. Dieser Prozess wurde beson-
ders erfolgreich in der Mikroelektronik vorangetrieben. Immer kleinere Struk-
turen fu¨hren zu immer leistungsfa¨higeren Rechenmaschinen. Eine Entwicklung,
die nach dem Mooreschen Gesetz zu einer Verdopplung der Komplexita¨t in-
tegrierter Schaltkreise in Intervallen von etwa 24 Monaten fu¨hrt [Moo65]. Die
dazu entwickelten Techniken sind in ihrer Anwendung nicht auf die Elektronik
beschra¨nkt, sondern bieten die Mo¨glichkeit einer Miniaturisierung komplexer
Strukturen und Systeme in unterschiedlichsten Anwendungsgebieten. So ist es
nicht verwunderlich, dass die Miniaturisierung auch vor der Chemie nicht halt
gemacht hat. Hier liegt das ehrgeizige Ziel in der Integration ganzer Labore auf
einem Chip [Rey02, Kni02]. Die Herausforderungen, denen es sich zu stellen gilt,
sind dabei ungleich gro¨ßer als in der Mikroelektronik. Es mu¨ssen unterschied-
lichste Analysewerkzeuge miniaturisiert und verschiedenste chemische Kompo-
nenten manipuliert werden. Mikroskopische Flu¨ssigkeitsmengen, das Pendant
zu den elektrischen Stro¨men in der Elektronik, mu¨ssen in kleinsten Kana¨len
gesteuert und gezielt miteinander vermischt werden. Die erste Realisierung ei-
nes Mikroanalysesystems, eines Gaschromatographen auf einem Siliziumchip,
liegt bereits mehr als 25 Jahre zuru¨ck [Ter79]. Trotz der bemerkenswerten Ei-
genschaften des Systems hinsichtlich Gro¨ße und Analysegeschwindigkeit fand es
nahezu keine Beachtung in der Wissenschaft. Der eigentliche Beginn der Minia-
turisierung in der Chemie liegt im Jahre 1990 als Manz et al. das Konzept des
miniaturized total chemical anlysis system (µTAS) oder lab on a chip einfu¨hr-
ten [Man90]. Dieses sieht eine Vereinigung sa¨mtlicher Analyseschritte von der
Probenvorbereitung u¨ber die Auftrennung bis zur eigentlichen Analyse vor mit
dem Ziel einer ho¨heren Leistungsfa¨higkeit.
Die Miniaturisierung eines chemischen Labors bietet neben dem offensicht-
lichen Vorteil einer massiven Reduzierung der notwendigen und handhabbaren
Probenmengen, Mo¨glichkeiten, die weit u¨ber eine reine Verkleinerung makro-
skopischer Systeme hinausgehen. Flu¨ssigkeitsstro¨me in mikrometergroßen Geo-
metrien (Mikrofluidik) zeigen besondere Eigenschaften, die sie von ihrem ma-
1Der Vortrag wurde am 29. Dezember 1959 wa¨hrend des Jahrestreffen der American Phy-
sical Society am California Institute of Technology gehalten.
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kroskopischen Gegenpart unterscheiden [Sto01, Bee02, Hon03]: Das Oberfla¨che-
Volumen-Verha¨ltnis ist sehr hoch2. Die daraus resultierende hohe Wa¨rmeaus-
tauschleistung erlaubt ein sehr schnelles Erwa¨rmen und Abku¨hlen der Reakti-
onsmischungen, so dass Reaktionen unter isothermen Bedingungen mit exakt
definierten Verweilzeiten durchgefu¨hrt werden ko¨nnen. Das sind Mo¨glichkeiten,
die im besonderen Maße fu¨r industrielle Reaktionsprozesse von großer Bedeu-
tung sind [Ja¨h04]. Charakteristisch fu¨r Mikrofluidikanwendungen sind weiterhin
kleine Reynoldszahlen und damit verbunden laminare Stro¨mungsverha¨ltnisse.
Dieses Pha¨nomen ermo¨glicht die Generierung komplexer nicht-trivialer chemi-
scher Gradienten [Jeo02] und eine ultraschnelle Durchmischung von Flu¨ssigkei-
ten [Pol02a]. Schließlich zeichnen sich mikrofluide Systeme durch kleine Gras-
hofzahlen aus: Dichteunterschiede fu¨hren zu keiner Konvektion in dem System.
Damit lassen sich Flu¨ssigkeitsgrenzschichten realisieren, die zu einer hoch effi-
zienten Kristallisation von Proteinen genutzt werden konnten [Han02].
Die Verkleinerung und Miniaturisierung komplexer Systeme in den Mikro-
bereich fu¨hren zu mikrofluiden Strukturen, die mannigfaltige Vorbilder in der
Natur besitzen: Der Sauerstofftransport durch Erythrozyten mit einem Durch-
messer von 6 bis 8 µm durch feine Kapillaren vergleichbarer Gro¨ße ist nur ein
Beispiel. Ein weiteres stellt die Zelle selbst dar als ein mikrometergroßes flu¨ssig-
keitsgefu¨lltes Kompartiment. Mikrofluide Kana¨le und durch Diffusion domi-
nierter Stofftransport sind somit essentielle Charakteristika des Lebens an sich
[Vog88]. Es ist daher nicht erstaunlich, dass in den letzten Jahren das Interesse
an den Mikrolaboren auf Seiten der Biologie stark angewachsen ist. Damit hat
der Miniaturisierungsprozess schließlich auch Einzug in die Lebenswissenschaf-
ten gefunden und wirkt dort in vielen Bereichen als treibende Kraft fu¨r neue
Entdeckungen. Die Mikrolabore liefern ein Werkzeug, das auf zellula¨rer Ebene
operiert und mit dem sich einzelne Objekte zellula¨rer Dimension manipulieren
und untersuchen lassen. Komplexere Strukturen sind damit handhabbar, die
immer mehr in den Fokus aktueller Bestrebungen in der Biologie gelangen. Die
Vielzahl bisheriger biologischer Forschung zeichnet sich durch eine reduktioni-
stische Vorgehensweise aus. Das biologische Gesamtsystem wird in eine Viel-
zahl kleinerer Subsysteme gegliedert, deren Einzelbestandteile experimentell
zuga¨nglich und beschreibbar sind. Exemplarisch hierfu¨r seien die erfolgreiche
Kartierung des menschlichen Genoms oder die Strukturaufkla¨rung von Prote-
inen genannt. Nach diesen Erfolgen stellt sich nun die Herausforderung, ein
Versta¨ndnis des Ganzen, der Funktionsweise einer subzellula¨ren Einheit, einer
Zelle oder schließlich eines vollsta¨ndigen Organ und Organismus zu erlangen.
Der reduktionistische Ansatz allein ist dazu nicht ausreichend. Eine Summe
aller Einzelteile beschreibt das Gesamtsystem nicht vollsta¨ndig. Struktur, Dy-
namik, Kontrollmechanismen und Interaktionen zwischen den Grundeinheiten
sind von entscheidender Bedeutung. Die Systembiologie (systems biology) ver-
sucht durch Fokussierung auf das Gesamtsystem die Komplexita¨t des Lebens in
den Griff zu bekommen [Kit02]. Mikrofluidische lab-on-a-chip-Ansa¨tze werden
hier eine wichtige Rolle spielen: Auf der einen Seite ermo¨glichen sie die Er-
2Die spezifischen Oberfla¨chen liegen fu¨r Mikrostrukturen bei Werten von 10000 m−1 bis
100000 m−1, wa¨hrend traditionelle Reaktoren etwa 100 m−1 erreichen [Ja¨h04].
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fassung und Analyse einer großen Datenmenge, die durch Parallelisierung der
Prozesse noch versta¨rkt wird. Auf der anderen Seite ermo¨glichen sie, komple-
xe biologische Strukturen direkt zu untersuchen und damit Wechselwirkungen
innerhalb dieser Systeme aufzukla¨ren.
Methodisch erga¨nzt wird die Systembiologie durch das Konzept der Bio-
mimetik. Diese nimmt eine verbindende Position zwischen dem reduktionisti-
schen Ansatz und dem umfassenden Systemansatz ein. Das Ziel der Methode
ist die Nachbildung und Nachahmung biologischer Strukturen aus definierten
Grundeinheiten. Auf diese Weise entsteht ein ku¨nstliches In-vitro-System, des-
sen Komplexita¨tsgrad und Zusammensetzung sich exakt steuern la¨sst. Dadurch
ko¨nnen das Zusammenspiel und die Wechselwirkung der einzelnen Komponen-
ten in einem u¨berschaubaren reduzierten Subsystem untersucht [Upa03] und
durch gezielte Vera¨nderung der Einfluss verschiedener Faktoren auf das Sy-
stem beobachtet werden [Ide01]. Ein eindrucksvolles Beispiel fu¨r ein isoliertes
biologisches Subsystem stellt die ju¨ngst realisierte Kombination von Muskel-
zellen mit einem Mikrosystem zur In-situ-Charakterisierung der mechanischen
Muskeleigenschaften dar [Xi05]. Gerade solche Modellsysteme zur Untersuchung
chemo-mechanischer Wechselwirkungen stellen hohe Anforderungen an die Mi-
krolabore. Es gilt, eine Vielzahl unterschiedlicher miniaturisierter Werkzeuge in
eine Mikroplattform zu integrieren. Auf der einen Seite stehen Elemente, die
eine kontrollierte Chemie im Mikrometerbereich ermo¨glichen, hierbei handelt es
sich vor allem um Mikrofluidikkomponenten zur Steuerung und Regulation von
Flu¨ssigkeiten [Ung00, Tho02]. Auf der anderen Seite mu¨ssen diese durch phy-
sikalische Mikrowerkzeuge erga¨nzt werden, die dazu dienen, Systeme zu struk-
turieren und zu manipulieren und daru¨ber hinaus als Sensoren zur quantitati-
ven Erfassung verschiedener Parameter eingesetzt werden ko¨nnen [Vli03]. Die
Verschiedenartigkeit und Komplexita¨t der Elemente, insbesondere der mecha-
nischen Komponenten, stellt die große Herausforderung fu¨r die Integration auf
kleinstem Raum dar.
Eine Lo¨sung dieses Problems bietet die Anwendung des Lasers, der als ein
nicht-invasives Steuerelement eingesetzt werden kann. Ein fokussierter Laser-
strahl ist in der Lage, kleine dielektrische Objekte stabil einzufangen und wird
deshalb als optische Pinzette bezeichnet [Ash86]. Damit besteht die Mo¨glich-
keit, Elemente eines Mikrolabors anzusteuern, zu bewegen, Kra¨fte auszuu¨ben
und auch zu messen. Erste Anwendungen haben dies bereits erfolgreich de-
monstriert [Ter02, Eng04, He05], beschra¨nken sich jedoch bislang auf die Ver-
wendung eines einzelnen Laserstrahls. Komplexere simultane Manipulationen
einer Vielzahl von Elementen lassen sich daher nicht realisieren. Der Zugang
zu ho¨heren Systemen ist damit verwehrt. Die Entwicklung holographischer op-
tischer Pinzetten (holographic optical tweezers, HOT) ko¨nnte an dieser Stelle
einen entscheidenden Wendepunkt markieren [Gri03]: Durch gezielte Vera¨nde-
rung der Laserwellenfront produzieren HOT eine nahezu beliebige Zahl opti-
scher Pinzetten, die sich unabha¨ngig voneinander ansteuern lassen und daru¨ber
hinaus Eigenschaften besitzen, die sich mit einer konventionellen optischen Pin-
zette nicht erzielen lassen. Die Entwicklung der HOT befindet sich zur Zeit noch
in den Kinderschuhen und konzentriert sich im Wesentlichen auf technische
Aspekte und Demonstrationen der Mo¨glichkeiten. Die Anwendungen der HOT
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auf komplexere Systeme, die u¨ber eine einfache Suspension von Mikrokugeln
hinausgehen [Mac03, Lad04b], existieren bislang nicht, schon gar nicht Experi-
mente in Analogie zu den Einzelmoleku¨luntersuchungen mit Hilfe einer konven-
tionellen optischen Pinzette, die zu fundamentalen Einsichten in die Interaktion
und Eigenschaften von Proteinsystemen fu¨hrten [Svo93, Fin94, Cec05]. Jedoch
sind es gerade die letztgenannten Beispiele, welche die hohen Erwartungen an
die HOT hinsichtlich der Untersuchung biologischer Systeme rechtfertigen.
An diesem Punkt soll die vorgelegte Arbeit einen Beitrag zur Weiterentwick-
lung und Integration der HOT im Grenzbereich zwischen angewandter Optik,
Mikrofluidik und biologischen Mikrosystemen leisten. Ihr Ziel bestand in der
Entwicklung eines opto-mechanischen Mikrolabors, das HOT als mikrophysi-
kalisches und mikrofluide Elemente als chemisches Werkzeug in einer integrier-
ten Plattform vereinigt, die schließlich einen Zugang zur Generierung und Un-
tersuchung komplexer biologischer Strukturen ermo¨glicht. Entsprechend den
verschiedenen Forschungsbereichen ist die Dissertation in drei Teile gegliedert:
Der erste Teil umfasst die Arbeiten auf dem Gebiet der Optik. Eine HOT-
Apparatur wurde aufgebaut und in ein Fluoreszenzmikroskop integriert. Ver-
schiedene Aspekte der HOT wurden eingehend hinsichtlich einer praktischen
Anwendung untersucht und weiterentwickelt. Im zweiten Teil wird die Herstel-
lung eines Mikrofluidiksystems pra¨sentiert, das eine Kombination mit den HOT
erlaubt und verschiedene Mo¨glichkeiten zur Kontrolle des chemischen Milieus
im Mikrometerbereich bietet. Der dritte Teil zeigt schließlich erste Anwendun-
gen des Mikrolabors zur Erzeugung biomimetischer Strukturen.
Teil I
Holographische optische Pinzetten
Eine optische Pinzette oder optische Falle, realisiert durch die Fokussierung
eines Laserstrahls, ist in der Lage, Impuls des Lichts auf kleinste Objekte zu
u¨bertragen, so dass sie stabil festgehalten werden. Wird die Wellenfront des La-
sers durch ortsabha¨ngige Variation von Amplitude und Phase gezielt vera¨ndert,
so la¨sst sich die einzelne optische Pinzette in eine Vielzahl aufspalten. Hologra-
phische optische Pinzetten (HOT) nutzen diese Manipulation des Lasers, um
komplexe Anordnungen und Bewegungen optischer Fallen zu realisieren. Die
grundlegenden Konzepte und Prinzipien optischer Kra¨fte und der HOT sollen
zu Beginn des ersten Teils vorgestellt werden (Kap. 2 und 3). Im Rahmen dieser
Arbeit wurde eine HOT-Apparatur aufgebaut und mit einem separaten Fluo-
reszenzmikroskop kombiniert. Dieses System und seine Besonderheiten werden
in Kap. 4 na¨her beschrieben.
Die Anwendung der HOT als ein praktikables Werkzeug insbesondere fu¨r die
Untersuchung komplexer Systeme setzt eine eingehende Charakterisierung ihrer
Eigenschaften voraus. Essentielle Bedeutung besitzt die Berechnung der Holo-
gramme, die zur Manipulation des Laserlichts eingesetzt werden. Im Kap. 5 wer-
den die Ergebnisse des Vergleichs verschiedener Algorithmen zur Hologramm-
berechnung sowie die Auswirkungen der Geometrie der optischen Fallen auf die
Effizienz und Qualita¨t der holographisch erzeugten optischen Pinzetten pra¨sen-
tiert. Zur Durchfu¨hrung quantitativer Kraftmessungen ist eine Kalibrierung der
optischen Fallen erforderlich. Zwei verschiedene Methoden wurden auf die HOT
angewandt und miteinander verglichen. In diesem Zusammenhang wurden die
Mo¨glichkeiten einer individuellen Intensita¨tsmodulation in einem Vielfallensy-
stem untersucht (Kap. 6). Die pra¨zise Positionierung der optischen Pinzetten ist
eine weitere wichtige Voraussetzung fu¨r eine praktische Anwendung der HOT.
Die Abha¨ngigkeiten und Limitierungen wurden ermittelt und in Kap. 7 vorge-
stellt. In Kap. 8 wird schließlich eine neu entwickelte Klasse sogenannter op-
tischer Wirbel vorgestellt. Diese besonderen optischen Fallen ermo¨glichen den
Transfer von Drehimpuls und damit die Rotation optisch gefangener Objekte.
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2
Optische Fallen
2.1 Grundlagen optischer Kra¨fte
Die Idee, Licht oder elektromagnetische Strahlung im Allgemeinen zu nutzen,
um Objekte aus der Ferne zu manipulieren, festzuhalten und zu bewegen, ist
nicht nur ein altes Motiv der phantastischen Literatur, auch in der Wissen-
schaft wurde die Mo¨glichkeit einer Kraftu¨bertragung durch Licht schon fru¨h
aufgegriffen. So machte bereits Anfang des 17. Jahrhunderts der Astronom
Johannes Kepler (1571-1630) die Entdeckung, dass der Schweif eines Kome-
ten immer von der Sonne weg gerichtet ist und postulierte als Ursache fu¨r
dieses Pha¨nomen einen Strahlungsdruck des Sonnenlichts, der kleinste Staub-
und Gasteilchen von dem Himmelsko¨rper fortbewegen kann (Abb. 2.1). U¨ber
200 Jahre nach Kepler konnte der schottische Physiker James Clerk Maxwell
(1831-1879) schließlich in seiner Theorie des Elektromagnetismus im Jahre 1873
zeigen, dass einer elektromagnetischen Welle und damit dem Licht ein Impuls
zugeschrieben werden kann.
Zur na¨heren Beschreibung dieses Sachverhalts sollen im Folgenden verschie-
dene physikalische Gro¨ßen eingefu¨hrt werden, die eine quantitative Behandlung
des Impulsu¨bertrags von Licht auf Materie und einen tieferen Einblick in die zu-
grunde liegenden Mechanismen ermo¨glichen. Die Flussdichte der Energie einer
elektromagnetischen Welle la¨sst sich durch das Kreuzprodukt des elektrischen
Feldes ~E und des magnetischen Feldes ~B beschreiben:
~S =
1
µ0
~E × ~B (2.1)
mit der magnetischen Feldkonstante µ0. Der Vektor ~S wird nach seinem Ent-
decker Sir John Poynting (1852-1914) als Poynting-Vektor bezeichnet. Stehen
~E und ~B in einer elektromagnetischen Welle senkrecht aufeinander, so gibt der
Betrag von ~S die momentane Leistung und die Richtung von ~S die Ausbrei-
tungsrichtung der Welle an. Die Intensita¨t einer elektromagnetischen Welle (die
mittlere u¨bertragene Leistung 〈P 〉 pro Fla¨cheneinheit A) ist gegeben durch das
zeitliche Mittel des Betrags des Poynting-Vekors:
I =
〈P 〉
A
=
〈
|~S|
〉
. (2.2)
Der Betrag des Impulses ~p einer elektromagnetischen Welle ist bestimmt durch
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Abbildung 2.1: Im Jahre 1618, zu Lebzeiten Johannes Keplers, erscheint ein Komet
u¨ber Deutschland, welcher u¨ber Monate hinweg am Firmament zu beobachten ist.
Auch u¨ber Heidelberg ist dieser zu sehen und wird in einem Stich festgehalten, der
wahrscheinlich von Mattha¨us Merian angefertigt wurde. Deutlich zu erkennen ist neben
den Wahrzeichen der Stadt der charakteristische helle Schweif.
die Energie W der Welle und der Lichtgeschwindigkeit c:
p =
W
c
. (2.3)
Fu¨r den aus einer Impulsa¨nderung resultierenden Betrag der Kraft ~F gilt damit
F = |~F | =
dp
dt
=
1
c
dW
dt
=
P
c
. (2.4)
Teilt man die Intensita¨t durch die Lichtgeschwindigkeit c, erha¨lt man nach
Gl. 2.2 und Gl. 2.4 eine Kraft pro Fla¨cheneinheit. Die durch c dividierte In-
tensita¨t einer elektromagnetischen Welle stellt somit einen Druck dar, der als
Strahlungsdruck pS bezeichnet wird
1:
pS =
I
c
. (2.5)
Betrachtet man eineWelle, die senkrecht auf eine Oberfla¨che trifft und vollsta¨ndig
reflektiert wird, so wird ein Impuls u¨bertragen, dessen Betrag aufgrund der
Richtungsa¨nderung der Welle dem doppelten Energieu¨bertrag entspricht. Die
dabei auftretende Kraft F ergibt sich damit nach Gl. 2.4 zu
F =
2P
c
. (2.6)
Liegt die Leistung P des eingestrahlten Lichts in der Gro¨ßenordnung von 1 W
und wird vollsta¨ndig an einem Objekt reflektiert, so resultiert gema¨ß Gl. 2.6 ei-
ne Kraft F in der Gro¨ßenordnung von 1 nN. Die experimentelle Untersuchung
1Dieser Strahlungsdruck des Sonnenlichts ist auch tatsa¨chlich verantwortlich fu¨r die Orien-
tierung des sogenannten Staubschweifs (Typ II-Schweifs) eines Kometen. Damit besta¨tigte sich
fu¨r diese Art eines Kometenschweifs die fru¨he Keplersche Postulierung eines Strahlungsdrucks.
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Abbildung 2.2: Die Abbildung zeigt verschiedene erste Realisierungen optischer Fal-
len durch Arthur Ashkin. In (a) wird eine stabile Gleichgewichtslage durch Kompen-
sation der durch einen einzelnen Laserstrahl ausgeu¨bten Streukraft und der Gravitati-
onskraft (mg) erreicht; es handelt sich bei diesem Versuchsaufbau um eine sogenannte
Schwebefalle. In (b) werden zwei entgegengesetzte Laserstrahlen auf das zu fangen-
de Teilchen gerichtet. Die dabei auftretenden Streukra¨fte halten das Teilchen in einer
stabilen Gleichgewichtsposition. Die Strahltaillen der Laser sind mit A und B gekenn-
zeichnet.
und Anwendung dieser Kra¨fte war lange Zeit aufgrund ihrer geringen Gro¨ße
nicht mo¨glich. Erst die Entwicklung des Lasers in den 60er Jahren des 20. Jahr-
hunderts bot die Mo¨glichkeit, intensita¨tsstarkes kollimiertes Licht zu erzeugen.
Damit ließen sich nun Kra¨fte realisieren, die in der Lage sind, mikroskopische
Objekte aufgrund ihrer geringen Masse messbar zu beeinflussen. Die ersten Ex-
perimente dazu fu¨hrte Arthur Ashkin in den fru¨hen 70er Jahren des letzten
Jahrhunderts in den AT&T Bell Laboratorien in den USA durch. Er demon-
strierte, dass mit Hilfe eines Lasers kleine dielektrische Partikel in Wasser und
Luft bewegt und angehoben werden ko¨nnen [Ash70, Ash71, Ash75, Ash80]. Bei
diesen ersten Realisierungen einer optischen Falle handelte es sich um sogenann-
te
”
Schwebefallen“. Hier halten sich der Strahlungsdruck eines Lasers und die
auf die Teilchen wirkende Gravitation die Waage (Abb. 2.2).
In einem anderen Versuchsaufbau nutzte Ashkin zwei entgegengerichtete
Laser, um eine stabile optische Falle zu erzeugen. Seine Arbeiten zum Strah-
lungsdruck bereiteten damit das Fundament fu¨r die Entwicklung laserbasierter
Atomfallen und Ku¨hlmethoden [Chu91], welche schließlich in den vergange-
nen Jahren in der Realisierung ultrakalter Bose-Einstein-Kondensate gipfelten
[Chi05]. Bereits im Jahre 1978 schlug Ashkin eine besondere Form der optischen
Falle vor, welche er schließlich 1986 experimentell realisieren konnte: die opti-
sche Pinzette [Ash78, Ash86]. Eine optische Pinzette besteht aus einem stark
fokussierten Laserstrahl. Diese unterscheidet sie damit von den oben vorgestell-
ten fru¨heren Realisierungen einer optischen Falle. Um eine starke Fokussierung
zu erzielen, wird gewo¨hnlich ein Mikroskopobjektiv hoher numerischer Apertur
(NA) verwendet. Die NA, welche ein Maß fu¨r die Lichtsammeleigenschaften
eines Objektivs darstellt, ergibt sich aus dem Brechungsindex nm des Medi-
ums zwischen Objektiv und Deckglas und dem halben O¨ffnungswinkel θ/2 des
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Abbildung 2.3: Die Abbildung zeigt die Gro¨ßen, welche die numerische Apertur eines
optischen Linsensystems definieren. Dies sind der effektive O¨ffnungsdurchmesser d bzw.
der Aperturradius r, die Brennweite f und der Brechungsindex nm des Mediums. Der
O¨ffnungswinkel θ ist dann durch d und f bestimmt.
fokussierten Lichtkegels (Abb. 2.3) zu
NA = nm sin(θ/2). (2.7)
Gilt fu¨r ein Linsensystem die Abbesche Sinusbedingung, wie es fu¨r korrigierte
Mikroskopobjektive der Fall ist, so gilt folgender Zusammenhang zwischen der
NA, der Brennweite f und dem Aperturdurchmesser d des Objektivs:
NA =
d
2f
. (2.8)
Befindet sich ein Teilchen in der Na¨he des Fokus, so kommt es aufgrund der
Wechselwirkung zwischen Licht und Materie zu einem Impulsu¨bertrag vom
Licht auf das Teilchen. Die damit verbundene Kraft wird traditionell in zwei
Komponenten unterteilt: die Streukraft, welche in die Ausbreitungsrichtung des
Lichts weist und auf dessen Streuung und Reflexion an dem Objekt basiert
und die Gradientenkraft, welche in Richtung der ra¨umlichen Intensita¨tsgradi-
enten des elektrischen Feldes des Lasers weist. Diese Unterteilung ist ein reines
Hilfsmittel zur Beschreibung der optischen Kra¨fte, beide basieren auf demsel-
ben physikalischen Prinzip: der Impulsu¨bertragung von Licht auf Materie. Die
vertrautere der beiden Kra¨fte ist die Streukraft. Diese entspricht dem bereits
oben erwa¨hnten Strahlungsdruck: Das Licht wird an der Oberfla¨che des Teil-
chens in verschiedene Richtungen gestreut bzw. absorbiert. Es kommt zu einer
Kraftwirkung auf das Teilchen. Fu¨r ein isotrop streuendes Teilchen heben sich
die einzelnen Komponenten bis auf die vorwa¨rts, in Ausbreitungsrichtung des
Lichts weisende Komponente auf. Das Teilchen erfa¨hrt somit eine Beschleu-
nigung in diese Richtung. Die vorwa¨rtsgerichtete Streukraft ist gewo¨hnlich die
dominierende Kraft, welche auf das Teilchen einwirkt. Diese nutzte auch Ashkin
in seinen ersten Realisierungen optischer Fallen. Existieren allerdings steile In-
tensita¨tsgradienten, wie nahe dem Fokus eines fokussierten Lasers, so muss auch
die Gradientenkraft beru¨cksichtigt werden: In einem inhomogenen elektrischen
Feld ~E erfa¨hrt ein elektrischer Dipol ~µ eine Kraft in Richtung des Feldgradien-
ten. Am Ort ho¨chster Intensita¨t (I ∝ | ~E|2) wird die potentielle Energie Wpot
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Abbildung 2.4: Die Abbildung zeigt die schematische Darstellung einer optischen
Pinzette. Diese besteht im Wesentlichen aus einem stark fokussierten Laserstrahl. Die
auf diese Weise erzeugten Intensita¨tsgradienten ko¨nnen mit kleinen (in der Gro¨ßenord-
nung der Wellenla¨nge des verwendeten Laserlichts liegenden) Partikeln messbar wech-
selwirken. Die dabei auftretenden Kra¨fte fu¨hren zu einer stabilen Gleichgewichtslage
des Teilchens etwas oberhalb des Fokus.
des Systems minimiert, es gilt:
Wpot = −~µ · ~E. (2.9)
In einer optischen Falle induziert der Laser fluktuierende Dipole in einem di-
elektrischen Teilchen. Die Dipole wechselwirken mit den inhomogenen Feldgra-
dienten im Fokus und fu¨hren so zu den Gradientenkra¨ften. Diese sind damit
proportional zu der Polarisierbarkeit des dielektrischen Teilchen und dem In-
tensita¨tsgradienten im Fokus. Um eine in alle Raumrichtungen stabile optische
Falle zu generieren, ist es notwendig, dass die Gradientkra¨fte, welche das Teil-
chen in den Fokus ziehen, die Streukra¨fte u¨bertreffen, welche das Teilchen aus
dem Fokus hinausdra¨ngen. Die Verwendung eines Objektivs mit hoher NA
erfu¨llt diese Bedingung, da durch diese eine steile Intensita¨tsa¨nderung entlang
der optischen Achse durch Fokussierung des Laserstrahls in einen beugungsli-
mitierten Punkt erzeugt werden kann. Als Ergebnis dieses Wechselspiels zwi-
schen Streukraft und Gradientenkraft befindet sich die Gleichgewichtslage des
gefangenen Objekts nicht exakt im Fokus des Lasers, sondern ist aufgrund der
Streukraft etwas in Ausbreitungsrichtung des Lichts entlang der optischen Ach-
se verschoben (Abb. 2.4).
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2.2 Physikalische Beschreibung der Kra¨fte
in optischen Pinzetten
In Erweiterung von Gl. 2.4 la¨sst sich die durch eine optische Pinzette ausgeu¨bte
Kraft auf ein gefangenes Teilchen beschreiben durch
F = Q
nmP
c0
(2.10)
mit dem dimensionslosen Gu¨tefaktor Q und der Vakuumlichtgeschwindigkeit
c0. Der Gu¨tefaktor ist ein Maß fu¨r die Effizienz eines konkreten optischen Sy-
stems bestehend aus optischer Pinzette und gefangenem Objekt. Der Gu¨te-
faktor ha¨ngt damit von der NA, der Laserwellenla¨nge, der Polarisation des
Laserlichts, der Lasermode, dem relativen Brechungsindex und der Geometrie
des Partikels ab. Bei mikrometergroßen dielektrischen spha¨rischen Teilchen, wie
sie typischerweise in Experimenten genutzt werden, liegt Q im Bereich zwischen
0,03 und 0,1. Zur theoretischen Beschreibung einer optischen Pinzette ko¨nnen
zwei Grenzfa¨lle betrachtet werden, die eine Berechnung der auf ein optisch ge-
fangenes Teilchen wirkenden Kra¨fte erlauben:
2.2.1 Strahlenoptische Betrachtung der optischen Pinzette
Der erste Grenzfall behandelt Objekte deren Radien wesentlich gro¨ßer sind als
die Wellenla¨nge des Fallenlasers (r ≫ λ). In diesem Fall sind die Bedingungen
fu¨r die Mie-Streuung (Gustav Mie, 1869-1957) erfu¨llt und die optischen Kra¨fte
ko¨nnen durch einfache Strahlenoptik [Ash86, Ash92] berechnet werden. Bre-
chung des einfallenden Laserlichts an der Kugel fu¨hrt zu einer A¨nderung der
Ausbreitungsrichtung des Lichts und damit zu einer Vera¨nderung des Impul-
ses (Abb. 2.5). Die Richtungsa¨nderung des Lichts an der Grenzfla¨che zwischen
einem Medium mit dem Brechungsindex n1 und einem Medium mit dem Bre-
chungsindex n2 la¨sst sich durch das Brechungsgesetz nach Snellius (Willebrord
van Roijen Snell, 1580-1626) berechnen. Es gilt
n1 sin(α1) = n2 sin(α2). (2.11)
Die Winkel α1 und α2 werden durch den ein- und ausfallenden Lichtstrahl und
dem Lot auf der Grenzfla¨che gebildet. Aufgrund des Impulserhaltungssatzes
fu¨hrt die Richtungsa¨nderung des Lichts zu einer entgegengesetzten Impulsa¨nde-
rung des Teilchens. Die Kraft, welche dabei auf das Teilchen u¨bertragen wird,
ist proportional zur Intensita¨t des Lichts. Ist der Brechungsindex des Ku¨gel-
chens gro¨ßer als der des umgebenden Mediums, so resultiert eine Nettokraft
in Richtung des Intensita¨tsgradienten. Im umgekehrten Falle (Brechungsindex
des Teilchens ist geringer als der des Mediums) wird das Teilchen in die ent-
gegengesetzte Richtung beschleunigt, es wird aus dem Fokus hinausgedra¨ngt.
Die a¨ußeren Strahlen, welche in einem flachen Winkel auf die Kugeloberfla¨che
auftreffen, tragen dabei vermehrt zu den Gradientenkra¨ften bei, wa¨hrend die
zentralen Strahlen keinen bzw. nur einen geringen Beitrag zu den Gradient-
kra¨ften liefern. Allerdings tragen diese Strahlen natu¨rlich weiterhin zu den in
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Abbildung 2.5: Strahlenoptische Beschreibung der Gradientenkraft. (a) Paralleles
Licht mit einer gaußfo¨rmigen Intensita¨tsverteilung trifft auf ein transparentes Ku¨gel-
chen. Zwei Strahlen unterschiedlicher Intensita¨t (schwarze Pfeile) sind exemplarisch
dargestellt: Durch Brechung an den Grenzfla¨chen (Medium/Kugel) a¨ndert sich die
Ausbreitungsrichtung des Lichts. Damit verbunden ist eine A¨nderung des Impulses
des Laserlichts (graue Pfeile), welcher durch eine entgegengesetzte Impulsa¨nderung des
Teilchens (rote Pfeile) kompensiert wird. Aufgrund der inhomogenen Intensita¨tsver-
teilung in dem dargestellten Fall wirkt eine Nettokraft nach rechts entlang des Inten-
sita¨tsgradienten. (b) Zur Realisierung einer stabilen optischen Falle, ist es notwendig
den Laserstrahl zu fokussieren, um einen dreidimensionalen Intensita¨tsgradienten zu
erzeugen. Die Kugel befindet sich unterhalb des Fokus. Wiederum sind zwei Strahlen
exemplarisch dargestellt, die durch die Kugel gebrochen werden und dadurch ihren Im-
puls a¨ndern (graue Pfeile). Die Impulsa¨nderung der Kugel (rote Pfeile) bewirkt nun
eine Nettokraft nach oben entlang des Intensita¨tsgradienten hin zum Fokus.
der optischen Pinzette unerwu¨nschten Streukra¨ften bei. Daher ist es in der Pra-
xis von Vorteil, das gaußfo¨rmige Intensita¨tsprofil des Laserstrahl so aufzuweiten,
dass es etwas gro¨ßer ist als die Eintrittso¨ffnung des Objektivs. Auf diese Weise
kann das Verha¨ltnis zwischen Gradienten- und Streukraft vergro¨ßert und damit
die Stabilita¨t der optischen Falle erho¨ht werden.
2.2.2 Elektromagnetische Betrachtung der optischen Pinzette
Der zweite Grenzfall zur theoretischen Betrachtung und Beschreibung einer
optischen Pinzette ist dadurch gekennzeichnet, dass das gefangene Teilchen we-
sentlich kleiner ist als die Wellenla¨nge des verwendeten Laserlichts (r ≪ λ). In
diesem Falle sind die Bedingungen der Rayleigh-Streuung (Lord Rayleigh, 1842-
1919) erfu¨llt und das gefangene Objekt kann als punktfo¨rmiger Dipol betrachtet
werden. Die Streukraft resultiert dabei aus der Absorption und Reemmission
von Licht durch den Dipol. Fu¨r ein kugelfo¨rmiges Objekt kann die Streukraft
~Fs geschrieben werden als
~Fs =
σnm
c0
〈
~S
〉
(2.12)
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mit dem Streuungsquerschnitt σ, welcher fu¨r ein Objekt mit dem Radius r
gegeben ist durch:
σ =
128π5r6nm
3λ4
(
m2 − 1
m2 + 2
)2
. (2.13)
Hierbei ist m der relative Brechungsindex definiert durch den Brechungsindex
des Partikels und des Mediums (np/nm). Die Streukraft wirkt in Richtung des
Lichts. Die zeitlich gemittelte Gradientenkraft ~Fgrad resultiert aus den Wech-
selwirkungen des induzierten Dipols mit den inhomogenen elektrischen Feldern
~E des Lasers
~Fgrad =
α
2
∇
〈
~E2
〉
(2.14)
mit der Polarisierbarkeit
α = n2mr
3
(
m2 − 1
m2 + 2
)
. (2.15)
Die Gradientenkraft ist somit proportional zum Intensita¨tsgradienten und weist
in dessen Richtung, wenn m > 1.
Liegen die Dimensionen des gefangenen Teilchens in der Gro¨ßenordnung der
Wellenla¨nge des Fallenlasers (r ≈ λ), so kann weder die Strahlenoptik noch die
Punktdipolbetrachtung zur Berechnung der Kra¨fte herangezogen werden. Zur
Beschreibung sind hier umfangreichere elektromagnetische Theorien notwendig
[Bar88, Bar89, Alm95, Roh01].
2.2.3 Weitere Kra¨fte in optischen Pinzetten
Die Gradientenkra¨fte sind die entscheidenden Kra¨fte zur Realisierung einer op-
tischen Pinzette. Diese stellen eine ru¨ckstellende Kraft dar, welche u¨ber eine Di-
stanz von einigen Hundert Nanometern linear von der Auslenkung x abha¨ngt.
Neben den optischen Kra¨ften sind allerdings noch weitere Kra¨fte aufgrund ther-
mischer Bewegung und Wechselwirkungen mit dem umgebenden Medium von
Bedeutung. Die Bewegungsgleichung, welche ein optisch gefangenes Objekt der
Masse m in einem umgebenden Medium mit dem Reibungskoeffizienten β be-
schreibt, ist gegeben durch:
m
∂2x
∂2t
+ β
∂x
∂t
+ kx = 0, (2.16)
hier ist k die Federkonstante der optischen Falle. In Abwesenheit jeglicher Art
von Da¨mpfung (β = 0) vereinfacht sich Gl. 2.16 zur Bewegungsgleichung des
harmonischen Oszillators mit der Resonanzfrequenz fres:
fres =
1
2π
√
k
m
. (2.17)
In typischen biophysikalischen Anwendungen liegt die Federkonstante der opti-
schen Falle im Bereich von 50 pN µm−1 und die gefangenen Objekte besitzen
einen Durchmesser von 1 µm. Daraus folgt fu¨r die Resonanzfrequenz ein Wert
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von ca. 50 kHz. Im wa¨ssrigen Medium kann der Da¨mpfungsterm allerdings
nicht vernachla¨ssigt werden. Fu¨r kugelfo¨rmige Objekte mit dem Radius r in ei-
ner Flu¨ssigkeit der Viskosita¨t η la¨sst sich die Da¨mpfungskonstante nach Stokes
(Sir George Gabriel Stokes, 1819-1903) wie folgt berechnen:
β = 6πηr. (2.18)
Im Falle eines Ku¨gelchen mit einem Durchmesser von 1 µm ergibt sich in Wasser
(η = 1 mPa s) fu¨r β2 ein Wert in der Gro¨ßenordnung von 1× 10−16 N kg m−1
und fu¨r 4mk ein Wert von 1× 10−19 N kg m−1. Damit ist die Bedingung
β2 > 4mk (2.19)
fu¨r ein stark u¨berda¨mpftes System erfu¨llt. Dies bedeutet, dass die Tra¨gheitskraft
ebenso wie die Gravitation keine Rolle in dem System spielen und vernachla¨ssigt
werden ko¨nnen. Neben den Da¨mpfungseigenschaften des Mediums besitzt dieses
den Vorteil als Wa¨rmebad zu fungieren, welches ein Aufheizen des Objekts
durch Absorption des Laserlichts verhindert bzw. verringert.
Zur Realisierung einer stabilen optischen Falle ist es weiterhin nicht nur
notwendig, dass die Gradientenkra¨fte die Streukra¨fte u¨berwiegen. Ein weite-
res Stabilita¨tskriterium ist, dass fu¨r den Boltzmannfaktor folgende Bedingung
erfu¨llt sein muss
exp(−U/kBT )≪ 1 (2.20)
mit dem Potential U der optischen Falle und der Boltzmannkonstante kB und
der absoluten Temperatur T . Diese Voraussetzung ist gleichbedeutend mit der
Bedingung, dass die Zeit, in der das Objekt von außerhalb der Falle in die
Falle hineingezogen wird, geringer sein muss als die Zeit, in der das Objekt
durch Diffusion infolge thermischer Bewegung die Falle wieder verlassen kann
[Ash86, Vis92].
2.3 Generierung von Vielfallensystemen
Optische Pinzetten wurden experimentell nicht nur in Form optischer Einzel-
fallen realisiert, auch Vielfallensysteme konnten erfolgreich umgesetzt werden.
Erzeugt werden solche Systeme durch das schnelle zyklische Rastern eines La-
sers u¨ber die verschiedenen gewu¨nschten Fallenpositionen [Vis93], die Auftei-
lung des Laserstrahls in zwei separate Strahlen, die dann in unterschiedlichen
Winkeln in das Objektiv eingekoppelt werden [War93] und schließlich durch die
Verwendung computergenerierter Hologramme [Rei99, Duf01]. Mit Hilfe solcher
Vielfallensysteme ist es mo¨glich, verschiedene Objekte unabha¨ngig voneinander
zu positionieren und anzuordnen. Im Folgenden sollen die drei Techniken kurz
vorgestellt werden, bevor dann in Kap. 3 na¨her auf die holographischen op-
tischen Pinzetten eingegangen wird und deren zugrundeliegenden Prinzipien
beschrieben werden.
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Schnelle zyklische Rasterung
Wird der Laser mit genu¨gend hoher Geschwindigkeit zwischen verschiedenen
Positionen hin und her bewegt, so ko¨nnen mehrere Objekte durch einen einzi-
gen Laserstrahl an verschiedenen Orten optisch gefangen werden [Vis93]. Dies
ist mo¨glich, da aufgrund der Viskosita¨t des umgebenden Mediums die einzu-
fangenden Teilchen daran gehindert werden, durch Diffusion ihre Position so-
weit zu vera¨ndern, dass sie im na¨chsten Rasterzyklus durch den Laser nicht
mehr eingefangen werden ko¨nnten. Die Rastergeschwindigkeit muss daher dem
Diffusionsverhalten der Teilchen und der Sta¨rke der optischen Falle angepasst
werden. Durch die Einstein-Beziehung (Albert Einstein, 1879-1953) kann das
Diffusionsverhalten der Partikel beschrieben werden: Die Diffusionskonstante D
ist gegeben durch
D =
kBT
β
(2.21)
mit der Bolzmannkonstanten kB, der absoluten Temperatur T und dem Rei-
bungskoeffizienten β. Fu¨r die quadratisch gemittelte Verschiebung eines Teil-
chen durch Diffusion nach der Zeit t gilt〈
x2
〉
= 2Dt. (2.22)
Fu¨r den Fall eines in Wasser suspendierten Objekts mit einem Durchmesser
von 1 µm ist d = 4 × 10−13 m2s−1. Ist der Fallenlaser fu¨r einen Zeitraum von
25 µs abwesend (dies ist beispeilsweise der Fall fu¨r ein Zweifallensystem mit
einer Rasterfrequenz von 20 kHz), so betra¨gt die durch Diffusion zuru¨ckgelegte
mittlere Distanz ungefa¨hr 5 nm. Diese ist gering genug, um eine stabile Falle
zu gewa¨hrleisten, stellt allerdings eine Limitierung der Pra¨zession dar mit der
das Objekt platziert und seine Position bestimmt werden kann. Zur Strahlraste-
rung lassen sich verschiedene Techniken einsetzen: Neben mechanischen Spie-
geln bieten sich vor allem akusto-optische und elektro-optische Strahlablenker
(acousto-optic deflector, AOD und electro-optic deflectors, EOD) an. Ein AOD
nutzt ein optisches Beugungsgitter in einem Kristall. Dieses wird durch Dich-
teschwankungen, welche durch eine Ultraschallwelle erzeugt werden, generiert.
Ein EOD a¨ndert durch Anlegen eines elektrischen Feldes den Brechungsindex
eines Kristalls. Auf diese Weise ko¨nnen Brechungsindexgradienten in dem Ma-
terial erzeugt werden, die eine Strahlablenkung bewirken.
Strahlaufteilung
Die konzeptionell einfachste Methode zur Generierung mehrerer optischer Fallen
besteht in der Aufteilung eines Laserstrahls in Teilstrahlen, welche unabha¨ngig
voneinander ausgelenkt und in unterschiedlichen Winkeln in das Objektiv ein-
gekoppelt werden. Wirklich praktikabel ist diese Methode allerdings nur zur
Erzeugung zweier optischer Fallen, da die unabha¨ngige pra¨zise Kontrolle der
Teilstrahlen aufwa¨ndig und kostenintensiv ist. Andererseits bietet die Strahl-
aufteilung den Vorteil, zeitlich konstante optische Pinzetten zur Verfu¨gung zu
haben, im Gegensatz zu dem oben beschriebenen Rasterverfahren, das eine si-
multane Erzeugung optischer Fallen zum gleichen Zeitpunkt nicht zula¨sst. Dies
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kann eine unabdingbare Voraussetzung sein, wenn beispielsweise mechanische
Eigenschaften von Polymeren durch Dehnung mit zwei optischen Pinzetten un-
tersucht werden sollen.
Holographische Methoden
Eine elegante Mo¨glichkeit, einen Laserstrahl in mehrere Strahlen aufzuteilen,
besteht darin, ein beugendes optisches Element (diffraktives optisches Element,
DOE) in den Strahlengang des Lasers zu platzieren. Dieses Element wechsel-
wirkt mit dem auftreffenden Laserstrahl und vera¨ndert dessen Phase und bzw.
oder Amplitude so, dass er in verschiedene Unterstrahlen aufgeteilt wird. Nach
Einkopplung in das Objektiv kann jeder dieser gebeugten Teilstrahlen in ei-
ne einzelne optische Falle fokussiert werden. Als beugende optische Elemente
ko¨nnen computergenerierte Hologramme2 verwendet werden, welche den auf-
treffenden Laserstrahl derart vera¨ndern, dass das durch das Objektiv in die
Fokusebene projizierte Beugungsmuster der gewu¨nschten Anordnung von opti-
schen Fallen entspricht.
2.4 Kalibrierung optischer Fallen
Die Kra¨fte, welche sich durch optische Pinzetten erreichen lassen, liegen in
der Gro¨ßenordnung von 1 bis 100 pN [Gri03, Neu04]. Um diese quantitativ zu
bestimmen, werden die Kra¨fte gewo¨hnlich nicht direkt gemessen, stattdessen
wird zuna¨chst die Federkonstante k der optischen Falle bestimmt. Diese kann
dann in Verbindung mit der Auslenkung x des gefangenen Objekts aus der
Gleichgewichtslage dazu genutzt werden, die wirkenden Kra¨fte F mittels des
Hookeschen Gesetzes (Sir Robert Hooke, 1637-1703)
F = −kx (2.23)
zu berechnen. Die Kra¨ftekalibrierung reduziert sich damit auf die Kalibrierung
der Federkonstante und eine separate Messung der Auslenkung, die natu¨rlich
eine weitere Kalibrierung der Positionsbestimmung erfordert. Bei Verwendung
einer CCD-Kamera zur Beobachtung der zu untersuchenden Objekte und deren
Auslenkung aus der Falle ist dies sehr einfach durch Betrachtung eines Referenz-
maßstabes mo¨glich. Auf diese Weise la¨sst sich einem Bildpunkt eine absolute
Gro¨ße zuweisen. Zur Bestimmung der Federkonstanten existieren verschiedene
Methoden, von denen einige nun vorgestellt werden sollen.
Analyse des Leistungsspektrums
Werden Mikrokugeln mit bekanntem Radius mit einer optischen Falle gefan-
gen, so kann deren thermische Bewegung in dem harmonischen Fallenpotential
2Ein Hologramm stellt das Interferenzmuster eines Referenzstrahls und eines anderen die
Bildinformation enthaltenen Strahls dar. Wird der Referenzstrahl auf das Hologramm gerich-
tet, so la¨sst sich der Bildstrahl rekonstruieren. Urspru¨ngliche wurden Hologramme optisch
erzeugt. Zur Unterscheidung von berechneten Hologrammen werden letztere als computerge-
nerierte Hologramme bezeichnet.
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genutzt werden, um dessen Federkonstante k zu bestimmen. Die Bewegungs-
gleichung des Teilchens ist gegeben durch
β
∂x
∂t
+ kx = F (t) (2.24)
mit dem Reibungskoeffizienten β und der thermischen Kraft F (t), welche durch
Kollisionen mit den umgebenden Lo¨sungsmittelmoleku¨len auf die Kugel ein-
wirkt. Die Dynamik des gefangen Teilchens wird dann durch ein lorenzfo¨rmiges
Leistungsspektrum wiedergegeben [Wan45]
S(f) =
kBT
π2β(f20 + f
2)
. (2.25)
Die Gro¨ße S(f) · ∆f gibt das mittlere Verschiebungsquadrat pro Frequenzin-
tervall [f, f +∆f ] an. Die Eckfrequenz f0 der Lorenzkurve ist durch den Rei-
bungskoeffizienten β und die Federkonstante k bestimmt:
f0 =
k
2πβ
. (2.26)
Damit la¨sst sich experiementell die Federkonstante durch Analyse des Lei-
stungsspektrum der thermischen Bewegung des optisch gefangen Objekts und
aus β bestimmen. Diese Methode bedarf somit keiner Positionskalibrierung des
Teilchens. Der Reibungskoeffizient la¨sst sich fu¨r spha¨rische Partikel durch das
Stokes-Gesetz (Gl. 2.18) berechnen, solange sich die Kugel in großer Entfernung
einer Oberfla¨che, wie dem Boden oder der Decke der Probenkammer, befindet.
Ist dies nicht der Fall, so treten zusa¨tzliche Wandeffekte bei der Reibung auf,
welche den hydrodynamischen Widerstand erho¨hen. Der Reibungskoeffizient
kann in diesem Fall durch das Faxensche Gesetz berechnet werden:
β =
6πηrv
1− 916
(
r
h
)
+ 18
(
r
h
)3
− 45256
(
r
h
)4
− 116
(
r
h
)5 . (2.27)
Fu¨r große Absta¨nde h zwischen Kugel und Wand geht die Gleichung u¨ber in
das Stokes-Gesetz (Gl. 2.18). Relative A¨nderungen des Reibungskoeffizienten
fu¨r verschiedene Wandabsta¨nde sind in Tab. 2.1 wiedergegeben.
A¨quipartitionstheorem
Die thermische Fluktuation eines Objekts in einer optischen Falle kann auch
unter Verwendung des A¨quipartitionstheorem genutzt werden, um die Feder-
konstante zu bestimmen. Das Theorem besagt, dass jeder molekulare Freiheits-
grad mit quadratischem Energieterm mit einer mittleren Energie von kBT/2
zur Gesamtenergie des Systems beitra¨gt. Fu¨r die Auslenkung x eines Objekts
aus seiner Gleichgewichtslage in einem harmonischen Potential gilt damit:
1
2
kBT =
1
2
k
〈
x2
〉
. (2.28)
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Tabelle 2.1: Reibungkoeffizient einer Kugel in der Na¨he einer planaren Oberfla¨che
(Faxensches Gesetz). Der Abstand zwischen Kugelmittelpunkt und Oberfla¨che ist ge-
geben durch h, der Kugelradius betra¨gt r.
(h/r) Reibungskoeffzient relativ zu h =∞
1,01 2,97
1,1 2,36
1,5 1,62
2 1,39
3 1,23
4 1,16
5 1,13
10 1,06
50 1,01
∞ 1,00
Durch Messen des quadratischen Auslenkungsmittel
〈
x2
〉
kann somit direkt die
Federkonstante bestimmt werden. In diesem Fall ist jedoch eine Positionskali-
brierung notwendig. Andererseits entfa¨llt hier die Abha¨ngigkeit von der Rei-
bungsda¨mpfung. Eine Kenntnis der Viskosita¨t des umgebenden Mediums, der
genauen Geomterie des Objekts und dessen Abstand von der Oberfla¨che sind
daher nicht notwendig.
Analyse des optischen Potentials
Anstatt lediglich das quadratische Auslenkungsmittel der Positionen eines op-
tisch gefangen Objekts fu¨r die Bestimmung der Federkonstante zu nutzen (2.28),
kann auch die vollsta¨ndige Verteilung sa¨mtlicher gemessener Teilchenverschie-
bungen zur Ermittlung des Fallenpotentials U(x) herangezogen werden. Die
Wahrscheinlichkeit P (x) das Objekt am Ort x anzutreffen ist gegeben durch
die Boltzmannverteilung (Ludwig Boltzmann, 1844-1906):
P (x) ∝ exp
(
−
U(x)
kBT
)
. (2.29)
Handelt es sich um ein harmonisches Potential (U(x) = kx2/2), entspricht die
Verteilung einer Gaußkurve mit der Federkonstanten als dem formbestimmen-
den Parameter. Ein anharmonisches Potential la¨sst sich prinzipiell auch mit
Hilfe der Partikelverteilung unter Auflo¨sung von Gl. 2.29 nach U(x) ermitteln.
In der Praxis allerdings ist dies oft nicht angebracht, da es sich immer um zu
einem gewissen Grad verrauschte Daten handelt: Die Flanken der Verteilung,
welche die entscheidenden Informationen u¨ber das Potential beinhalten, stellen
die Datengruppe mit der geringsten Zahl an Messwerten dar und sind damit
mit der ho¨chsten Unsicherheit behaftet.
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Hydrodynamische Reibungskraft
Einen unmittelbaren Zugang zur Bestimmung der Federkonstante der optischen
Falle bietet die Ausnutzung der hydrodynamischen Reibung. Bewegt man das
gefangene Objekt durch die Flu¨ssigkeit bzw. die Flu¨ssigkeit bei fixierter Positio-
nierung der Falle, so bewirkt die auftretende Reibungskraft eine Verschiebung
des Objekts. Im Gleichgewicht gilt daher
βv = kx. (2.30)
Bei kugelfo¨rmigen Teilchen kann wieder das Stokes-Gesetz (Gl. 2.18) bzw. das
Faxen-Gesetz (Gl. 2.27) zur Berechnung des Reibungskoeffizienten β benutzt
werden. Misst man die Federkonstante als Funktion der Auslenkung, so kann
auf einfache Weise der lineare Bereich der Federkonstante ermittelt werden.
2.5 Anwendungen der optischen Pinzette
Es verging nicht viel Zeit nach der Entwicklung und Demonstration der opti-
schen Pinzette im Jahre 1986, bis dieses Werkzeug eine breite Anwendung in der
Forschung fand. Insbesondere fu¨r die Untersuchung biologischer Fragestellungen
wurde die neue Technik schnell aufgegriffen und man begann, damit mechani-
sche Eigenschaften zellula¨rer und subzellula¨rer Systeme zu untersuchen. Bei-
spiele hierfu¨r sind die Charakterisierung des Fortbewegunsapparates von Bak-
terien [Blo89], die Messung der Kra¨fte, welche einzelne Motorproteine ausu¨ben
[Fin94] und der Elastizita¨t einzelner DNA-Moleku¨le [Wan97]. Durch Kombina-
tion der optischen Pinzette mit einem weiteren Laser konnten optische Skalpelle
realisiert werden [Lia93]. In den allerersten biologischen Experimenten, welche
mit optischen Fallen durchgefu¨hrt wurden, nutzte man Proben, welche auf-
grund ihrer Gro¨ße geeignet waren, direkt mit der Laserpinzette eingefangen zu
werden. Bereits Ashkin et al. testeten das von ihnen entwickelte Werkzeug an
biologischen Systemen: Sie demonstrierten das optische Einfangen von Bakteri-
en und Tabakmosaikviren [Ash87a], die Manipulation einzelner Zellen [Ash87b]
und Zellorganellen [Ash89] und konnten schließlich die optische Pinzette auch
zur quantitativen Erfassung der Kra¨fte, welche bei der Organellenbewegung in
lebenden Zellen auftreten, benutzen [Ash90]. Die ersten Experimente mit kali-
brierten optischen Pinzetten wurden bereits im Jahre 1989 durchgefu¨hrt: Block
et al. [Blo89] untersuchten die Torsionselastizita¨t von Bakterienflagellen. Sie
nutzten optische Pinzetten, um den Zellko¨rper von Bakterien einzufangen, de-
ren Flagellen an einem Glasdeckgla¨schen fixiert waren. Zur Kalibrierung der
dabei durch die optische Pinzette ausgeu¨bten Kra¨fte nutzen sie die Zeitkon-
stante, welche die Orientierung des Bakteriums im viskosen Medium beschrieb.
Mit diesem Experiment war nun der Weg geebnet fu¨r weitere quantitative Ex-
perimente unter dem Einsatz der optischen Pinzette als Kraftu¨bermittler und
als Kraftsonde. In einer Vielzahl der folgenden Untersuchungen wurden und
werden die zu untersuchenden Objekte nicht direkt mit dem Laser manipuliert,
vielmehr werden sie an kleine mikrometergroße Ku¨gelchen geheftet. Diese die-
nen damit als optisch handhabbarer Griff mit dem es mo¨glich ist, auch kleinste
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Objekte einer Untersuchung zuga¨nglich zu machen, z.B. biologische Makromo-
leku¨le wie DNA und Proteine. Diese besitzen Duchmesser von weniger als 25 nm
und sind damit zu klein, um in einer optischen Falle fixiert zu werden. Weiter-
hin erlaubt die reproduzierbare Gro¨ße und Form der Mikrokugeln eine einfache
Kalibrierung des Systems. Eine eindrucksvolle Anwendung von Mikrokugeln
als Griffe zur Untersuchung molekularer Systeme und ein Meilenstein in der
Einzelmoleku¨luntersuchung stellen die Untersuchungen von Svoboda et al. im
Jahre 1993 [Svo93] dar. Sie waren in der Lage, die Einzelschritte eines mole-
kularen Motors, des Proteins Kinesin, welches sich entlang eines Mikrotubulus
bewegt, zu messen. In ihrem Experiment war ein einzelnes Kinesinmoleku¨l an
eine Mikrokugel gebunden, welche dann mit Hilfe einer optischen Pinzette in
die Na¨he eines auf einem Deckgla¨schen fixierten Mikrotubulus gebracht wur-
de. Sobald die beiden Proteine interagierten, bewegte sich die Mikrokugel aus
ihrer Gleichgewichtslage. Diese Verschiebung und die dazu korrespondierenden
Kra¨fte konnten experimentell erfasst und quantitativ ausgewertet werden. Auf
diese Weise wurde eine diskrete Schrittla¨nge von 8 nm fu¨r ein Kinesinmoleku¨l
nachgewiesen. Mit diesem Experiment gelang erstmals die Beobachtung eines
einzelnen Motorproteins in Echtzeit. Die Daten konnten ohne Mittelung aus
mehreren Experimenten bzw. der Erfassung eines Moleku¨lensembles aus dem
Verhalten eines einzelnen Moleku¨ls gewonnen werden. Ein Jahr spa¨ter im Jah-
re 1994 wurde dann mit Hilfe eines Zweifallensystems die Wechselwirkungen
zwischen dem Motorprotein Myosin und einem Aktinfilament, dem molekula-
ren Grundbaustein der Muskeln, untersucht [Fin94]. Die Motorproteinsysteme
stellen aufgrund ihrer mechanischen Funktion im lebenden Organismus ideale
Untersuchungsobjekte fu¨r biophysikalische Kraftmessungen dar. Doch nicht nur
die Interaktion zwischen zwei Proteinen ist von wissenschaftlichem Interesse.
Entscheidend fu¨r die Struktur und Funktion eines Proteins ist der Prozess der
Proteinfaltung und damit der Wechselwirkungen innerhalb der Aminosa¨ureket-
te, welche das Protein bilden. Auch hier konnten optische Pinzetten als Werk-
zeug eingesetzt werden. Tskhovrebova et al. nutzen diese, um das Protein Titin
auseinanderzuziehen und schrittweise zu entfalten [Tsk97].
Im Bereich der Physik fanden optische Pinzetten aufgrund ihrer einzigarti-
gen Fa¨higkeit, Mikroobjekte nicht invasiv zu organisieren und zu strukturieren,
eine Vielzahl von Anwendungen in der klassischen statistischen Mechanik. Bei-
spielsweise konnte so erstmals die makromolekulare Wechselwirkung von Kol-
loiden direkt in Lo¨sung gemessen werden [Cro94]. Die Mo¨glichkeit des quan-
titativen Einblicks in die Kolloidsysteme fu¨hrte dabei oft zu u¨berraschenden
Ergebnissen, wie die anomale Anziehung gleichgeladener Partikel [Cro96], oszi-
lierender Partikelwechselwirkung aufgrund entropischer Effekte durch Zugabe
kleinerer Ku¨gelchen [Ohs97, Cro99, Ver00, Yod01] und hydrodynamischer Fluk-
tuationen, welche als transiente Verletzungen des zweiten Hauptsatzes der Ther-
modynamik interpretiert werden ko¨nnen [Wan02]3. Ein weiteres eindruckvolles
Beispiel aus dem Bereich der statistischen Mechanik ist der experimentelle Test
3Der Widerspruch der Beobachtungen in Bezug auf den zweiten Hauptsatz der Thermo-
dynamik lo¨st sich allerdings schon bei genauer Betrachtung des Titels der Vero¨ffentlichung:
Behandelt werden
”
... small systems and short time scales“. Das zeitliche Mittel eines gro¨ßeren
Ensembles steht wie zu erwarten im Einklang mit den Sa¨tzen der Thermodynamik.
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der Jarzynski Gleichung [Jar97]. Diese stellt einen Zusammenhang zwischen der
freien Energie eines reversibel gefu¨hrten Prozesses und der Zustandsa¨nderung,
welche fernab vom thermodynamischen Gleichgewicht durchgefu¨hrt wird, her.
Getestet wurde diese Aussage durch Entfaltung von RNA-Strukturen mit Hilfe
optischer Pinzetten [Lip02].
Zunehmend bilden sich neben den klassischen Anwendungsgebieten in der
Biologie und der Physik weitere Felder zum Einsatz optischer Pinzetten aus:
Insbesondere die stark wachsenden Bereiche der Mikro- und Nanotechnologie
suchen nach Techniken zur Strukturierung und Manipulation kleinster Objekte.
Die Weiterentwicklung der optischen Pinzetten hin zu einem leistungsstarken
Vielfallensystem liefert ein Werkzeug, das den Bedu¨rfnissen dieser Technologien
entsprechen kann und damit zuku¨nftig interessante neue Anwendungen liefern
wird.
Kapitel
3
Prinzipien der holographischen
optischen Pinzetten
Durch die Platzierung eines diffraktiven optischen Elements (DOE) in den
Strahlengang eines Lasers, la¨sst sich dieser in eine Vielzahl von Unterstrah-
len aufteilen, welche sich unter verschiedenen Winkeln und mit verschiedenen
Amplituden in Abha¨ngigkeit der spezifischen Eigenschaften des DOE weiter
ausbreiten (Abb. 3.1). Werden die einzelnen Strahlen nun in ein Objektiv ein-
gekoppelt, so ko¨nnen diese durch Fokussierung jeweils eine optische Falle bil-
den. Solche diffraktiven Strahlteiler lassen sich in Form computer-generierter
Hologramme erzeugen. Die auf diese Weise gebildeten optischen Fallen wer-
den als holographische optische Pinzetten (holographic optical tweezers, HOT)
[Duf98b, Duf01] bezeichnet. Mit Hilfe photolithographischer Techniken lassen
sich DOE erzeugen, welche die zuvor berechneten Hologramme kodieren. Auf
diese Weise ko¨nnen eine Vielzahl statischer optischer Fallen mit einer belie-
bigen ra¨umlichen Anordnung erzeugt werden. Eine Erweiterung der Technik
gelang mit dem Einsatz eines computer-gesteuerten und ortsaufgelo¨sten Pha-
senmodulators (spatial light modulator, SLM). Bei diesem handelt es sich um
einen Flu¨ssigkristall, dessen optische Eigenschaften durch Anlegen eines elek-
trischen Feldes pixelweise vera¨ndert werden ko¨nnen [Rei99]. Auf diese Wei-
se lassen sich im Rahmen der Orts- und Phasenauflo¨sung des SLM beliebige
Hologramme generieren. Durch die Projektion einer ganzen Serie von Holo-
grammen lassen sich mit einem SLM auch bewegte, dynamische HOT erzeu-
gen [Cur02]. U¨ber die bloße Kontrolle von Anzahl und Position der optischen
Fallen hinaus ko¨nnen die Hologramme genutzt werden, die charakteristischen
Eigenschaften der einzelnen Fallen zu a¨ndern: Diese ko¨nnen beispielsweise nicht
nur lateral sondern ebenfalls in verschiedenen Ebenen senkrecht zur optischen
Achse positioniert werden. Weiterhin ko¨nnen neben den Standardfallen komple-
xe Lasermoden, wie beispielsweise Laguerre-Gauß-Moden genutzt werden, um
“ungewo¨hnliche“ optische Fallen zu erzeugen, wie optische Wirbel und Ring-
fallen [He95b, Lie00, Cur03b, Gri03]. Ein alternativer Ansatz zur Generierung
eines dynamischen Vielfallensystem mit einem SLM bietet die generalisierte
Phasenkontrast-Technik (generalized phase contrast, GPC). Diese konvertiert
ein Phasenmuster, welches durch einen SLM erzeugt wird, direkt in ein korre-
spondierendes Intensita¨tsmuster in der Fokusebene des Objektivs [Mog00]. Die
Umwandlung der Phaseninformation in eine Intensita¨tsverteilung geschieht mit
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DOE Linse Brennebene
b)
a)
Abbildung 3.1: Wirkungsweise eines DOE. In (a) ist ein einfaches optisches Prisma
dargestellt, welches die Phase des auftreffenden Lasers von oben nach unten in linear
ansteigender Form erho¨ht. Dies fu¨hrt zu einer Verschiebung des Fokus. In (b) ist ein pe-
riodisches Gitter dargestellt, welches die relative Phase des Lichts um 0 bzw. π erho¨ht.
Das Beugungsbild in der Brennebene besteht in diesem Fall aus zwei symmetrisch zur
optischen Achse angeordneten Punkte. Aus U¨bersichtsgru¨nden sind nur die Beugungs-
maxima erster Ordnung dargestellt, ho¨here Ordnungen sind hier nicht beru¨cksichtigt
(siehe Kap. 6).
Hilfe einer ringfo¨rmigen Phasenplatte, a¨hnlich wie in einem Phasenkontrast.
Großer Vorteil dieser Technik ist der Wegfall der Hologrammberechnungen, al-
lerdings limitiert die derzeitige Auflo¨sung der erha¨ltlichen SLM die Qualita¨t
und Stabilita¨t der optischen Fallen, bei denen es sich um laterale optische Fal-
len handelt und nicht um dreidimensional stabile optische Pinzetten.
3.1 Beugungstheorie
Um die Wechselwirkung von DOE und Laserlicht und schließlich die Fokussie-
rung in optische Fallen quantitativ zu erfassen, sollen detailliert die A¨nderungen
des elektrischen Feldes des Laserlichts durch die verschiedenen optischen Kom-
ponenten beschrieben werden. Das elektrische Feld des Lichts mit der Frequenz
ω und dem Polarisationsvektor eˆ, welches durch einen Laser erzeugt wird, ist
gegeben durch
~Ein0 (~r, t) = E
in
0 (~r)e
iωteˆ. (3.1)
Der zeitunabha¨ngige Anteil des elektrischen Feldes Ein0 (~r) la¨sst sich durch die
Amplitude Ain0 und Phase Φ
in
0 (~r) vollsta¨ndig beschreiben:
Ein0 (~r) = A
in
0 (~r)e
iΦin
0
(~r). (3.2)
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Wird ein DOE in den Strahlengang platziert, so vera¨ndert dieses durch Wech-
selwirkung mit dem Licht dessen elektrisches Feld, das sich nun durch Ein(~r)
beschreiben la¨sst:
Ein(~r) = Ain(~r)eiΦ
in(~r). (3.3)
Die durch das DOE hervorgerufene Beugung des Laserstrahls kann als Aufspal-
tung in verschiedene Teilstrahlen unterschiedlicher Phase und Amplitude aufge-
fasst werden, die sich weiter ausbreiten und im Unendlichen durch Interferenz
ein Beugungsmuster erzeugen. Dies sind die Vorraussetzungen der Fraunho-
ferbeugung (Joseph Fraunhofer, 1787-1826). Durch eine Sammellinse kann das
Beugungsbild aus dem Unendlichen in die Fokusebene der Linse projiziert und
dort betrachtet werden (Abb. 3.2). Das elektrische Feld in der Fokusebene mit
der Ortskoordinate ~ρ ist gegeben durch
Ef (~ρ) = Af (~ρ)eiΦ
f (~ρ). (3.4)
Die beiden Felder der Eingangsebene in, in der sich das DOE befindet, und
der Fokusebene f , welche das Beugungsbild entha¨lt, sind durch eine Fourier-
Transfomation (FT) F miteinander verknu¨pft:
Ef (~ρ) = F
{
Ein(~r)
}
(3.5)
≡
k
2πf
e−iθ(~ρ)
∫
d2rEin(~r)eik~r·~ρ/f (3.6)
mit der Brennweite f der verwendeten Linse und der Wellenzahl k des einfallen-
den Laserlichts. Die Geometrie der verwendeten Linse fu¨hrt zu dem zusa¨tzlichen
Phasenprofil θ(~ρ). Durch Anwendung einer inversen Fouriertransformation F−1
erha¨lt man entsprechend aus dem Feld in der Fokusebene das elektrische Feld
in der Eingangsebene:
Ein(~r) = F−1
{
Ef (~ρ)
}
(3.7)
≡
k
2πf
∫
d2ρe−iθ(~ρ)Ef (~ρ)eik~r·~ρ/f . (3.8)
Zur Erzeugung von optischen Fallen in der Brennebene der Linse sind die ent-
scheidenden physikalischen Gro¨ßen die ra¨umliche Verteilung der Intensita¨t und
der Intensita¨tsgradienten, da diese die Kra¨fte innerhalb einer optischen Pinzette
bestimmen (Gl. 2.14). Die Intensita¨t ist gegeben durch
If (~ρ) ∝ |Ef (~ρ)|2 = |Af (~ρ)|2. (3.9)
Die Phase des Laserlichts in der Fokusebene spielt damit fu¨r die optischen Fallen
keine Rolle, ebensowenig wie das zusa¨tzliche Phasenprofil der Linse θ(~ρ). Damit
sind die berechneten Hologramme unabha¨ngig von dem verwendeten Objektiv
allgemein verwendbar. Die Eigenschaften eines DOE, welches eine bestimmte In-
tensita¨tsverteilung in der Fokusebene und damit die gewu¨nschte Anordnung von
optischen Fallen erzeugt, sind somit durch Anwendung der FT leicht zuga¨nglich.
In der praktischen Umsetzung ist man allerdings darum bemu¨ht, das DOE so
26 Kap. 3. Prinzipien der holographischen optischen Pinzetten
zu wa¨hlen, dass ausschließlich die Phase des auftreffenden Laserlichts vera¨ndert
wird und die Amplitude konstant bleibt. Eine reine Phasenmodulation gewa¨hr-
leistet, dass die gesamte Leistung des Lasers zur Erzeugung der optischen Pin-
zetten zur Verfu¨gung steht, da in diesem Fall keine Absorption des Lichts durch
das DOE no¨tig ist, um die Amplitude zu modulieren. Dies verhindert weiterhin
eine Erwa¨rmung des DOE, welche im Extremfall zu dessen Zersto¨rung fu¨hren
kann. Die Maximierung der effektiv nutzbaren Leistung und damit die Minimie-
rung der Absorption ist gerade im Falle eines Vielfallensystems von besonderer
Bedeutung, da hier eine relativ hohe Gesamtleistung notwendig ist, welche auf
die einzelnen Pinzetten verteilt werden muss. Die Berechnung reiner Phasen-
hologramme wird dadurch ermo¨glicht, dass die Intensita¨tsverteilung If (~ρ), die
bestimmende Gro¨ße fu¨r die optischen Fallen, unabha¨ngig von der Phasenver-
teilung Φf (~ρ) und damit einen hohen Entartungsgrad bezu¨glich der Phase auf-
weist. Die Entartung kann nun genutzt werden, um ein Hologramm zu finden,
welches durch reine Phasenmodulation das gewu¨nschte Resultat, die gewu¨nsch-
te Intensita¨tsverteilung liefert. Dies geschieht gewo¨hnlich durch die Verwendung
eines iterativen Algorithmus, der ausgehend von einer Zufallsphasenverteilung
und der Zielintensita¨tsverteilung durch einen FT-Zyklus das gewu¨nschte Ho-
logramm liefert (Kap. 3.2). Abschließend sollen die vorgestellten Gleichungen
zur Berechnung eines konkreten Systems, der Bildung einer einzelnen optischen
Falle, angewendet werden. Typischerweise wird eine optische Pinzette durch
Fokussierung eines Laserstrahls mit gaußfo¨rmigen Strahlprofil erzeugt. Das In-
tensita¨tsprofil eines solchen Strahls ist gegeben durch
IinG (~r) =
P
2πσ2in
e
− r
2
2σ2
in (3.10)
mit der Laserleistung P und dem Radius σin. Das elektrische Feldprofil kann
damit durch
EinG (~r) = A
in
G (~r) =
√
IinG (~r) (3.11)
beschrieben werden. Die Anwendung der FT (Gl. 3.6) liefert das elektrische
Feld in der Fokusebene und mit Gl. 3.9 die Intensita¨tsverteilung:
IfG(~ρ) =
P
2πσ2f
e
− ρ
2
2σ2
f (3.12)
mit dem Radius
σf =
f
2kσin
=
f
2kNA
. (3.13)
Die optischen Gradientenkra¨fte werden maximiert, wenn der Radius der Inten-
sita¨tsverteilung minimiert wird. Eine starke optische Falle la¨sst sich somit durch
die Verwendung eines Objektivs hoher numerischer Apertur und eines Lasers
mit geringer Wellenla¨nge realisieren.
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Abbildung 3.2: Die Abbildung zeigt die verschiedenen optischen Ebenen. Fa¨llt La-
serlicht der Wellenla¨nge λ auf ein DOE in der Eingangsebene (in), so erzeugt es nach
der Fokussierung durch ein Objektiv ein Beugungsmuster in der Brennebene (f). Die
obere Reihe der Abbildung zeigt eine Phasenmaske zur Erzeugung eines hexagonalen
Fallenmusters und die korrespondierende Intensita¨tsverteilung.
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3.2 Methoden der Hologrammberechnung
3.2.1 Gerchberg-Saxton-Algorithmus
In diesem Abschnitt soll der Gerchberg-Saxton-Algorithmus [Ger72] in Form der
adaptiv-additiven Erweiterung von Soifer et al. vorgestellt werden [Soi97]. Es
handelt sich dabei um eine numerische iterative Technik, welche die Entartung
des Phasenprofils Φf (~ρ) in der Fokusebene nutzt, um eine reine Phasenmodu-
lation des eintreffenden Laserstrahls zu finden, die das gewu¨nschte Pinzetten-
profil liefert. Der Algorithmus ist in Abb. 3.3 schematisch dargestellt. Ziel ist
die Berechnung eines Phasenhologramms Φin(~r), welches einen Laserstrahl mit
dem Strahlprofil Ain0 (~r) so moduliert, dass in der Fokusebene des Objektivs die
gewu¨nschte Fallenverteilung Af0(~ρ) mo¨glichst perfekt erreicht wird. Ausgehend
von einer (willku¨rlichen) Annahme fu¨r die Phase Φin0 (~r), berechnet der Algorith-
mus iterativ ein geeignetes Hologramm, durch Minimierung der quadratischen
Abweichung des realen vom gewu¨nschten Intensita¨tsprofil,
ζn =
1
M2
M2∑
i=1
(Ifn(~ρi)− I
f
0 (~ρi))
2, (3.14)
wobei die Fokusebene entsprechend der Pixelierung des Hologramms in M ×M
diskrete Punkte unterteilt wurde. Die Effizienz ηφ des Hologramms ist gege-
ben durch die Gesamtintensita¨t, welche auf die gewu¨nschten Fallenpositionen
verteilt wird:
ηφn =
M2∑
i=1
Ifn(~ρi)× I
f
0 (~ρi) (3.15)
mit den Normierungsbedingungen:
M2∑
i=1
Ifn(~ρi) = 1, (3.16)
If0 (~ρj) = 1 (3.17)
und den Fallenpositionen ~ρj . Der erste Schritt des Algorithmus besteht in der
Berechnung des elektrischen Feldprofils in der Eingangsebene. Fu¨r die erste
Iteration ist diese gegeben durch Ein0 (~r) = A
in
0 (~r) exp
[
iΦin0 (~r)
]
. In den darauf-
folgenden Iterationsschritten wird Ein0 (~r) durch das Ergebnis der vorausgehen-
den Iteration bestimmt. Die Berechnung des korrespondierenden elektrischen
Feldes in der Fokusebene Efn(~ρ) = A
f
n(~ρ) exp
[
iΦfn(~ρ)
]
erfolgt durch Anwenden
einer FT. Die Amplitude dieses Feldes Afn(~ρ), welche die tatsa¨chliche Anord-
nung der optischen Fallen bestimmt (Gl. 3.9), wird mit der Zielintensita¨tsver-
teilung der gewu¨nschten Anordung der optischen Fallen If0 (~ρ) verglichen. Ist die
U¨bereinstimmmung nicht zufriedenstellend, so wird durch eine Beimischung der
gewu¨nschten Fallenanordnung Af0(~ρ) die Amplitude A
f
n(~ρ) vera¨ndert. Es resul-
tiert ein neuer Ausdruck fu¨r das elektrische Feld:
E¯fn(~ρ) =
[
aAf0(~ρ+ (1− a)A
f
n(~ρ)
]
exp
[
iΦfn(~ρ)
]
(3.18)
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E¯inn = A
in
n exp
(
iφinn
)
E¯fn = A
mix
n exp
(
iφfn
)
Einn = A
in
0 exp
(
iφinn
)
Efn = A
f
n exp
(
iφfn
)
Amixn = aA
f
0 + (1− a)A
f
n
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Abbildung 3.3: Der Gerchberg-Saxton-Algorithmus zur Berechnung reiner Phasen-
hologramme.
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mit dem Mischungsparameter a, der Werte zwischen 1 und 0 annehmen kann.
Dieses modifizierte Feldprofil wird dann durch eine inverse FT zuru¨ck in die Ein-
gangsebene transformiert, es resultiert das elektrische Feld E¯inn (~r). Dessen Am-
plitude Ainn (~r) stimmt nach den Transformationen nicht mehr mit dem tatsa¨chli-
chen Laserprofil Ain0 (~r) u¨berein und wird daher durch dieses ersetzt. Der Za¨hler
n wird um 1 erho¨ht womit eine vollsta¨ndige Iteration des Algorithmus been-
det ist. Der Zyklus wird wiederholt bis die Abbruchbedingung erfu¨llt ist und
die relative A¨nderung des Fehlerparameters ζ eine vorher festgelegte Schwelle
χ unterschritten hat: ∆ζ/ζ < χ. Der Algorithmus liefert bereits nach wenigen
Zyklen Hologramme mit einer Effizienz im Bereich von 80 % bis u¨ber 90 %.
Die genaueren Abha¨ngigkeiten der Effizienzen von Anzahl und Anordnung der
optischen Fallen wird in Kap. 6 untersucht.
3.2.2 Prismensuperposition
Die Auslenkung des Laserfokus aus der optischen Achse auf den Punkt ρj kann
auf einfache Weise durch die Platzierung eines optischen Prismas in den Strah-
lengang erreicht werden (siehe Abb. 3.4). Dieses Element pra¨gt dem Laser eine
in Richtung des Verschiebungsvektors ~ρj linear ansteigende Phase auf. Ein sol-
ches Phasenprofil la¨sst sich fu¨r ein Objektiv mit der Brennweite f beschreiben
durch:
φinj (~r) =
2π
λf
~ρj · ~r mod 2π. (3.19)
Die Modulofunktion reduziert die Phasenwerte auf den effektiven Bereich zwi-
schen 0 und 2π, der auch mit einem Phasenmodulator zuga¨nglich ist. Diese
Transformation hat keinen Einfluss auf das durch das DOE erzeugte Bild. Das
korrespondierende elektrische Feld eines solchen Prismenhologramms kann ana-
log zu Gl. 3.4 beschrieben werden durch
ǫinj (~r) = α
in
j (~r)e
iφinj (~r) (3.20)
mit der Amplitude αj(~r). Ausgehend von diesen einfach zu berechnenden Pris-
menhologrammen ko¨nnen nun auch die Phasenmasken, die komplexe Anord-
nungen mehrerer optischer Fallen erzeugen, berechnet werden. Ausgenutzt wird
hierbei die Tatsache, dass es sich bei den klassischen optischen Fallen immer um
diskrete Punkte handelt. Damit la¨sst sich jedes Fallenmuster als U¨berlagerung
von Einzelfallen beschreiben. Das zugeho¨rige Hologramm zur Erzeugung von N
optischen Fallen ergibt sich damit zu
Ein(~r) =
N∑
j=1
ǫinj (~r) (3.21)
≡ Ain(~r)eiΦ
in(~r). (3.22)
Die Funktion Ein(~r) beschreibt exakt das Hologramm, welches die gewu¨nschte
Anordnung von optischen Fallen liefert. Allerdings handelt es sich hierbei nicht
mehr um ein reines Phasenhologramm, sondern aufgrund der komplexen Ad-
dition der Phasen weist auch die Amplitude A(~r) eine Ortsabha¨ngigkeit auf.
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Abbildung 3.4: Ein optisches Prisma pra¨gt dem einfallenden Licht eine linear anstei-
gende Phase auf, die zu einer Auslenkung des Strahls um den Winkel α und damit zu
einer Verschiebung des Fokus in der Brennebene an die Position ~ρj fu¨hrt.
Vernachla¨ssigt man diese jedoch und extrahiert aus Ein(~r) die Phaseninforma-
tion Φ, so liefert diese erstaunlich gute Resultate im Vergleich zu den Hologram-
men, welche durch Verwendung eines iterativen Gerchberg-Saxton-Algorithmus
berechnet wurden. Ein Vorteil der Superpositionen von einzelnen Prismenholo-
grammen besteht in der Mo¨glichkeit, gezielt einzelne optische Fallen und deren
Eigenschaften zu vera¨ndern, indem das zugeho¨rige Feldprofil ǫj(~r) vera¨ndert
wird
ǫ¯j(~r) = Kj(~r)ǫj(~r). (3.23)
Durch Einfu¨hrung der Kernfunktion Kj(~r) lassen sich einzelne optische Pinzet-
ten in einem Fallenensemble auf unterschiedlichste Weise unabha¨ngig vera¨ndern.
Beispielsweise kann die Position einer Falle in Richtung der optischen Achse ver-
schoben werden indem eine Kernfunktion verwendet wird, die das Phasenprofil
einer Linse beschreibt:
Kzj (~r) = e
ik|~r|2zj/f
2
. (3.24)
Die Lage des Fokus wird dadurch um z relativ zur effektiven Fokusebene des
optischen Systems mit der Brennweite f verschoben. Auf diese Weise lassen
sich die Wirkungen beliebiger optischer Elemente durch die Implementierung
der entsprechenden Phasenprofile realisieren. Natu¨rlich kann eine Kernfunktion
auch zur Modifizierung des globalen Hologramms Φin(~r) verwendet werden, es
wirkt sich dann auf alle optischen Fallen in gleicher Weise aus. Ein weiteres
Beispiel fu¨r ein optisches Element, welches zur Vera¨nderung einer optischen
Falle genutzt werden kann, ist eine zylindrische Linse. Diese fokussiert das Licht
in einer Linie statt in einem Punkt und kann damit zur Erzeugung lateraler
Linienfallen genutzt werden. Die zugeho¨rige Kernfunktion ist gegeben durch
Kxj (~r) = e
ikr2xzj/f
2
. (3.25)
Hier gibt zj die axiale Verschiebung der Falle aus der Fokusebene an, rx ist die
Komponente von ~r entlang derer die Phasenmodulation erfolgt. Eine besondere
Art der Kernfunktion, welche dem Laserstrahl ein helikales Phasenprofil auf-
pra¨gt, wird aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften und Einsatzmo¨glichkeiten
gesondert im Kap. 3.3 behandelt. Diese Phasenprofile liefern nach Fokussierung
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eine vo¨llig neue Klasse von optischen Fallen: Sie bilden sogenannte optische
Wirbel.
3.2.3 Generalisierter Gerchberg-Saxton-Algorithmus
Eine Hologrammberechnungsmethode, welche die beiden vorigen Techniken kom-
biniert, stellt der generalisierte Gerchberg-Saxton-Algorithmus (GGA) dar. Auf
der einen Seite nutzt er den diskreten Prismenansatz der Superposition, ande-
rerseits beinhaltet er einen iterativen Zyklus zur Optimierung der Effizienz der
Hologramme [Cur02]. Das elektrische Feld einer optischen Falle am Ort ~ρj ist
unter Verwendung von Gl. 3.20 gegeben durch:
ǫj = ǫ
f
j (~ρj) (3.26)
= αfj (~ρj)e
iφj(~ρj). (3.27)
Die diskreten elektrischen Felder ǫj an den Orten der optischen Fallen stehen
u¨ber eine generalisierte FT in Beziehung zu dem elektrischen Feld Ein(~r) in der
Hologrammebene:
Ein(~r) =
N∑
j=1
∫
d3ρǫjδ(~ρ− ~ρj)K
−1
j (~r, ~ρ)e
ik~r·~ρ/f (3.28)
=
N∑
j=1
ǫjKj(~ρj , ~r)e
ik~ρj ·~r/f (3.29)
≡ Ain(~r)eiΦ
in(~r). (3.30)
Die Kernfunktionen Kj ko¨nnen auch in diesem Ansatz zur gezielten Modifi-
zierung der optischen Fallen genutzt werden. Falls die berechnete Amplitude
Ain(~r) aus Gl. 3.30 identisch mit dem Strahlprofil des Lasers ist, so wird durch
Φin(~r) das Hologramm gegeben, das die gewu¨nschte Anordnung von Fallen er-
zeugt. Dies ist, wie bereits oben erwa¨hnt, in der Regel nicht der Fall. Jedoch
la¨sst sich die so berechnete Phase als Na¨herung fu¨r das gesuchte Hologramm
verwenden und durch den oben beschriebenen Gerchberg-Saxton-Algorithmus
iterativ optimieren. Die Phasenmaske Φin(~r) wird daher mit dem Strahlprofil
des Lasers Ain0 (~r) kombiniert und zur Berechnung der elektrischen Felder an
den einzelnen Fallenpositionen ~ρj genutzt:
ǫnj =
∫
d2rA0(~r)e
iΦinn (~r)Kj(~ρj , ~r)e
−ik ~ρj ·~r/f . (3.31)
Der Index n kennzeichnet den n-ten Iterationschritt des Algortihmus. Bevor die
Felder ǫnj zur Berechnung der optimierten neuen Phasenmaske Φ
in
n+1(~r) genutzt
werden, wird auch hier die Amplitude αj durch Beimischung der gewu¨nschten
Amplitude analog zu Gl. 3.18 angepasst. Dieses Verfahren entspricht damit dem
beschriebenen GS mit dem Unterschied, dass die Berechnung der elektrischen
Felder in der Fokusebene fu¨r diskrete Punkte, die Fallenpositionen erfolgt. Da-
durch wird das globale Hologramm in die Einzelbetra¨ge individueller optischer
Fallen zerlegt. Dies bietet den Vorteil, dass u¨ber die Kernfunktionen gezielt die
Eigenschaften einzelner Fallen auf unterschiedliche Art und Weise vera¨ndert
werden ko¨nnen.
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Abbildung 3.5: Hologramme zur Erzeugung optischer Wirbel mit unterschiedlichen
Helizita¨ten: l = 1, l = 10, l = −50.
3.3 Optische Wirbel
Die Mo¨glichkeiten, welche durch die Kernfunktionen gegeben sind, beschra¨nken
sich nicht auf eine Vera¨nderung der Positionierung und Form der optischen Pin-
zette, durch sie ist es mo¨glich, vo¨llig neue Arten optischer Fallen zu generieren.
Ein eindrucksvolles Beispiel stellen die optischen Wirbel dar. Optische Wirbel
lassen sich durch Fokussierung helikaler Wellenfronten erzeugen. Die zur Trans-
formation notwendigen Kernfunktionen zeichnen sich durch einen Phasenfaktor
aus, der sich proportional zum Polarwinkel θ(~r) verha¨lt:
K lj(~r) = e
ilθ(~r) (3.32)
mit der ganzzahligen Windungszahl l, die auch als topologische Ladung und
Helizita¨t des Wirbels bezeichnet wird (Abb. 3.5). Der Winkel θ wird definiert
durch die Hologrammebene und die optische Achse. Die achsensymmetrische
und gleichma¨ßige Verteilung sa¨mtlicher Phasen fu¨hrt zu einer Auslo¨schung der
axialen Intensita¨t. Jeder Strahl einer solchen Wellenfront besitzt einen Gegen-
part mit einer um π verschobenen Phase. Die Fokussierung eines Laserstrahls
mit helikalem Phasenprofil fu¨hrt daher durch destruktive Interferenz zu einem
dunklen Fokus. Konstruktive Interferenz der Strahlen erzeugt eine ringfo¨rmi-
ge Intensita¨tsverteilung mit dem Radius Rl. Die Breite des Rings liegt in der
Gro¨ßenordnung der Wellenla¨nge λ des Lichts. Helikale Phasenprofile lassen
sich durch die Umwandlung der Hermite-Gauß-Lasermoden in Laguerre-Gauß-
Lasermoden erzeugen. Dies kann mit Hilfe zweier zylindrischer Linsen erreicht
werden. Eine andere Mo¨glichkeit besteht in der Verwendung statischer Holo-
gramme [All99].
Als Besonderheit besitzen helikale Lichtmoden einen Drehimpuls [All92,
All99, VS02], welcher auf Objekte u¨bertragen werden kann [VS02, He95a, Fri96,
ON02] (Abb. 3.6). Die semi-klassische Betrachtung liefert einen detaillierten
Einblick in das Zustandekommen des Drehimpulses und u¨ber dessen Gro¨ße.
Demnach besitzt jedes Photon einer helikalen Mode einen Drehimpuls der Gro¨ße
lh¯ [All99]. Durch Wechselwirkungen mit einem Objekt kann daher ein Dreh-
moment auf dieses ausgeu¨bt werden, das sich proportional zur Laserintensita¨t
verha¨lt. Eine anschauliche Herleitung dieser besonderen Eigenschaften soll an-
hand Abb. 3.7 erfolgen: Dargestellt ist die Wechselwirkung einer planaren Wel-
lenfront mit einer transparenten helikalen Phasenplatte. Diese Interaktion fu¨hrt
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Abbildung 3.6: Aufnahme eines optischen Wirbels mit der Windungszahl l = 50.
In (a) ist die Intensita¨tsverteilung des Infrarotlasers in der Fokusebene zu sehen. (b)
zeigt zehn Mikrokugeln (d = 2 µm), welche durch den Wirbel eingefangen und auf
einer Kreisbahn gegen den Uhrzeigersinn rotiert wurden. Das Intensita¨tsmaximum im
Mittelpunkt des Wirbels wird durch Beugung nullter Ordnung erzeugt (Reflexion des
Laserlichts durch den SLM).
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Abbildung 3.7: Wirkungsweise einer helikalen Phasenplatte, die von der Ho¨he 0 auf
die Endho¨he s ansteigt. Ein Lichtstrahl trifft senkrecht im Abstand r vom Zentrum auf
die Platte und wird beim Austritt gebrochen. Der Austrittswinkel α la¨sst sich durch
Anwendung des Snellius-Gesetz aus der lokalen Steigung der Platte berechnen.
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zur Ausbildung einer helikalen Wellenfront. Die Phasenplatte besitzt den Bre-
chungsindex n und eine Ho¨he, welche linear mit dem Polarwinkel θ bis zu einer
maximalen Gro¨ße von s = lλ/(n − 1) ansteigt. In großer Entfernung r vom
Mittelpunkt kann deren lokale Steigung γ angena¨hert werden durch
γ ≈ s/(2πr). (3.33)
Treffen Strahlen senkrecht im Abstand r auf die Phasenplatte, so werden diese
nach Verlassen der Phasenplatte gebrochen. Der Brechungswinkel α ergibt sich
nach dem Snellius-Gesetz (Gl. 2.11) zu
n sin(γ) = sin(γ + α)
nγ ≈ γ + α. (3.34)
Vor dem Eintritt des Strahls in die Phasenplatte besitzt jedes Photon nach der
quantenmechanischen Betrachtungsweise einen Impuls der Gro¨ße p = h/λ. Die
Brechung des Lichts fu¨hrt zu einer Richtungsa¨nderung in der Strahlausbreitung
und damit zu einer tangentialen Impulskomponente pθ. Aus dieser Komponente
la¨sst sich nun der Drehimpuls L berechnen, welcher durch die Phasenplatte auf
den Lichtstrahl u¨bertragen wird
L = rpθ =
rhα
λ
. (3.35)
Unter Verwendung von Gl. 3.33 und Gl. 3.34 ergibt sich damit fu¨r den Drehim-
puls
L ≈ h¯
s(n− 1)
λ
≈ lh¯. (3.36)
Dieses Ergebnis zeigt, dass der Drehimpuls helikaler Wellenfronten einzig aus ih-
rer besonderen polarwinkelabha¨ngigen Phasenstruktur und nicht aus der Inten-
sita¨tsverteilung oder anderer Strahleigenschaften resultiert. Damit unterschei-
det sich der Drehimpuls eines optischen Wirbels von dem Drehimpuls zirkular
polarisierten Lichts. Letzteres fu¨hrt dazu, dass absorbierende doppelbrechende
Teilchen um ihre eigene Achse rotieren. Im Falle eines optischen Wirbels rotie-
ren Teilchen im Gegensatz dazu mit dem Abstand Rl um die optische Achse
(Abb. 3.6). Der Radius ist eine lineare Funktion der Windungszahl l [Cur03b].
Fu¨r optische Wirbel, welche sich mit einem SLM erzeugen lassen (0 ≤ l ≤ 150)
liegt dieser im Bereich von 0 bis ca. 12 µm.
3.4 Anwendungen der HOT
Abschließend soll ein U¨berblick u¨ber die bisherigen Arbeiten auf dem Gebiet
der holographischen optischen Pinzetten gegeben und der aktuelle Stand der
Entwicklungen pra¨sentiert werden. Hologramme und andere Arten diffrakti-
ver optischer Elemente wurden ausgiebig genutzt, um komplexe optische Fallen
ho¨herer Ordnung zu generieren, wie beispielsweise die bereits oben diskutierten
Laguerre-Gauß-Moden [Gri03, Mol02, Dho02, He95a, He95b]. Daru¨ber hinaus
wurden diese auch zur Erzeugung von Vielfallensystemen mit beliebiger Inten-
sita¨tsverteilung eingesetzt [Gri03, Duf98b, Duf01, Kor02a]. Mit der Verwendung
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eines SLM zur Projektion variabler Hologramme konnten diese Ansa¨tze und
deren Mo¨glichkeiten schließlich einem breiten Anwendungsspektrum zuga¨nglich
gemacht werden [Rei99, Duf01, Cur02]. Die Mo¨glichkeiten der HOT-Technologie
wurden vielfach zur Strukturierung kolloidaler Partikel in dreidimensionalen de-
finierten Anordnungen [Jor04, Lea04, Sin04a] und ju¨ngst auch zur Generierung
quasikristalliner photonischer Strukturen [Roi05] genutzt werden. Daru¨ber hin-
aus ist eine stetige Weiterentwicklung der Technik bezu¨glich Hologrammberech-
nung [Sin04b, Pol05, Lee05b], alternativer SLM-Typen [Hos03] und der Ausnut-
zung alternativer Beugungsarten [Jes04a] zu beobachten. Exotische Fallenarten
wie die optischen Wirbel konnten mit Hilfe der HOT-Technik na¨her charakteri-
siert [Cur03b] und weiterentwickelt werden [Cur03a, Jes04b]. Ein neues Anwen-
dungsgebiet gegenu¨ber der klassischen optischen Einzelfalle, welches durch HOT
erschlossen werden konnte, liegt im Sortieren mesoskopischer Partikel. Durch
unterschiedliche Wechselwirkung mit einer komplexen optischen Potentialland-
schaft, die sich holographisch erzeugen la¨sst, ko¨nnen kleine Objekte nach Gro¨ße
und Material fraktioniert werden [Kor02b, Mac03, Pel04, Lad04b, Lac05]. Der
Transport von Ku¨gelchen konnte durch eine Anordnung gegenla¨ufiger optischer
Wirbel, die auf diese Weise als Mikropumpe arbeiten, erzielt werden [Lad04a].
Die einfache Realisierung komplexer Potentiallandschaften eignet sich im be-
sonderen Maße zur Untersuchung grundlegender physikalischer Pha¨nomene wie
Phasenu¨berga¨nge in mesoskopischen Systemen [Man03] und die Realisierung
einer Brownschen Ratsche [Lee05c, Lee05a]. Die Manipulation nanoskopischer
Objekte konnte bereits erfolgreich demonstriert werden [Ple04, Aga05]. Anwen-
dungen der HOT zur Untersuchung biologischer Systeme befinden sich erst in
der Anfangsphase [Cre05], versprechen allerdings ein enormes Potential, be-
denkt man die bahnbrechenden Experimente auf diesem Gebiet, welche durch
die klassische optische Pinzette ermo¨glicht wurden.
Kapitel
4
Experimenteller Aufbau
Im Rahmen dieser Promotionsarbeit wurde eine Apparatur zur Erzeugung ho-
lographischer optischer Pinzetten entwickelt und realisiert, die als zentraler Be-
standteil einer Mikrotechnologieplattform fungiert, welche verschiedene Metho-
den zur Untersuchung komplexer Mikrosysteme vereinigt. Eine Besonderheit
des entwickelten Systems besteht in der Verwendung zweier Objektive: Eines
dient der Fokussierung des Laserstrahls zur Generierung der optischen Fallen,
das andere wird als Bestandteil eines Mikroskopiesystems zur Visualisierung der
Probe verwendet. Beide Objektive sind getrennt voneinander in Richtung der
optischen Achse verschiebbar. Auf diese Weise kann eine vollsta¨ndige Entkopp-
lung der Bildebene von der Ebene der optischen Fallen erreicht werden. Damit
ist die Beobachtung der Proben nicht mehr auf die Ebene der optischen Fallen
beschra¨nkt, sondern kann je nach Anforderungen angepasst werden. Weiterhin
ist es durch diesen Aufbau mo¨glich, verschiedenartige Objektive zur Fallengene-
rierung (hohe NA) und Bildgebung (geringere NA und Vergro¨ßerung/gro¨ßeres
Gesichtsfeld) zu verwenden. Dieser Vorteil des Systems bringt allerdings eine
Beschra¨nkung in der Beschaffenheit der zu untersuchenden Proben mit sich: Die
ra¨umliche Ausdehnung in Richtung der optischen Achse ist durch die beiden
Objektive eingeschra¨nkt. Insbesondere die Verwendung von stark vergro¨ßernden
Objektiven mit hoher NA, wie sie fu¨r die Fluoreszenzmikroskopie erforderlich
sind, fu¨hrt aufgrund des geringen Arbeitsabstandes zu einer Limitierung der
Probenho¨he auf weniger als 0,4 mm. In Abb. 4.1 ist der Aufbau des Systems
schematisch skizziert. Die optischen Komponenten dieses Systems, deren Im-
plementierung und Funktionsweise sollen im Folgenden dargestellt werden.
4.1 Laser
Zur Erzeugung der optischen Fallen wird ein diodenlasergepumpter Nd:YVO4-
Festko¨rperlaser mit der Wellenla¨nge λ = 1064 nm und einer maxiamalen Lei-
stung von 5W verwendet (Spectra-Physics J20-BL-106C). Der Laser arbeitet im
TEM00-Modenbetrieb, das erzeugte Infrarotlicht ist planar polarisiert, eine not-
wendige Vorausetzung, um mit dem SLM die gewu¨nschte Phasenmodulation zu
erzielen. Die Strahltaille des Lasers betra¨gt 320 µm, der O¨ffnungswinkel betra¨gt
2,2 bzw. 2,3 mrad (horizontal/vertikal). Die Intensita¨t des Laserlichts la¨sst sich
indirekt durch Steuerung der Pumplichtintensita¨t regulieren. Der Zusammen-
hang zwischen der Diodenstromsta¨rke, welche zur Regulation des Pumplichts
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Abbildung 4.1: Experimenteller Aufbau der HOT. Der gesamte Aufbau ist auf einem
schwingungsgeda¨mpften Tisch installiert. Der Laserstrahlengang ist weiterhin durch
Abdeckungen von der Umgebung abgeschirmt, um Raumluftfluktuationen insbesonde-
re durch die vorhandenen Lu¨ftungen und Klimaanlage zu vermeiden. Der Strahlengang
des IR-Lasers ist rot, der Strahlengang der Beleuchtung ist blau dargestellt. Die Mi-
krofluidiksteuereinheit wird im 2. Teil dieser Arbeit ausfu¨hrlich behandelt.
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Abbildung 4.2: Laserleistung in Abha¨ngigkeit des Diodenstroms. Dargestellt ist die
Laserleistung gemessen an drei verschiedenen Punkten im Strahlengang. Die verschie-
denen Positionen sind der Abb. 4.1 zu entnehmen. Fu¨r die Messung der Laserleistung
hinter der Blende wurde die maximale Leistung auf 2 W beschra¨nkt, um eine Bescha¨di-
gung des SLM zu vermeiden.
verwendet wird, und der gemessenen Laserintensita¨t ist in Abb. 4.2 dargestellt.
Der kleinste Diodenstrom, welcher zum Betrieb des Lasers notwendig ist, liegt
bei 8,6 A. Die maximale Laserleistung von 5 W wird bei 19,5 A erreicht.
4.2 Teleskope
Die Linsenpaare L1/L2 und L3/L4 bilden jeweils ein Teleskop. Die prima¨re
Aufgabe der beiden Teleskope im Aufbau besteht darin, den Durchmesser des
Laserstrahl an den SLM bzw. an die Apertur des Objektivs anzupassen. Die
verwendeten Teleskope bestehen jeweils aus zwei Sammellinsen, deren Abstand
voneinander der Summe ihrer Brennweiten entspricht. Um Leistungsverluste
durch Teilreflexion zu vermeiden, werden spezielle antireflexionsbeschichtete
Sammellinsen verwendet. Zur Anpassung des Laserstrahls an den quadratischen
Flu¨ssigkristalloberfla¨che des SLM (Kantenla¨nge: 7,68 mm) werden Linsen einer
Brennweite von f = 50 mm und f = 250 mm verwendet. Mit dem so aufge-
weiteten Laserstrahl la¨sst sich der gesamte SLM ausleuchten. Um die effekti-
ve Leistung zu bestimmen, welche auf den Flu¨ssigkristall auftrifft, wurde eine
Blende in den Strahlengang vor den SLM platziert. Blende und SLM besitzen
eine gleich große quadratische O¨ffnung. Die Leistung hinter der Blende kann
einfach gemessen werden (Abb. 4.2). Auf diese Weise la¨sst sich der effektive
Anteil des Lichtes, welcher tatsa¨chlich auf den Flu¨ssigkristall trifft, exakt be-
stimmen und damit auch die Obergrenze der Laserleistung einstellen, die einen
zersto¨rungsfreien Betrieb des SLM gewa¨hrleistet. Nach der Phasenmodulation
und Reflexion durch den SLM wird der Laserstrahl durch ein zweites Teleskop so
verkleinert, dass er die ru¨ckwa¨rtige Apertur des Objektivs vollsta¨ndig ausfu¨llt.
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Abbildung 4.3: Die Abbildung zeigt den schematischen Aufbau des Phasenmodu-
lators und dessen Funktionsweise. Die Kernkomponente stellt eine flu¨ssigkristalline
Schicht dar, welche eingebettet ist zwischen zwei Elektroden. Die pixelierte Struktur
einer Elektrode ermo¨glicht die ortsaufgelo¨ste A¨nderung des elektrischen Feldes und da-
mit eine Vera¨nderung des Brechungsindex. Auf diese Weise kann die Wellenfront des
auftreffenden Laserlichts (rot) moduliert werden.
Hierzu werden Linsen mit den Brennweiten f = 300 mm und f = 175 mm ver-
wendet. Neben der Strahlverkleinerung erfu¨llt das zweite Teleskop eine weitere
Aufgabe: Es positioniert den SLM in einer zur Eintrittso¨ffnung des Objektivs
konjugierten Ebene.Dies ist notwendig, um sa¨mtliche durch die Beugung am
DOE erzeugten Teilstrahlen in das Objektiv einzukoppeln. Diese verlassen den
SLM in unterschiedlichen Austrittswinkeln, divergieren somit und wu¨rden ohne
die Verwendung eines Teleskops dazu fu¨hren, dass ein Teil des Lichtes aufgrund
der Divergenz nicht in das Objektiv eingekoppelt wird. In der Ebene des SLM
und damit seinen konjugierten Ebenen entspricht der Strahlquerschnitt exakt
der Apertur des SLM unabha¨ngig von der Art der Divergenz der Teilstrahlen.
Das O¨limmersionsobjektiv zur Erzeugung der optischen Fallen besitz eine NA
von 1,451.
4.3 Phasenmodulator
Zentraler Bestandteil des Aufbaus zur Erzeugung der optischen Fallen ist ein
ortsaufgelo¨ster Phasenmodulator, welcher in der Lage ist, die computergene-
rierten Hologramme physikalisch zu erzeugen. Realisiert wird dies durch einen
nematischen Flu¨ssigkristall, der in einem elektrischen Feld ausgerichtet wird.
Der verwendete Flu¨ssigkristall weist eine Anisotropie bezu¨glich seines Brechun-
gindex auf. Damit ist es durch Vera¨nderung des anliegenden elektrischen Fel-
1Die effektive NA ist allerdings geringer: Die maximal erreichbare NA wird durch die
Totalreflexion an der Grenzschicht Deckglas/Wasser limitiert und la¨sst sich mit dem Snelli-
usgesetz (Gl. 2.11) berechnen. Fu¨r den Grenzfall der Totalreflexion (αwasser = 90
◦) gilt dann
mit Gl. 2.7: NA = nwasser = 1, 33.
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Abbildung 4.4: In (a) ist der Aufbau zur Kalibrierung des SLM dargestellt. Als
zusa¨tzliche Elemente werden ein λ/4-Pla¨ttchen, ein Polarisator und ein Leistungsmess-
gera¨t in den Strahlengang platziert. In (b) wir das Laserlicht im Koordinatensystem
betrachtet, das durch die optische Achse des SLM bestimmt wird. Die beiden Kompo-
nenten werden mit p und s gekennzeichnet. Der Winkel zwischen optischer Achse des
SLM und der Polarisationsebene des Laserlichts ist durch α gegeben.
des mo¨glich, den Brechungsindex des Materials und damit die Phase des auf-
treffenden Laserstrahls zu vera¨ndern. Der Aufbau ist schematisch in Abb. 4.3
dargestellt. Der in dem hier vorgestellten Aufbau verwendete SLM (Boulder
Nonlinear Systems; 512× 512 SLM) ist in 512× 512 Pixel unterteilt, welche se-
parat angesteuert werden ko¨nnen. Die Amplitude des elektrischen Feldes kann
fu¨r jeden einzelnen Bildpunkt 255 verschiedene Werte zwischen dem minima-
len und maximalen Wert annehmen. Effektiv sind dadurch 130 Phasenstufen
zwischen 0 und 2π realisierbar. In den Hologrammen werden die verschiedenen
Phasenwerte durch unterschiedliche Grauwerte repra¨sentiert.
Damit der SLM zur gezielten Phasenmodulation eingesetzt werden kann, ist
eine Kenntnis des Zusammenhangs zwischen angelegter Spannung und der er-
zeugten Phasenverschiebung notwendige Vorraussetzung. Um diese Information
zu gewinnen wurde der in Abb. 4.4 dargestellte Versuchsaufbau verwendet. Als
zusa¨tzliche optische Elemente werden ein λ/4-Pla¨ttchen, mit dem sich die Pola-
risationsebene des Laserlichts drehen la¨sst und ein polarisierender Strahlteiler
verwendet, der als Polarisationfilter eingesetzt wurde. Zur einfacheren Beschrei-
bung der anisotropen Brechungseigenschaften des SLM wird das Laserlicht im
Koordinatensystem, welches durch die optische Achse des Phasenmodulators
definiert ist, beschrieben (Abb. 4.4). Trifft Laserlicht, dessen Polarisationsebe-
ne um den Winkel α zur optischen Achse gedreht ist, auf den SLM, so wei-
sen anschließend die senkrechte (s) und parallele (p) Komponente eine relative
Phasendifferenz in Abha¨ngigkeit von der angelegten elektrischen Spannung auf.
Diese Differenz ist gleichbedeutend mit einer Drehung der Polarisationsebene
des Laserlichts und einer Umwandlung der linearen in eine elliptische bzw. zir-
kularen Polarisation. In Kombination mit einem Polarisationsfilter kann der
SLM daher zur Amplitudenmodulation verwendet werden. Eine reine Phasen-
modulation, welche zur Erzeugung der Phasenmasken beno¨tigt wird, ist fu¨r den
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Abbildung 4.5: Zur Kalibrierung des SLM wird die Laserleistung in einem speziel-
len Versuchsaufbau (Abb. 4.4) als Funktion der mo¨glichen 255 Grauwerte, welche das
anliegende elektrische Feld bestimmen, gemessen. Die schwarzen Punkte stellen die
gemessene relative Laserintensita¨t dar. Aus diesen lassen sich mit Gl. 4.1 die Phasen-
verschiebungen berechnen (grau).
Fall α = 0 gegeben, da in deisem Fall die senkrechte Komponente verschwindet.
Um die Orientierung der optischen Achse zu bestimmen, wurde die Intensita¨t
des Laser gema¨ß Abb. 4.4 unter Variation des Winkels α und bei verschiedenen
SLM-Spannungen gemessen. Der Polarisator weist die gleiche Orientierung wie
die Polarisationsebene des einfallenden Laserlichts auf. Im Falle reiner Phasen-
modulation (α = 0) ist die Intensita¨t unabha¨ngig von den SLM-Einstellungen,
womit die optische Achse bestimmt ist. Um nun die Phasenverschiebung des
SLM exakt zu ermitteln, wurden fu¨r die Polarisationsebene des Lasers und des
Polarisators die Einstellung α = 45◦ gewa¨hlt. Maximale Intensita¨t wird dann
bei einer Phasenverschiebung von φ = 0 erreicht. Fu¨r den Fall, dass φ = π
wird die Polarisationsebene um 90◦ gedreht, womit die messbare Intensita¨t auf-
grund der Polarisatoreinstellung auf Null zuru¨ckgehen wird. Allgemein gilt fu¨r
die Intestita¨t I folgender Zusammenhang:
I = I0cos
2(
φ
2
). (4.1)
Durch Messung von I und I0, der Intensita¨t des auftreffenden Lasers, kann
daraus die Phase φ fu¨r jeden Spannungswert bestimmt werden (Abb. 4.5). Zur
Erzeugung der optischen Fallen wird die Polarisationsebene des Laser durch
Justage des λ/4-Pla¨ttchen so eingestellt, dass sie mit der optischen Achse des
SLM u¨bereinstimmt. Dadurch ist eine reine Phasenmodulation durch die Holo-
gramme gewa¨hrleistet.
4.4 Mikroskop
Zur Visualisierung der Proben wird ein Mikroskop der Firma WITec verwendet
(AlphaSNOM), welches Auflicht- und Fluoreszenzmikroskopie erlaubt. Weiter-
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Abbildung 4.6: Die maximal erzielbare Auflo¨sung in der Fallenpositionierung wird
durch die Stabilita¨t des Gesamtsystems beschra¨nkt. Nach weitgehender Abschirmung
des Strahlengangs und Verwendung eines schwingungsgeda¨mpften optischen Tisches
konnten die verbleibenden Fluktuationen auf 8 nm reduziert werden. Das Histogramm
zeigt die Verteilung der Positionen des fokussierten Lasers im dem System.
hin besitzt dieses System bereits eine Halterung zur Aufnahme eines zweiten
Objektivs, das zur Erzeugung der optischen Fallen beno¨tigt wird. Aufgrund des
sehr offen gestalteten Aufbaus ist die Einkopplung des Laserstrahls sehr ein-
fach zu bewerkstelligen. Zur Anpassung an unsere Bedu¨rfnisse wurden zusa¨tz-
liche Filterhalter eingebaut: Ein Schwarzfilter (R850, Schott), welcher sicht-
bares Licht absorbiert, ist unmittalbar vor dem Fallenobjektiv platziert. Auf
diese Weise werden Reflexionen des Auflichts an den Teleskoplinsen vermieden,
die eine Bildgebung der Probe erheblich sto¨ren. Um auch Teilreflexion an dem
Schwarzfilter zu verhindern, wurde dieser in einemWinkel von 45◦ in dem Strah-
lengang platziert. Weiterhin blockieren verschiedene Infrarotfilter (KG2, KG3
und KG5, Schott) das Auftreffen des Lasers auf die CCD-Kamera (RetigaExi,
QImaging).
4.5 Stabilisierung des Systems
Zur mechanischen Stabilisierung des Laserfallsystems wurde dieses auf einem
schwingunsgeda¨mpften Tisch aufgebaut (Newport). Die Steuereinheit des La-
sers mit dem geku¨hlten Pumpdiodenlaser ebenso wie die Steuereinheit des Mi-
kroskops ist außerhalb des optischen Tisches platziert. Erste Versuche zur Ka-
librierung der optischen Fallen zeigten, dass thermische Fluktuationen in der
Raumluft zu einem instabilen Laserfokus fu¨hren. Durch Abdeckung des ge-
samten Strahlengangs konnte die Stabilita¨t erheblich verbessert werden. Die
weiterhin vorhandenen Fluktuationen und Schwingungen des Systems liegen in
der Gro¨ßenordnung von 8 nm. Abb. 4.6 zeigt die Verteilung der x-Positionen
des Laserfokus.
Kapitel
5
Kalibrierung und
Intensita¨tsmodulation optischer
Pinzetten
Die in Kap. 2.4 vorgestellten Methoden zur Kalibrierung optischer Pinzetten,
welche erfolgreich zur Kra¨ftebestimmung in klassischen Einzelfallen eingesetzt
wurden und werden, lassen sich auf Vielfallensysteme und damit auf hologra-
phische optische Pinzetten u¨bertragen. Allerdings ist dies in der praktischen
Umsetzung mit einigen Einschra¨nkungen verbunden. Zudem mu¨ssen einige Be-
sonderheiten, welche in der Natur der holographischen Pinzetten begru¨ndet
sind, beachtet werden. Bereits in der Datenaufnahme machen sich die Unter-
schiede bemerkbar: So ist die Verwendung einer Quadranten-Photodiode zur
Detektion der thermischen Fluktuation der optisch gefangenen Objekte nicht
praktikabel. Zur Untersuchung eines Mehrfallensystems mu¨sste das durch die
Kugeln abgelenkte Laserlicht auf mehrere Photodioden aufgeteilt bzw. das La-
serlicht sa¨mtlicher optischer Fallen bis auf das der zu kalibrierenden Pinzette
ausgeblendet werden. Als Alternative la¨sst sich eine Kamera verwenden, mit der
eine simultane Aufnahme aller gefangenen Objekte erzielt werden kann. Aller-
dings ist die maximale Aufnahmefrequenz bei herko¨mmlichen Gera¨ten wesent-
lich geringer (30 Hz) als bei der Verwendung einer Photodiode (100 kHz). Damit
ist eine Analyse des Leistungsspektrum nicht mo¨glich, da die Eckfrequenzen f0
(Gl. 2.26) in der Gro¨ßenordnung von 100 Hz liegen und damit außerhalb des
Datenbereichs, der mit einer Kamera zuga¨nglich ist. Im Rahmen dieser Arbeit
wurden zwei verschiedene Methoden der Kalibrierung von Vielfallensystemen
untersucht und miteinander verglichen. Als Modellsystem wurde ein symmetri-
sches Dreifallensystem gewa¨hlt, um eine gleichma¨ßige Intensita¨tsverteilung auf
die Fallenpositionen zu gewa¨hrleisten (Abb. 5.1).
5.1 Materialien und Methoden
Kalibrierungsmethoden
Fu¨r die im Folgenden beschriebenen Experimente wurden ausschließlich Poly-
styrolkugeln mit einem Durchmesser von 2 µm verwendet (2 %-ige Suspension,
Polysciences). Die Suspension wurde im Verha¨ltnis 1:1000 mit Wasser verdu¨nnt
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Abbildung 5.1: Ein symmetrisches Dreifallensystem wurde zur Kalibrierung der HOT
verwendet. Die spezielle Anordnung der Fallen gewa¨hrleistet eine Gleichverteilung der
Intensita¨t und sollte damit optische Fallen gleicher Federkonstante erzeugen. Die opti-
sche Falle im Zentrum der Anordnung wird durch das Beugungsmaximum 0. Ordnung
erzeugt.
und direkt ohne weitere Behandlung fu¨r die Versuche eingesetzt.
Zur Kalibrierung der HOT unter Ausnutzung des hydrodynamischen Wider-
stands als bekannte Eichgro¨ße werden die Objekte zuna¨chst in der gewu¨nsch-
ten Anordnung eingefangen. Mit Hilfe einer computergesteuerten Probenbu¨hne
la¨sst sich ein Fluss relaltiv zu den statischen optisch gefangenen Teilchen er-
zeugen. Die Bewegung erfolgt jeweils fu¨nfmal in positive und negative Richtung
mit einer Amplitude von 50 µm und verschiedenen Geschwindigkeiten. Mit ei-
ner CCD-Kamera wird die Auslenkung der Objekte aufgenommen. Aus den
Bilderserien lassen sich die Positionen der Kugeln bestimmen, die zur weiteren
Auswertung verwendet werden.
Zur Kalibrierung der HOT durch Analyse der thermischen Bewegung wer-
den mindestens 1000 Bilder der optisch gefangenen Teilchen mit einer Belich-
tungszeit von 1 ms aufgenommen. Auch hier werden anschließend die Positionen
ermittelt und ausgewertet.
Partikeldetektion
Viele der vorgestellten Experimente und Datenauswertungen beno¨tigen eine
Methode zur exakten Positionsbestimmung verschiedenster Objekte. So ba-
sieren beispielsweise sa¨mtliche Kalibrierungen auf der Kenntnis der zeitlichen
A¨nderung der Ortskoordinaten der optisch gefangenen Mikrokugeln. Zu diesem
Zweck wurde eine Bildbearbeitungsroutine entwickelt, welche diese Information
aus dem Schwerpunkt der Intensita¨tsverteilung in den aufgenommenen Mikro-
skopiebildern gewinnt [Wui00]. Hierzu werden die Rohbilder in Unterbilder seg-
mentiert, so dass diese jeweils nur ein Objekt enthalten, dessen Ort bestimmt
werden soll. Nach Abzug des Hintergrundsignals durch Anpassung eines Schwel-
lenwertes wird fu¨r jedes Segment der Schwerpunkt der Intensita¨tsverteilung ~S
ermittelt:
~S =
1
I
Z∑
i=0
~pI(~p) (5.1)
5.2. Hydrodynamische Reibung 47
0 200 400 600 800
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
D
/nm
Bildnummer
A =21 nm 6 nmE
Abbildung 5.2: Eine auf einem Deckglas fixierte Mikrokugel wurde mit Hilfe der
Piezobu¨hne mehrmals um 20 nm verschoben. Durch die Analyse des Intensita¨tsschwer-
punkts der Bildserie konnte diese Bewegung aufgelo¨st werden.
mit der Pixelkoordinate ~p, dem zugeho¨rigen Grauwert I(~p), der Gesamtinten-
sita¨t I und der Gesamtpixelzahl Z. Befindet sich auf den zu untersuchenden
Bildserien jeweils nur ein sich bewegendes Objekt, eine Voraussetzung, welche
durch die Segmentierung erfu¨llt ist, kann die relative A¨nderung des Intensita¨ts-
schwerpunkts als Maß fu¨r die Bewegung des Objekts herangezogen werden.
Durch Aufnahme eines Referenzobjekts bekannter Gro¨ße la¨sst sich die Pixel-
gro¨ße der Bilder fu¨r das verwendete System aus Kamera und Objektiv kali-
brieren, womit absolute Ortsangaben mo¨glich sind. Ist das Objekt gro¨ßer als
ein Pixel, so la¨sst sich durch Berechnung der Koordinaten eine Ortsauflo¨sung
erreichen, die weit unterhalb der Gro¨ße eines Pixels liegen. Um diese Metho-
de der Ortsbestimmung zu u¨berpru¨fen und die maximal erreichbare Auflo¨sung
innerhalb unseres Systems zu bestimmen, wurde ein 2 µm großes Ku¨gelchen
auf ein Deckgla¨schen fixiert und mit Hilfe der Piezobu¨hne mit unterschiedli-
cher Amplitude bewegt. Die Anbindung der Mikrokugel erfolgte durch unspe-
zifische Wechselwirkungen mit der Glasobefla¨che in einer 1 M NaCl-Lo¨sung.
Bewegungen mit einer Amplitude von 20 nm ko¨nnen problemlos aufgelo¨st wer-
den (Abb. 5.2). Auch eine Bewegung von 5 nm konnte noch detektiert werden
(Abb. 5.3). Allerdings liegt hier die zu messende Gro¨ße bereits in der Gro¨ßen-
ordung der Standardabweichung von 6 nm, welche sich fu¨r die Positionsbestim-
mung eines nicht bewegten Teilchens ergibt.
5.2 Hydrodynamische Reibung
Die Auslenkungen der optisch gefangenen Kugeln aus der Gleichgewichtslage als
Funktion der Geschwindigkeit der Probenbu¨hne ist in Abb. 5.4 wiedergegeben.
Aufgetragen sind die gemittelten Werte der drei Fallen fu¨r fu¨nf Auslenkungen
in positive und negative Richtung. Diese zeigen fu¨r alle hier verwendeten La-
serleistungen eine lineare Abha¨ngigkeit von den Geschwindigkeiten mit der die
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Abbildung 5.3: Eine auf einem Deckglas fixierte Mikrokugel wurde mit Hilfe der
Piezobu¨hne mehrmals um 5 nm verschoben. Die Analyse des Intensita¨tsschwerpunkts
der Bildserie lieferte eine mittlere Auslenkung von 6 nm.
Probe bewegt wurde. Die Annahme eines harmonischen Fallenpotentials ist so-
mit fu¨r Auslenkungen bis u¨ber 250 nm gegeben. Nach Gl. 2.30 la¨sst sich aus
der Steigung der Kurven die Federkonstante der optischen Pinzetten berech-
nen. Diese sind in Abb. 5.5 in Abha¨ngigkeit des Diodenstroms aufgetragen und
zeigen den nach Gl. 2.10 zu erwartenden linearen Verlauf. Das Verha¨ltnis von
Federkonstante zur lokalen Laserleistung in den optischen Fallen betra¨gt da-
mit 0,4 pN/(µm mW). Die lokale Laserleistung wurde dabei ausgehend von der
gemessenen Laserleistung vor Eintritt in das Objektiv abgescha¨tzt. Es wurde
angenommen, dass außer einem Verlust von 60 % der Laserleistung durch Ab-
sorption im Objektiv1 und 40 % aufgrund des Beugungsmaximums 0. Ordnung2
keine weiteren Leistungsverluste auftreten. Der gesamte Leistungsabfall ist in
Tabelle 5.1 dargestellt.
Daraus ist ersichtlich, dass die effektiv zur Verfu¨gung stehende Laserleistung
gemessen an der Ausgangsleistung sehr gering ist, die Verluste liegen demnach
bei ca. 90 %. Allerdings zeigt die Kalibrierung auch, dass bereits 10 mW La-
serleistung genu¨gen, um Kra¨fte in der Gro¨ßenordnung von 1 pN zu erzeugen.
5.3 Thermische Fluktuation
Zwei Beispiele fu¨r die thermische Fluktuation eines optisch gefangenen Teilchens
sind in Abb. 5.6 und 5.7 dargestellt. Die Datensa¨tze lassen sich sehr gut durch
eine Gaußfunktion anna¨hern. Dies zeigt, dass die Annahme eines harmonischen
1Laut Angabe der Fa. Zeiss absorbiert dass verwendete Objektiv (Alpha Planfluar 1,45)
bei einer Wellenla¨nge von 1064 nm 60 % der eingestrahlten Leistung.
2Das Beugungsmaximum 0. Ordnung wird durch den Anteil des Laserlichts gebildet, wel-
cher lediglich durch den SLM reflektiert wird und keine Phasena¨nderung erfa¨hrt. Ursachen
hierfu¨r sind beispielsweise die nicht verschwindenden Absta¨nde zwischen den Pixeln des Pha-
senmodulators.
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Abbildung 5.4: Die Auslenkung der Kugeln eines Dreifallensystems ist als Funktion
der Geschwindigkeit, mit der die Probe relativ zu den Fallen bewegt wird, wieder-
gegeben. Durch Variation der Diodenstromsta¨rke (I) wurden die Federkonstanten der
optischen Fallen variiert. Die Fehler entsprechen der Standardabweichung der Werte fu¨r
die drei Kugeln und je 5 Messungen in positiver und negativer Auslenkungsrichtung.
Lineare Trendkurven sind rot dargestellt.
Tabelle 5.1: Auflistung der gemessenen bzw. abgescha¨tzten (Objektiv) Laserleistungs-
verluste im experimentellen Aufbau.
Position Leistungsverlust/% Gesamtleistung/%
Laser 0 100
Blende 52 48
SLM 33 32
Objektiv 60 13
Beugungsmaximum 40 8
0. Ordnung
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Abbildung 5.5: Die Datenreihen zeigen experimentell bestimmte Federkonstanten fu¨r
ein Dreifallensystem als Funktion des Diodenstroms. Zur Ermittlung der Daten wurde
die thermische Fluktuation und hydrodynamische Reibung genutzt. Die rote Kurve
zeigt die lineare Fitfunktion der durch hydrodynamische Reibung gewonnenen Daten.
Fallenpotentials erfu¨llt ist. Aus der Varianz
〈
σ2
〉
der Positionsverteilung kann
durch Anwendung von Gl. 2.28 die Federkonstante leicht berechnet werden. Al-
lerdings muss hier beru¨cksichtigt werden, dass die gemessenen Fluktuationen
nicht nur auf die thermische Bewegung des Partikels in der Falle zuru¨ckzufu¨hren
sind, sondern dass jede Instabilita¨t des Systems (Strahlfu¨hrung, Partikeldetekti-
on) zu einer Streuung der Daten beitra¨gt. Damit besteht die Gefahr, die Feder-
konstante der optischen Falle zu gering zu berechnen. Wie in Kap. 4.5 bereits
dargestellt wurde, weist der Laserfokus eine Stabilita¨t in der Gro¨ßenordnung
von σ = 8 nm auf. Damit ist eine Obergrenze fu¨r die Federkonstante gesetzt,
welche sich aus der thermischen Fluktuation ermitteln la¨sst: k < kBT/(8nm)
2
= 63 pN µm−1. Bei Kenntnis der Grundfluktuation des Systems kann diese
genutzt werden, um die gemessenen Standardabweichungen zu korrigieren. Die
gemessene Verteilung entspricht dabei einer Faltung der thermischen Fluktua-
tion R(σ¯) mit dem Rauschen R(σ0):
R(σ) = R(σ¯)⊗R(σ0). (5.2)
Fu¨r gaußfo¨rmige Verteilung gilt dann fu¨r die resultierende Standardabweichung:
σ =
√
σ¯2 + σ20. (5.3)
In Tab. 5.2 sind die gemessenen und korrigierten Standardabweichungen sowie
die daraus resultierenden Federkonstanten dargestellt. Fu¨r Standardabweichun-
gen, die gro¨ßer als 25 nm sind, macht sich die Korrektur nicht sehr stark bemerk-
bar. Die berechneten Werte fu¨r die Federkonstante stimmen gut mit den Werten
der hydrodynamischen Reibung u¨berein. Die Fehler sind allerdings wesentlich
ho¨her insbesondere fu¨r kleine Standardabweichungen. Dies ist in der Verwen-
dung der Varianz begru¨ndet, die quadratisch von den Messwerten abha¨ngt. Die
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Abbildung 5.6: Das Histogramm zeigt die thermische Fluktuation einer Mikrokugel
in einer optischen Falle (Diodenstrom = 9 A). Eine Gaußfunktion mit der Standard-
abweichung σ = 40 nm wurde an die experimentellen Daten angeglichen.
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Abbildung 5.7: Das Histogramm zeigt die thermische Fluktuation einer Mikrokugel
in einer optischen Falle (Diodenstrom = 12 A). Eine Gaußfunktion mit der Standard-
abweichung σ = 17 nm wurde an die experimentellen Daten angeglichen.
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Tabelle 5.2: Vergleich der Federkonstante, die aus den korrigierten und nicht korrigier-
ten Standarbweichungen der thermischen Fluktuation berechnet wurden (kσ und kσ¯),
mit den Werten, die sich aus den hydrodynamischen Reibungsexperimenten ergaben
(kβ).
I/A σ/nm σ¯/nm kσ/(pN µm
−1) kσ¯/(pN µm
−1) kβ/(pN µm
−1)
9 40 39 2,5 2,6 ± 0,5 2,2 ± 0,2
9,5 28 27 5,2 5,6 ± 1,5 5,1 ± 0,2
10 25 24 6,5 7,2 ± 2,1 7,8 ± 0,3
10,5 22 20 8,4 9,6 ± 3,0 10,5 ± 0,4
11 21 19 9,2 10,7 ± 3,5 13,1 ± 0,7
11,5 19 17 11,2 13,6 ± 4,7 15,8 ± 0,6
12 17 15 14,0 18,0 ± 6,6 17,9 ± 1,0
Anwendbarkeit dieser Kalibrierungsmethode beschra¨nkt sich damit auf schwa-
che optische Fallen. Bei der Aufnahme der Fluktuationsdaten ist weiterhin dar-
auf zu achten, dass die Belichtungzeit der Kamera genu¨gend klein gewa¨hlt wird.
Ist diese zu groß, so ergibt die Bildauswertung nicht die gewu¨nschten momenta-
nen Positionen des gefangenen Objekts, sondern eine Mittelung u¨ber die Zeit-
dauer der Belichtung. Dies macht sich insbesondere bei gro¨ßeren Auslenkungen
bemerkbar. Die Verweildauer des Teilchens ist hier aufgrund der ho¨heren Be-
schleunigung durch das optische Potential verringert, so dass eine Mittelung
u¨ber die Positionen eine zu kleine Verschiebung ergibt. Die so gemessene Stan-
dardabweichung der Verteilung ist damit kleiner als die wahre Streuung, die
daraus berechnete Federkonstante ist zu hoch. So liefert beispielsweise eine Be-
lichtungszeit von 20 ms Standardabweichungen fu¨r das hier betrachtete Dreifal-
lensystem, welche um 10 nm bis 20 nm zu klein sind. Eine ausreichend geringe
Belichtungszeit ist mit einem Wert von 1 ms gegeben, welche zur Datenerfas-
sung fu¨r alle quantitativen Analysen der thermischen Fluktuation verwendet
wurde.
5.4 Intensita¨tsmodulation
Wie im vorigen Abschnitt durch die Kalibrierungsexperimente bereits zu erken-
nen war, la¨sst sich die Federkonstante einer optischen Falle auf einfache Weise
durch Anpassung der Laserleistung regulieren. Damit werden in einem Vielfal-
lensystem alle optischen Pinzetten in gleicher Weise vera¨ndert. Holographisch
erzeugte optische Fallen bieten die zusa¨tzliche Mo¨glichkeit, die Intensita¨t jeder
Falle unterschiedlich zu kontrollieren. Mo¨glich wird dies durch Verwendung ei-
nes Superpositionsansatzes zur Hologrammberechnung, welcher es erlaubt, die
spezifischen Eigenschaften der einzelnen Fallen zu manipulieren. Im folgenden
soll das Vorgehen am Beispiel eines Zweifallensystem demonstriert werden:
Ein = αin1 e
iφin
1
(~r) + αin2 e
iφin
2
(~r). (5.4)
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Abbildung 5.8: Berechnete, auf die Gesamtintensita¨t normierte Intensita¨tsverla¨ufe If
eines Zweifallensystems als Funktion des normierten Amplitudenquadrats (αin
1
/αin)2
mit der Gesamtamplitude αin (Gl. 5.4). Neben den Hauptmaxima (gewu¨nschte optische
Fallen) sind auch die ersten Nebenmaxima dargestellt, sowie die Gesamtintensita¨t der
optischen Pinzetten.
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Abbildung 5.9: Normierte Federkonstanten intensita¨tsmodulierter optischer Fallen
fu¨r ein Zweifallensystem als Funktion des normierten Amplitudenquadrats (siehe
Abb. 5.8). Die Federkonstanten wurden durch Analyse der thermischen Fluktuation
zweier Mikrokugeln (d = 2 µm) ermittelt. Der Diodenstrom betrug konstant 9,5 A.
Die roten Linien zeigen den berechneten Intensita¨tsverlauf der Hautpmaxima.
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Durch eine unterschiedliche Gewichtung der Prismenhologramme zur Erzeu-
gung einer Einzelfalle kann die Intensita¨tsverteilung in der Fokusebene beein-
flusst werden. Diese Verteilung ist jedocht nicht direkt durch die Quadrate der
Amplituden αj gegeben, sondern weist eine komplexe Abha¨ngigkeit auf, da zur
Erzeugung des Fallenmusters nur der Phasenanteil der Summe aus Gl. 5.4 und
die darin enthaltene Information u¨ber die Ausgangsamplituden verwendet wird.
Die Abha¨ngigkeit der Intensita¨ten in der Fokusebene von den Amplitudenqua-
draten, welche in der Holgrammberechnung genutzt wurden, ist in Abb. 5.8
dargestellt. Deutlich zu erkennen ist die nicht-lineare Abha¨ngigkeit der Inten-
sita¨ten in der Hologramm- und der Fokusebene. Reine Phasenhologramme fu¨r
Mehrfallensysteme besitzen eine Effizienz von deutlich weniger als 100 %, da
ein Teil der Laserleistung in Nebenmaxima fokussiert wird. Der Leistungsverlust
ha¨ngt ebenfalls von dem Verha¨ltnis der Amplituden αj ab. Bei Gleichgewich-
tung der Fallenpositionen nimmt dieser seinen Maximalwert an, die Effizienz
bezogen auf die Hauptmaxima betra¨gt dann 81 %. Wird ein Zweifallensystem
durch Hologramme mit variablen Amplituden generiert, so folgen die ermit-
telten Federkonstanten des Systems exakt dem sigmoidalen Intensita¨tsverlauf
(Abb. 5.9).
5.5 Zusammenfassung
Die Kalibrierung eines Vielfallensystems realisiert durch HOT la¨sst sich durch
Anwendung hydrodynamischer Reibung und einer Auswertung der thermischen
Bewegung optisch gefangener Objekte erzielen. Letztere Methode ist allerdings
bei der Verwendung einer Kamera zur Datengewinnung auf relativ schwache op-
tische Fallen beschra¨nkt. HOT bieten die Mo¨glichkeit durch gezielte Anpassung
der Hologramme, die Intensita¨t und damit die Federkonstanten individuell fu¨r
einzelne Fallen zu regulieren. Komplexe Kraftsensoranordnungen ko¨nnen auf
diese Weise realisiert werden. Ein unmittelbarer einfacher Zusammenhang zwi-
schen den zur Hologrammberechnung verwendeten Amplituden und den resul-
tierenden Fallenintensita¨ten ist allerdings nicht gegeben. Insbesondere in Viel-
fallensysteme mit periodischen Strukturen kommt es zu einer Wechselwirkung
der Beugungsmaxima verschiedener Ordnungen, welche die Intensita¨tsvertei-
lung erheblich beeinflussen ko¨nnen (siehe Kap. 6). Durch die Verwendung ite-
rativer Algorithmen oder nicht-periodischer Fallenanordnungen la¨sst sich dieses
Problem lo¨sen.
Kapitel
6
Symmetrieeffekte: Auswirkung auf
Effizienz und Berechnung der
Hologramme
Erstaunlicherweise wurde bisher in der Literatur dem Einfluss der Geometrie
der Fallenanordnung auf die Effizienz der Hologramme, dem Konvergenzverhal-
ten der verwendeten Algorithmen und der Intensita¨tsvariation innerhalb eines
Vielfallensystems nur wenig Augenmerk geschenkt [Pol05]. Tatsa¨chlich existiert
ein signifikanter Trend, der allein auf Symmetrieeigenschaften beruht und wich-
tige Folgen nach sich zieht. In diesem Kapitel soll gezeigt werden, dass fu¨r eine
Vielzahl von Anordnungen holographischer optischer Pinzetten aufgrund ihrer
Symmetrieeigenschaften kein iterativer Algorithmus zur Berechnung der Pha-
senmasken notwendig ist. Stattdessen ko¨nnen diese durch eine Prismensuper-
position (S) (Kap. 3.2) bzw. durch eine einfache Erweiterung dieser Methode
generiert werden.
Das Ersetzen eines aufwa¨ndigen Hologrammalgorithmus durch eine einfache
nicht-iterative Rechenmethode sollte die Implementierung und interakive Ver-
wendung holographischer optischer Pinzetten wesentlich vereinfachen. Durch
Verringerung der Rechenzeit lassen sich dann Phasenmasken zur Erzeugung
einer kleinen Anzahl optischer Fallen (< 10) in Echtzeit berechnen.
6.1 Vergleich zwischen symmetrischen und
zufa¨lligen Fallenmustern
Grundlegende Voraussetzung zur Erzeugung holographischer optischer Pinzet-
ten sind Phasenhologramme, welche eine mo¨glichst hohe Beugungseffizienz ηφ
(Gl. 3.15) aufweisen. Diese gibt den Anteil der Laserintensita¨t in der Fokusebe-
ne an, welcher an die gewu¨nschten Positionen, den Orten der optischen Fallen,
gelenkt wird. Das u¨brige Licht wird in den Beugungsnebenmaxima fokussiert.
Diese weisen zwar eine im Vergleich zu den Hauptmaxima geringere Intensita¨t
auf, wirken aber dennoch als ungewollte optische Pinzetten und werden daher
als Geisterfalle bezeichnet. In symmetrischen Anordnungen, wie beispielswei-
se einer orthogonalen Anordnung von N × N optischen Fallen, ko¨nnen diese
Geisterfallen mit anderen Hauptmaxima u¨berlappen und interferieren. Solche
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Abbildung 6.1: Vergleich der Effizienz von Hologrammen, welche durch 4 verschiede-
ne Methoden (GS, GAA, S und SZ) berechnet wurden. Dargestellt sind die Ergebnisse
fu¨r eine orthogonale Anordnung von N ×N optischen Fallen.
Fallenpositionen werden als entartet bezeichnet. Ein Beispiel fu¨r Geisterfallen
sind die Nebenmaxima, welche durch ein Hologramm in Form eines einfachen
bina¨ren Gitters erzeugt werden (Abb. 5.8). Zuna¨chst sollen die Intensita¨tseffi-
zienzen der drei in Kap. 3.2 vorgestellten Algorithmen verglichen werden. Das
sind der u¨blicherweise benutzte iterative Gerchberg-Saxton-Algorithmus (GS),
der generalisierte adaptive-additive Algorithmus (GAA) und die nicht iterative
Prismensuperpositionsmethode (S). Effekte aufgrund einer diskreten Phasen-
verteilung und Pixelierung wie sie bei Verwendung eines SLM auftreten werden
nicht beru¨cksichtigt [Tan01]. Im Falle symmetrischer Fallenmuster sind die bei-
den iterativen Algorithmen, GS und GAA der einfachen Superposition klar
u¨berlegen. In Abb. 6.1 sind die Effizienzen fu¨r ein N×N Fallengitter mit einem
Abstand von 50 Pixel und 2 ≤ N ≤ 10 dargestellt. Die iterativen Algorithmen
unterscheiden sich in der erreichten Effizienz kaum voneinander, wa¨hrend diese
fu¨r die S-Hologramme um 15 % bis 30 % geringer sind.
Vo¨llig anders stellt sich die Situation fu¨r eine asymmetrische Verteilung dar.
Die Hologrammeffizienzen fu¨r eine zufa¨llige Anordnung optischer Fallen unter-
scheiden sich fu¨r die drei verschiedenen Berechnungsmethoden nahezu gar nicht
voneinander (Abb. 6.2). Die erzielten Effizienzen ha¨ngen dabei interessanterwei-
se nicht von der tatsa¨chlichen zufa¨lligen Anordnung ab. Jeder Datenpunkt in
der Abb. 6.2 gibt das Mittel aus 5 unterschiedlichen Fallenmustern wieder, die
Standardabweichung (SD) fu¨r ηφ ist dabei zu vernachla¨ssigen (≤ 0, 25 %). Al-
lerdings zeigt die Effizienz eine Abha¨ngigkeit von der Anzahl der Fallen. Eine
solche ist bei symmetrischen Mustern nur fu¨r die S-Hologramme zu beobachten.
Weiterhin zeigen die Ergebnisse, dass die maximal zu erreichende Effizienz bei
asymmetrischer Verteilung geringer ausfa¨llt (79−80 %) als bei den orthogonalen
Mustern (90 %). Auch durch wiederholte Iterationsschritte der Algorithmen las-
sen sich die Effizienzen der Zufallsmuster im Gegensatz zu den symmetrischen
Anordnungen nur geringfu¨gig verbessern (Abb. 6.3 und Abb. 6.4). Dieser Un-
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Abbildung 6.2: Vergleich der Effizienz von Hologrammen, welche durch 4 verschie-
dene Methoden (GS, GAA, S und SZ) berechnet wurden. Die durch die Hologramme
erzeugten Fallenmuster stellen Zufallsverteilungen der optischen Fallen dar.
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Abbildung 6.3: Das Konvergenzverhalten der iterativen Algorithmen GS und GAA
ist fu¨r verschiedene N ×N -Fallenanordnungen mit L = 50 Pixel dargestellt.
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Abbildung 6.4: Das Konvergenzverhalten fu¨r die iterativen Algorithmen GS und
GAA sind fu¨r verschiedene zufa¨llige Fallenanordnungen mit unterschiedlicher Fallen-
zahl dargestellt (2 bis 100).
terschied legt den Schluss nahe, dass die Verbesserung der Phasenhologramme
durch die iterativen Algorithmen darauf beruht, das Zusammenfallen von Gei-
sterfallen und Hauptmaxima zu nutzen. Durch Anpassung der relativen Phasen
von Haupt- und Nebenmaximum ist es mo¨glich, deren Interferenz und damit
die resultierende Intensita¨t an diesen Punkten zu optimieren. In asymmetri-
schen Zufallsverteilungen ist ein solches Zusammenfallen der unterschiedlichen
Maxima, das Auftreten entarteter Fallen unwahrscheinlich. Die Mo¨glichkeiten
einer Intensita¨tssteigerung durch Ausnutzung der Interferenzen ist damit nicht
gegeben.
6.2 Erweiterte Prismensuperposition
Die Superpositionsmethode extrahiert das Phasenhologramm Φin(~r) aus der
komplexen Addition einzelner Prismenhologramme (Gl. 3.22). In dem Ansatz
wird eine mo¨gliche Interferenz von Geisterfallen und Hauptmaxima nicht zur In-
tensita¨tssteigerung genutzt. Die Phasenmaske fu¨r ein Prismenhologramm la¨sst
sich ausgehend von Gl. 3.19 durch Addition einer beliebigen zufa¨lligen Phase
φZj erweitern:
φinj (~r) =
[
2π
M
~ρj · ~r + φ
Z
j
]
mod 2π. (6.1)
Die zusa¨tzliche Phase a¨ndert an der Intensita¨tsverteilung einer einzelnen Falle
nichts, es wird lediglich die Phase des elektrischen Feldes in der Pinzettenebene
beeinflusst. In einem entarteten Mehrfallensystem spielt diese Phase jedoch eine
entscheidene Rolle, da sie die Interferenz von Geisterfallen und Hauptmaxima
und damit eine Intensita¨tsa¨nderung bestimmt. Die Rolle der iterativen Algo-
rithmen besteht somit darin, die optimalen Werte fu¨r φZj zu finden, um durch
konstruktive Interferenz an den Fallenpositionen die resultierende Intensita¨t zu
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Abbildung 6.5: Histogramm der Effizienzverteilung eines SZ-Hologramms fu¨r ein
5 × 5-Muster mit L = 50 Pixel. Die mittlere Effizizenz betra¨gt 84, 7± 2, 1 %.
maximieren. Statt einer iterativen Optimierung dieser Phasenparameter wur-
den diesen in dem erweiterten Superpositionsansatz zufa¨llige Werte zugewiesen
(SZ-Methode) und die Auswirkung auf die Effizienz untersucht. Der Ansatz
entspricht dem ersten Schritt des GAA Algorithmus und ist a¨quivalent zu dem
Kinoform-Verfahren [Les69]. Dieses simuliert zur Phasenhologrammberechnung
eine diffuse Streuung des abzubildenden Objekts, um eine nahezu konstante
Amplitude in der Hologrammebene zu erzielen. Der Einfluss der Zufallsphase
auf die Beugungseffizienz von Phasenhologrammen zur Erzeugung von Mustern
verschiedener Symmetrie wurde jedoch bisher nicht untersucht.
In Abb. 6.1 ist zu erkennen, dass der SZ-Ansatz die Effizienz der Hologram-
me gegenu¨ber denen, welche durch die einfache S-Methode berechnet wurden,
erheblich verbessert ist. Die erreichten Werte liegen lediglich 5 − 10 % unter-
halb der durch die iterativen Algorithmen erzielten Effizienzen. Fu¨r ein 5 × 5-
Fallenmuster mit einem Abstand von 50 Pixeln betra¨gt die mittlere Effizienz
84, 7 ± 2, 1 %. Die Daten basieren auf 1000 verschiedenen Zufallsverteilungen
und sind in Abb. 6.5 dargestellt. Interessanterweise ist die Breite dieser Effi-
zienzverteilung mit einer Standardabweichung von SD=1,7 % relativ gering.
Durch die Addition der Zufallsphase wird damit praktisch in jedem Fall die Ef-
fizienz dramatisch verbessert, vergleicht man die Ergebnisse mit der Effizienz,
welche durch die S-Methode produziert wird. Diese betra¨gt fu¨r das gewa¨hlte
System 54, 5 %. Eine Verschlechterung der Effizienz tritt dabei nie auf.
Noch bessere Ergebnisse erha¨lt man fu¨r symmetrische nicht-periodische An-
ordnungen wie beispielsweise einen Kreis mit N a¨quidistanten optischen Fallen
(Abb. 6.6). Fu¨r gerade N besitzt jeder Punkt eine einzige Geisterfalle, die mit
dem Hauptmaximum zusammenfa¨llt. Fu¨r ungerade N existieren keine zusam-
menfallenden Maxima. Diese reduzierte Entartung la¨sst damit weniger Spiel-
raum zur Optimierung von ηφ durch konstruktive Interferenz: Fu¨r gerade N ist
ηφ gro¨ßer als bei einer zufa¨lligen Fallenanordnung, allerdings kleiner als bei den
ho¨her entarteten N ×N -Mustern. Fu¨r ungerade N entspricht die Effizienz der-
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Abbildung 6.6: Effizienzen fu¨r kreisfo¨rmige Anordnungen in Abha¨ngigkeit von der
Anzahl der optischen Fallen.
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Abbildung 6.7: Intensita¨tsvariationen fu¨r kreisfo¨rmige Fallenanordnungen, wiederge-
geben als Standardabweichung in Abha¨ngigkeit von der Anzahl der optischen Fallen.
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Abbildung 6.8: Intensita¨tsvariationen fu¨r N ×N -Fallenanordnungen, wiedergegeben
als Standardabweichung in Abha¨ngigkeit von N .
jenigen, welche bei einer zufa¨lligen Verteilung von N Fallen erreicht wird. Dies
zeigt, dass die Entartung der Fallenpositionen der bestimmende Faktor fu¨r die
Maximierung der Effizienz ist. Die Effizienzen, welche durch die SZ-Methode
in einem solchen System erreicht werden ko¨nnen, liegen innerhalb von 2 % der
mit dem GS und GAA Algorithmus erzielten Werte.
Fu¨r viele praktische Anwendungen der HOT ist eine geringe Intensita¨tsva-
riation innerhalb einer Gruppe von optischen Fallen von großer Bedeutung.
Typischerweise ist diese Verteilung relativ breit und nicht gaußfo¨rmig. Die
Abb. 6.7, 6.8 und 6.9 zeigen, dass symmetrische Muster einen sehr großen Inten-
sita¨tsunterschied aufweisen. Auch fu¨r die iterativen Algorithmen liegen diese bei
20 bis 30 %1. Zuru¨ckzufu¨hren ist dies auf die unterschiedlichen Entartungsgrade
und den daraus resultierenden Interferenzen der optischen Fallen. Im Gegensatz
dazu zeigen Zufallsverteilungen eine nahezu perfekte Verteilung der Intensita¨t,
unabha¨ngig von der Art der Berechnung der Hologramme. Fu¨r N × N -Gitter
liefert die S-Methode nur a¨ußerst ma¨ßige Resultate verglichen mit den anderen
Verfahren. Fu¨r geradzahlige Kreisanordnungen jedoch lieferte die S-Methode
oft die gleichma¨ßigste Intensita¨tsverteilung, allerdings ist die erreichte Effizienz
nicht die bestmo¨gliche. Die mittels der SZ-Methode produzierte Intensita¨tsva-
riation ist geringer als 15 % fu¨r N ≥ 8 und nimmt mit steigender Anzahl von
Fallen ab. Fu¨r die N × N -Anordnung liegt die Abweichung bei u¨ber 25 %.
Eine Methode, die Verteilung der Intensita¨t auf die einzelnen Fallen erheblich
zu verbessern, besteht darin, eine vorhandene Symmetrie durch leichte Ver-
schiebung der Fallenpositionen zu brechen. Dies soll anhand der N ×N -Gitter
demonstriert werden: Hier wird jede Falle um eine kleine Strecke (s · δx, s · δy)
verschoben. Den Verschiebungsfaktoren δx, δy wurden willku¨rlich die Werte -1,
0 und 1 zugewiesen, s gibt die Verschiebung in Pixeln an. Dieses Vorgehen redu-
1Als Maß fu¨r die Intensita¨tsvariation wurde die Standardabweichung (SD) der Intensita¨t
innerhalb eines Fallenensembles verwendet.
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Abbildung 6.9: Intensita¨tsvariationen fu¨r zufa¨llige Fallenanordnungen wiedergegeben
als Standardabweichung in Abha¨ngigkeit von der Anzahl der optischen Fallen.
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Abbildung 6.10: Abha¨ngigkeit der Effizienzvariation in einem N × N -Fallenmuster
von einer geringfu¨gigen zufa¨lligen Verschiebung der Fallenpositionen.
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ziert die Intensita¨tsvariation um einen Faktor von 3 bis 4 auf Werte unter 5 %.
Die Abb. 6.10 zeigt diesen Effekt gemittelt fu¨r 20 verschiedene Zuweisungen von
δ und der SZ-Methode mit einer konstanten Zufallsphase. In allen Fa¨llen wurde
eine Effizienz von ungefa¨hr 79 % erreichtet, wie fu¨r asymmetrische Muster zu
erwarten war.
6.3 Zusammenfassung
Die Geometrie spielt eine entscheidende Rolle sowohl fu¨r die Effizienz als auch
fu¨r die Verteilung der Intensita¨t auf verschiedene Punktfallen, welche durch
Phasenhologramme generiert werden. Nur hoch-symmetrische Muster ko¨nnen
durch iterative Algorithmen signifikant verbessert werden, wa¨hrend asymme-
trische Verteilungen keine Verbesserung der Effizienz erlauben. In vielen Fa¨llen
ko¨nnen mit der SZ-Methode die gleichen Effizienzen wie mit den Standardal-
gorithmen GS und GAA erzielt werden ohne jegliche Iterationsschritte. Eine
Verbesserung der Intensita¨tsverteilung kann durch leichte Verschiebung der Fal-
lenpositionen erreicht werden, um die Symmetrie zu brechen.
Kapitel
7
Ra¨umlich hochaufgelo¨ste HOT
Ein wichtiger Aspekt zur praktischen Anwendung der HOT stellt die Pra¨zisi-
on dar, mit der optische Fallen positioniert und die ra¨umliche Auflo¨sung mit
der einzelne Fallen bewegt werden ko¨nnen. Gerade hier ko¨nnte ein enormes Po-
tential der HOT liegen, wenn man sich die Anwendungsgebiete und bisherigen
Arbeiten vor Augen fu¨hrt, in den Einzelfallensysteme zum Einsatz kamen: Die
eindrucksvollsten Beispiele stellen wohl die Einzelmoleku¨luntersuchungen dar,
in denen Kra¨fte und Bewegungen einzelner Proteine analysiert werden konn-
ten. Die hierbei auftretenden ra¨umlichen Gro¨ßenordnungen, die zu messenden
Schrittweiten der molekularen Motoren liegen bei 10 nm. Zur Positionierung
und Steuerung der optischen Falle wurde diese in den meisten Fa¨llen nicht
selbst bewegt, sondern die gesamte Probe relativ zu dem fixen Laserfokus ver-
schoben. Die Mo¨glichkeit, die Positionen einzelner optischer Pinzetten in einem
Vielfallensystem nicht-mechanisch mit hoher Pra¨zision zu kontrollieren, wu¨rde
somit die einzigartige Mo¨glichkeit ero¨ffnen, die Einzelmoleku¨lexperimente auf
komplexe molekulare Systeme auszuweiten. Besonders interessant wa¨re dies in
der Untersuchung biologischer Systeme, da gerade in diesen das komplexe Zu-
sammenspiel verschiedener Komponenten von entscheidender Bedeutung fu¨r
die Funktion des Gesamtsystems ist. In diesem Kapitel sollen die Limitierun-
gen in der Positionierung holographischer optischer Pinzetten untersucht und
die bestimmenden Faktoren und Abha¨ngigkeiten ermittelt werden. Es wird ge-
zeigt, dass sich theoretisch eine Subnanometerauflo¨sung erreichen la¨sst. Die
durchgefu¨hrten Herleitungen und Experimente belegen, dass sich die Positio-
nierungsauflo¨sung proportional zum Produkt aus der Anzahl der Pixel M (in
x- bzw. y-Richtung) und der Zahl der zwischen 0 und 2π zur Verfu¨gung stehen-
den Phasenschritte g, welche durch das DOE bzw. den SLM vorgegeben sind,
verha¨lt. Die Kompensationsmo¨glichkeit eines geringen Wertes von g durch eine
gro¨ßere Pixelzahl M und umgekehrt wird experimentell besta¨tigt. Schließlich
werden die gewonnenen Ergebnisse auf ein Mehrfallensystem u¨bertragen.
7.1 Ra¨umliche Auflo¨sung holographischer Strahllenkung
Ein entscheidender Punkt fu¨r die Positionierung der optischen Fallen ist die Art
und Weise, in der die Berechnung der zugeho¨rigen Hologramme erfolgt. Die na-
heliegendste und eleganteste Methode bieten der Gerchberg-Saxton-Algorithmus
und dessen Modifikationen. Vorteil bei diesen ist, dass direkt aus dem Bild, das
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die gewu¨nschte Fallenverteilung beschreibt, das globale Hologramm berechnet
wird. Aufgrund der Pixelierung des SLM wird dazu fu¨r das Zielbild, welches
die ideale Fallenanordnung widerspiegelt, die Auflo¨sung gewa¨hlt, welche durch
das DOE vorgegeben wird (M ×M). Die so berechneten Hologramme ko¨nnen
damit direkt durch den SLM realisiert werden. Dies hat jedoch zur Folge, dass
die Fallenpositionen auf diskrete Punkte beschra¨nkt sind. Die zur Pixelgro¨ße
in der Hologrammebene δin korrespondierende Pixelgro¨ße in der Fallenebene δf
la¨sst sich durch Anwendung von Gl. 3.6 berechnen:
δf =
λf
Mδin
=
λf
d
. (7.1)
Das Produkt aus Pixelzahl und Pixelgro¨ße in der Hologrammebene Mδf ent-
spricht durch die u¨bliche Anpassung des Laserstrahls mit einem Teleskop der
Apertur d der zur Generierung der optischen Fallen verwendeten Linse. Durch
Verwendung von Gl. 2.8 la¨sst sich Gl. 7.1 umformen zu:
δf =
λ
2NA
. (7.2)
Fu¨r das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte HOT-System mit einer Laser-
wellenla¨nge von λ = 1064 nm und einer effektiven numerischen Apertur von
NA = 1,33 (siehe Anmerkung S. 40) ergibt sich daraus eine maximale Auflo¨sung
in der Fallenpositionierung von 400 nm. Ein Wert, der beispielsweise fu¨r die Er-
fassung molekularer Wechselwirkungen viel zu groß ist. Dieser Limitierung der
Fallenpositionen auf ganzzahlige Vielfache von δf liegt allerdings keine phy-
sikalische Beschra¨nkung zugrunde, sondern resultiert einzig aus der diskreten
Fouriertransformation des gerasterten Eingangsbildes. Durch Vermeidung die-
ses Verfahrens sollte sich daher eine wesentlich ho¨here Pra¨zision in der Fallenpo-
sitionierung erreichen lassen, die im folgenden als Bruchteil von δf beschrieben
wird:
δz =
δf
z
(7.3)
mit dem Subpixelparameter z. Um die Faktoren zu ermitteln, welche δz bzw.
z bestimmen, soll zuna¨chst das Hologramm einer einzelnen optischen Falle j
betrachtet werden, welches den Laserfokus in der Fokusebene an die Position
~ρj verschiebt. Wie bereits in Kap. 3.2 gezeigt wurde, wird eine solche einfache
Verschiebung durch eine linear ansteigende Phase erzeugt, dem Phasenprofil
eines optischen Prismas, welche durch Gl. 3.19 beschrieben wird.
In Abb. 7.1 sind verschiedene Beispiele fu¨r solche Hologramme illustriert.
Die Geraden zeigen den idealen Phasenverlauf eines nichtpixelierten DOE mit
kontinuierlichem Phasenverlauf. Die Stufenhologramme zeigen die entsprechen-
den realen Hologramme fu¨r ein DOE mit N = 6 Pixel und g = 5 Phasenstufen
zwischen 0 und 2π. Die Prismenhologramme (a) und (b) verschieben die op-
tische Falle um δf bzw. 2δf und entsprechen damit den DOE, welche auch
durch eine diskrete FT aus einem gerasterten Eingangsbild zuga¨nglich sind.
Die Steigung der Phase φ dieser Prismen ist durch ein ganzzahliges Vielfaches
von 2π/N gegeben. Wie in Abb. 7.1 zu erkennen ist, lassen sich zusa¨tzlich
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Abbildung 7.1: Schematische Darstellung des Prinzips des Prismenhologramms fu¨r
eine einzelne optische Falle. Die Geraden stellen ideale kontinuierliche Prismenholo-
gramme (M, g → ∞) dar. Die Stufen zeigen Hologramme fu¨r den Fall M = 6 und
g = 5. Die Prismen a, b und * verschieben den Fokus jeweils um δf , 2δf und 1, 5δf .
Oberhalb der Kurven ist die zu Prisma a korrespondierende zweidimensionale Phasen-
maske dargestellt. Grau gekennzeichnet ist die Fla¨che zwischen den Prismen a und b,
welche zur Abscha¨tzung von zmax genutzt wird.
zu diesen auch Prismen konstruieren, deren Phasenanstieg ein nichtganzzah-
liges Vielfaches von 2π/N darstellt. So verschiebt das Prismenhologramm (*)
den Laserfokus um 1, 5δf . Um die maximal erreichbare Auflo¨sung δf/zmax zu
bestimmen, la¨sst sich als obere Grenze die Anzahl Z von Prismenphasenprofi-
len, deren Steigung zwischen zwei benachbarten Prismen (φj und φj+1) liegen,
heranziehen. Die Prismen φj und φj+1 verschieben den Laserfokus jeweils auf
benachbarte ganzzahlige Vielfache von δf . Die Anzahl Z ergibt sich aus der von
den Prismen eingeschlossene Fla¨che A (Abb. 7.1) dividiert durch die minimale
durch das DOE darstellbare Phasenstufe 2π/g:
zmax ∝ Z =
A
2π/g
=
πM
2π/g
=
Mg
2
. (7.4)
Die beiden Parameter Z und zmax sind nicht identisch, da durch Z auch Pha-
senprofile zwischen φj und φj+1 erfasst werden, die sich nur im Phasenwert
eines einzigen Bildpunkts bzw. weniger Bildpunkte unterscheiden und damit
aufgrund der Pixelierung keinen linearen Phasenanstieg, sondern eine von 0
verschiedene Kru¨mmung aufweisen. Jedoch eignet sich die Anzahl Z sehr gut
zur Abscha¨tzung fu¨r zmax, da sie einfach zu berechnen ist, einen anschauli-
chen Zugang zur Problematik liefert und die bestimmenden Gro¨ßen erfasst.
Wie Gl. 7.4 zeigt, wird zmax sowohl durch die Anzahl der zur Verfu¨gung stehen-
den Phasenstufen g als auch durch die Anzahl der Pixel M bestimmt. Erstere
Abha¨ngigkeit ist intuitiv naheliegend, da eine erho¨hte Auflo¨sung in den Phasen-
schritten eine bessere Auflo¨sung in der Steigung eines Phasenprofils zur Folge
hat, wa¨hrend die zweite Abha¨ngigkeit von der Anzahl der Pixel auf den ersten
Blick u¨berrascht. Bevor dieser Aspekt na¨her untersucht wird, soll zuna¨chst die
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Abbildung 7.2: Die Verschiebung einer einzelnen optischen Falle um 2δf ist darge-
stellt. Die Schrittweite betra¨gt δf/200 (2 nm). Zur Berechnung der Hologramme wurde
die maximale Zahl an verfu¨gbaren Pixeln (M = 512) und Phasenschritten (g = 130)
verwendet. Die Linie zeigt den gleitenden Durchschnitt fu¨r jeweils 20 Bilder.
Bedeutung der durch Gl. 7.4 gegebenen Abha¨ngigkeit betrachtet werden: Unter
Verwendung der SLM-Parameter des hier vorgestellten Systems (M = 512 und
g = 130) ergibt sich eine maximale Auflo¨sung in der Fallenplatzierung, welche
im Subnanometerbereich liegt, weit unterhalb der Detektionsauflo¨sung fu¨r den
Laserfokus in unserem System. In Abb. 7.2 ist die Verschiebung einer einzelnen
optischen Falle um 2δf in 400 Einzelschritten dargestellt. Das entspricht einer
Schrittweite von 2 nm. Zur Berechnung der Hologramme wurde die maximale
Zahl der zur Verfu¨gung stehenden Pixel (M = 512) und Phasenstufen (g = 130)
verwendet. Die einzelnen Schritte konnten hier nicht mehr aufgelo¨st werden, die
Bewegung erfolgt praktisch kontinuierlich. Aus der maximalen Verschiebung der
optischen Falle konnte fu¨r δf ein Wert von 400 nm bestimmt werden, der exakt
mit dem theoretischen nach Gl. 7.3 ermittelten Wert (1064 nm/1,33 = 400 nm)
u¨bereinstimmt.
7.2 Hologramme mit reduzierter Pixel- oder Phasenstufenzahl
Um den Einfluss der beiden Parameter M und g auf die Auflo¨sung zu untersu-
chen, wurden zwei verschiedene Serien von Hologrammsa¨tzen berechnet, welche
jeweils einen konstanten Parameter aufwiesen: In Serie 1 wurde die Zahl der
Pixel auf 6 beschra¨nkt und die Zahl der Grauwerte zwischen 2 und dem maxi-
malen Wert von 130 variiert, wa¨hrend in der Serie 2 die Zahl der Pixel zwischen
6 und 256 variiert wurde bei der Verwendung von zwei Phasenstufen. Jeder Ho-
logrammsatz, der aus 400 Einzelhologrammen besteht1, verschiebt die Position
der optischen Falle insgesamt um δf . Zum Vergleich der Serien wurde die Wurzel
1Bei einer Beschra¨nkung der Parameter M und g auf kleine Werte kann nach Gl. 7.4 nicht
die Zahl von 400 unterschiedlichen Hologrammen erreicht werden. Zum Vergleich der Serien
wurde dennoch immer ein Satz von 400 zum Teil identischer 400 Phasenverla¨ufe berechnet.
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Abbildung 7.3: Vergleich zweier verschiedener Serien von Hologrammen zur Bewe-
gung einer optischen Falle. Fu¨r die Hologramme der Serien wurde jeweils ein Parameter
konstant gehalten (M = 12, bzw. g = 2). Der Unterschied zwischen den 400 Fallen-
positionen und der idealen linearen Bewegung zwischen Anfangs- und Endpunkt ist
durch die Wurzel der mittleren quadratischen Abweichung gegeben. Die Abbildung (a)
zeigt den Laserfokus fu¨r M = 512, g = 2 und Abbildung (b) entsprechend fu¨r M = 12,
g = 85.
des mittleren Fehlerquadrates der Fallenpositionen bezu¨glich einer idealen linea-
ren und kontinuierlichen Verschiebung der optischen Falle berechnet und gegen
das ProduktMg/2 aufgetragen (Abb. 7.3). Deutlich zu erkennen ist, dass beide
Serien die gleiche Abha¨ngigkeit von Mg/2 zeigen wie sie von Gl. 7.4 gefordert
wird. So lassen sich auch durch Benutzung bina¨rer Hologramme, welche ledig-
lich zwei verschiedene Phasenstufen verwenden, Positionierungen der optischen
Fallen mit Nanometerauflo¨sung erzielen. Beide Hologrammserien scheinen auf
dem ersten Blick a¨quivalente Ergebnisse zu liefern. Die produzierten Laserfoki
weisen allerdings Unterschiede auf. In Abb. 7.3a ist der Laserfokus abgebildet,
welcher mit einem Hologramm mit den Parametern M = 512 und g = 2 ver-
schoben wurde. Dieser zeigt eine ellipsoide Verzerrung, wa¨hrend der Laserfokus
in Abb. 7.3b eine perfekte Kreisform besitzt. Zur Verschiebung dieser optischen
Falle wurde ein Hologramm der Serie 2 mit den ParameternM = 12 und g = 85
benutzt. Das Produkt Mg/2 ist somit in beiden Fa¨llen nahezu identisch (512
bzw. 510). Die Ursache fu¨r den Unterschied ko¨nnte in der unterschiedlichen
Natur der Parameter M und g liegen. Obwohl sie nach Gl. 7.4 den gleichen
Einfluss auf die Auflo¨sung besitzen, unterscheiden sich ihre Wirkungen grund-
legend voneinander. Dazu sollen zwei Prismenhologramme betrachtet werden,
die sich nur geringfu¨gig in ihrer Steigung unterscheiden. Werden diese Phasen-
masken durch DOE mit einer sehr großen Anzahl von Phasenstufen (g → ∞)
realisiert und vergleicht man die Phasenwerte beider Hologramme pixelweise
miteinander, so unterscheiden sich auch bei einer sehr groben Pixelierung (klei-
nes M) sa¨mtliche Pixelwerte voneinander. Werden hingegen die Phasenmasken
durch DOE mit einer geringen Anzahl von Phasenstufen g und einer sehr großen
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Abbildung 7.4: Die U¨berlagerung von 4 Prismenhologrammen wurde zur Erzeugung
von 4 optischen Fallen benutzt. Diese wurden mit Polystyrolku¨gelchen (d = 2 µm)
gefu¨llt. Die a¨ußeren Kugeln wurden mit unterschiedlichen Schrittweiten nach außen
bewegt. Daraus resultieren unterschiedliche Geschwindigkeiten und Gesamtverschie-
bungen.
Pixelzahl (M →∞) gebildet, so unterscheiden sich die beiden DOE nicht mehr
in jedem Bildpunkt voneinander. Die Information u¨ber die exakte Position der
optischen Falle ist nicht mehr global u¨ber das DOE verteilt, sondern die loka-
len Sprungstellen eines Phasenwechsels sind von entscheidender Bedeutung fu¨r
die Lokalisation. Dies ist mo¨glicherweise eine Erkla¨rung fu¨r die unterschiedliche
Qualita¨t der Laserfoki, beru¨cksichtigt man die verschiedenen Fehlerquellen wie
Pixelgro¨ße, nichtlineare Phasenstufen etc., welche durch ihr lokales auftreten,
DOE mit kleinem g sta¨rker beeinflussen ko¨nnen. Ein weiterer Unterschied der
Parameter M und g besteht in deren Einfluß auf das maximal zuga¨ngliche Ar-
beitsfeld (field of view, FoV). Dieses ist in Erweiterung von Gl. 7.3 gegeben
durch
FoV =Mδf =
Mλ
2NA
(7.5)
und damit unabha¨ngig von der Phasenauflo¨sung. Eine Anpassung der Pixelzahl
M vera¨ndert damit immer das zuga¨ngliche Arbeitsfeld.
7.3 Vielfallensysteme
Die Verwendung eines Prismenhologramms ermo¨glicht die hochaufgelo¨ste Plat-
zierung einer einzelnen optischen Falle. Da durch den im vorigen Kapitel vor-
gestellten Superpositionsansatz Hologramme fu¨r ein Mehrfallensystem leicht
zuga¨nglich sind, sollten sich auch in einem solchen System die Positionen der
einzelnen Fallen mit hoher Pra¨zision steuern lassen. Unter Verwendung von
Gl. 3.22 lassen sich Hologramme fu¨r beliebige Vielfallensysteme ausgehend von
einzelnen Prismenhologrammen berechnen. Die Position ~ρ kann dabei natu¨rlich
auch in diesem Fall ein gebrochenes Vielfaches von δf annehmen. Ein Beispiel
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Abbildung 7.5: Bewegung einer einzelnen optischen Falle mit einer Schrittweite von
δf/50 (8 nm). Zu Berechnung der Hologramme wurde die maximale Zahl an verfu¨gba-
ren Bildpunkten (M = 512) und Phasenschritten (g = 130) verwendet. Die Linie zeigt
den gleitenden Durchschnitt fu¨r jeweils 20 Bilder. Die Balken stellen den Durchschnitts-
wert fu¨r die 6 verschiedenen Fallenpositionen dar.
fu¨r ein 4-Fallensystem ist in Abb. 7.4 dargestellt. Die a¨ußeren drei Fallen werden
durch eine Serie von Hologrammen mit unterschiedlichen Schrittweiten (18 nm,
8 nm und 4 nm) radial nach außen bewegt. Diese fu¨hrt zu unterschiedlichen
Geschwindigkeiten in der Bewegung der einzelnen Fallen und unterschiedlichen
Gesamtverschiebungen. Mit dem System wurden schliesslich 4 Polystyrolku-
geln (d = 2 µm) eingefangen. Die Teilchen konnten problemlos durch die Holo-
grammserie hochaufgelo¨st bewegt werden. In Abb. 7.4 sind die Positionen der
Kolloide als Funktion der Hologramme dargestellt. Aufgrund der thermischen
Fluktuationen der optisch gefangenen Partikel sind die Positionen stark ver-
rauscht. Eine Aussage u¨ber die Gu¨te und Pra¨zision der Bewegung ist daher nur
schwer mo¨glich. In einem weiteren Versuch wurden die Ku¨gelchen aus den Fal-
len entfernt und die Positionen der Laserfoki bestimmt. In Abb. 7.5 sind in einer
Vergro¨ßerung die ersten 5 Schritte der Falle 2 zu sehen. Deutlich zu erkennen
sind die sprunghaften Postionsvera¨nderungen. Durch Mittelung der Positionen
ergibt sich hierbei ein Durchschnittswert von 8 ± 1 nm fu¨r die Schrittweite, wel-
che hervorragend mit dem theoretischen Wert (δf/50 = 8 nm) u¨bereinstimmt.
7.4 Zusammenfassung
Eine ra¨umlich hochaufgelo¨ste Positionierung holographischer optischer Pinzet-
ten ist durch Verwendung eines Superpositionsansatzes zur Hologrammberech-
nung mo¨glich. Die Abha¨ngigkeit der Auflo¨sung von (Mg)−1 bietet die Mo¨glich-
keit, durch Verringerung der Pixelzahl die Hologrammberechnungszeit zu redu-
zieren und gleichzeitig bei hoher Phasenstufenzahl eine hohe Positionierungs-
genauigkeit zu erzielen. Andererseits erlauben auch bina¨re Phasenhologramme
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hochaufgelo¨ste Strahllenkung, wenn eine genu¨gend hohe Anzahl von Bildpunk-
ten zur Verfu¨gung steht. Dadurch ergibt sich ein interessantes Anwendungsge-
biet fu¨r ferroelektrische SLM, die lediglich zwei Phasenstufen realisieren ko¨nnen
aber eine wesentlich ho¨here Bildwiederholrate aufweisen [Hos03]. Auch in Viel-
fallensystemen konnte die hochaufgelo¨ste Fallensteuerung bis zu einer messtech-
nisch bedingten Auflo¨sung von 8 nm demonstriert werden. Die hier gewonnenen
Ergebnisse sollten damit von Interesse bei der Planung von Pra¨zisionsmessun-
gen mit SLM generierten optischen Fallen sein, wie beispielsweise Einzelmo-
leku¨luntersuchungen oder Atomfallenexperimenten.
Kapitel
8
Modulierte Optische Wirbel
Optische Wirbel eignen sich aufgrund ihrer Fa¨higkeit, Drehimpuls auf Objekte
zu u¨bertragen, in idealer Weise zum nicht-invasiven Antrieb und zur Steuerung
mikroskopischer Motoren, Pumpen [Lad04a] und anderer rotierender Elemente
beispielsweise in miniaturisierten Lab-on-a-chip-Anwendungen. Die Rotations-
frequenz kann durch Variation der Laserintensita¨t und der Helizita¨t (Kap. 3.3)
der verwendeten Phasenmasken an die Erfordernisse angepasst werden. Ein-
geschra¨nkt werden die Anwendungen allerdings durch die Abha¨ngigkeit des
Vortexradius von der Windungszahl (Abb. 8.1). Die Gro¨ße des Wirbels und
damit dessen Helizita¨t ist in der Regel durch die Geometrie des zu rotierenden
Objekts vorgegeben. Die Steuerungsmo¨glichkeit der Rotationsgeschwindigkeit
reduziert sich damit auf eine Laserintensita¨tsanpassung. Aber auch diese ist
nicht uneingeschra¨nkt zur Kontrolle nutzbar, da eine minimale Intensita¨t not-
wendig ist, um das Objekt optisch zu fangen. Die Mo¨glichkeit, die Drehfrequenz
gezielt zu steuern und simultan verschiedene Objekte mit unterschiedlicher Ro-
tationsgeschwindigkeit anzutreiben, wu¨rden die Einsatzmo¨glichkeiten optischer
Wirbel daher noch erweitern. Mit dem Ziel komplexe Vortexformen zu finden,
die neben der Helizita¨t l zusa¨tzliche Parameter zur Kontrolle der spezifischen
Wirbeleigenschaften besitzen, wurde eine Phasenmodulation optischer Wirbel
untersucht, die auf einer Kombination verschiedener Wirbel gleicher Helizita¨t
unterschiedlichen Vorzeichens basiert. Deren Auswirkungen auf das Phasenpro-
fil, die resultierende Intensita¨tsverteilung und den u¨bertragbaren Drehimpuls
werden in diesem Kapitel dargestellt und schließlich auf Vielfallenanordnungen
u¨bertragen und demonstriert.
8.1 Eigenschaften modulierter optischer Wirbel
Durch Anwendung des Superpositionsansatzes (Kap. 3.2) lassen sich auch opti-
sche Wirbel u¨berlagern. Zwei Wirbel, deren Helizita¨ten sich nur in ihrem Vor-
zeichen unterscheiden und damit den identischen Radius Rl besitzen, ko¨nnen
so an der Position ρj , dem Mittelpunkt der Intensita¨tsringe in der Fokusebene,
miteinander kombiniert werden. Das elektrische Feld in der Hologrammebene
einer solchen U¨berlagerung ergibt sich aus der komplexen Addition der beiden
helikalen Phasenmasken zu
ǫinj (~r) =
[
aeiθ(~r)l + be−iθ(~r)l
]
eiφ
in
j (~r) (8.1)
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Abbildung 8.1: Der Radius optischer Wirbel ist als Funktion der Windungszahl l
dargestellt. Die experimentellen Werte gelten sowohl fu¨r reine als auch fu¨r modulierte
optische Wirbel. Der Radius ha¨ngt lediglich von l ab. Die rote Kurve zeigt die lineare
Trendlinie.
≡
[
α(~r)eiϕ(~r)
]
eiφ
in
j (~r) (8.2)
≡ K l,modj (~r)e
iφinj (~r). (8.3)
Mit den beiden Mischungsamplituden a und b lassen sich die jeweiligen Anteile
des links- und rechtsdrehenden Wirbels steuern. Die neue durch die Superposi-
tion gebildete Kernfunktion K l,modj (~r), welche das Phasenprofil des modulierten
Vortex beschreibt, kann durch einfache Umformung von Gl. 8.1 dargestellt wer-
den als
α(~r)eiϕ(~r) = (a+ b) cos(lθ(~r)) + i(a− b) sin(lθ(~r)). (8.4)
Die modulierte Phasenfunktion ϕ ist damit gegeben durch
ϕ(~r) = arctan [c tan(lθ(~r))] (8.5)
mit der Modulationsamplitude c, welche durch die beiden Amplituden a und b
definiert wird:
c =
a− b
a+ b
. (8.6)
In Abb. 8.2 sind fu¨r verschiedene Mischungsamplituden die Phasenverla¨ufe
als Funktion von θ dargestellt. Fu¨r den Fall c = 0 resultieren bina¨re Hologram-
me, die eine stufenfo¨rmige Gliederung in 2l Segmente mit einer alternierenden
Phase von 0 und π zeigen. Die neuen Phasenhologramme weisen nicht mehr
eine konstante linear ansteigende Phase (lθ) auf, wie es fu¨r die einfachen Vor-
texfunktionen der Fall ist, sondern sind zusa¨tzlich mit einer Periode von π/l
moduliert. Durch die Ableitungsfunktion ∂φ/∂θ, welche gegeben ist durch
∂φ/∂θ =
cl
cos2(lθ) + c2 sin2(lθ)
, (8.7)
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Abbildung 8.2: Phasenverla¨ufe fu¨r modulierte optische Wirbel. In rot dargestellt sind
die Phasen fu¨r reine optische Wirbel (l = 1) als Funktion des Polarwinkel θ. Die schwar-
zen und grauen Funktionen zeigen die Phase fu¨r verschiedene Mischungsamplituden.
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Abbildung 8.3: Ableitungsfunktionen modulierter optischer Wirbel fu¨r verschiedene
Mischungsamplituden. Die Helizita¨t betra¨gt 2, erkennbar an den 2l = 4 Minima und
Maxima.
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la¨sst sich die Modulation na¨her charakterisieren (Abb. 8.3): Diese besitzt fu¨r
alle θ ein konstantes Vorzeichen: Die Steigung ist positiv fu¨r den Fall a > b und
negativ im umgekehrten Fall. Die Extrema der Ableitungsfunktion nehmen die
Werte cl und l/c an und befinden sich unabha¨ngig von der Modulationsampli-
tude c an den Winkelpositionen
θmin = m
π
l
(8.8)
θmax =
π
2l
+m
π
l
(8.9)
mit dem ganzzahligen Faktor m. Trotz der lokalen A¨nderung der Ableitungs-
funktion besitzt diese eine Gemeinsamkeit mit dem Phasenverlauf regula¨rer
Vortices: Berechnet man den mittleren Wert der Ableitungfunktion als Maß fu¨r
eine mittlere Helizita¨t l¯1, welche gegeben ist durch
l¯1 =
〈(
∂φ
∂θ
)〉
θ
, (8.10)
so erha¨lt man sowohl fu¨r die modulierten wie auch die regula¨ren Vortices den
Wert l (fu¨r den Fall, dass c > 0. Ist c < 0, so resultiert fu¨r l¯(1) der Wert −l).
Die ausgepra¨gte Amplitude der Ableitungsfunktion fu¨r kleine Betra¨ge von
c sollte sich merklich auf die Modulationstiefe der Intensita¨tsverteilung in der
Fokusebene auswirken, da fu¨r den Radius Rl eines optischen Wirbels allgemein
folgende Abha¨ngigkeit gegeben ist [Cur03a]:
Rl(θ) = a
λ
NA
(
1 +
1
l0
∂φ
∂θ
)
. (8.11)
Die beiden konstanten Parameter a und l0 werden durch das radiale Strahlprofil
des Lasers bestimmt. Im Falle der durch Gl. 8.1 beschriebenen Phasenhologram-
me ist daher keine ringfo¨rmige Intensita¨tsverteilung zu erwarten, sondern eine
Verteilung mit einer 2l-za¨hligen Symmetrie, dessen Modulationstiefe durch den
Parameter c bestimmt ist. Betrachtet man die realen Beugungsbilder (Abb. 8.4),
so ist festzustellen, dass keine erkennbare radiale Intensita¨tsmodulation auftritt.
Die Intensita¨t bleibt auf einem Kreis, der durch den entsprechenden unmodu-
lierten Vortex mit der Helizita¨t l vorgegeben ist, lokalisiert. Der Radius Rl ist
damit unabha¨ngig von der Mischungsamplitude c. Allerdings bilden sich auf
diesem Ring in Abha¨ngigkeit des Modulationsparameters c Intensita¨tsminima
und -maxima aus. Die Intensita¨t der Minima nimmt kontinuierlich mit kleiner
werdenden c ab, bis schließlich fu¨r den Fall c = 0 das Beugungsbild aus einer
zahnradfo¨rmigen Anordnung von 2l Intensita¨tsmaxima besteht [Jes04b]. Deren
radiale Ausdehnung ist durch die Wellenla¨nge des Laserlichts λ gegeben und
entspricht damit der eines unmodulierten optischen Wirbels. Der Abstand der
Maxima liegt ebenfalls in der Gro¨ßenordnung von λ. Dieser kleine Abstand mag
die Ursache fu¨r die nicht zu beobachtende radiale Modulation sein. Die durch
die Ableitungsfunktion vorgegebene Intensita¨tsverteilung weist eine tangentia-
le Struktur auf, welche unterhalb des Beugungslimits liegt. Erstaunlich bleibt
jedoch die Lokalisation der Intensita¨t auf einem Ring mit dem Radius Rl. Den-
noch eignet sich die Ableitungsfunktion der Phasenmaske zur Beschreibung der
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Abbildung 8.4: Dargestellt sind drei Hologramme unterschiedlicher Mischungsampli-
tude (obere Reihe). Die Helizita¨t der Hologramme betra¨gt 8. Die untere Bildreihe zeigt
die zugeho¨rigen Intensita¨tsverteilungen der optischen Ringfallen. Deutlich zu erkennen
sind die 2l Intensita¨tsmaxima.
resultierenden Intensita¨tsverteilung: Je ho¨her die Amplitude der Ableitung, de-
sto geringer ist die Intensita¨t auf dem Kreisradius. Dieser bleibt jedoch konstant
fu¨r alle Werte von c. Interessanterweise zeigt Rl damit ein a¨hnliches Verhalten
wie die mittlere Helizita¨t l¯1.
8.2 Zahnradfallen
Durch eine zahnradfo¨rmige Ringfalle (c = 0) la¨sst sich kein Drehimpuls u¨ber-
tragen. Die beiden Drehimpulsanteile der zur Modulation verwendeten Wir-
bel heben sich im Falle einer verschwindenden Mischungsamplitude (c = 0)
auf, so dass die resultierende Phasenmaske in ihrer Steigung keine Vorzugs-
richtung mehr zeigt (∂ϕ/∂θ = 0). Durch eine Rotation des Hologramms lassen
sich jedoch die Positionen der Intensita¨tsmaxima auf dem Kreisradius Rl ver-
schieben. Diese Maxima entsprechen einfachen optischen Pinzetten, die zum
optischen Einfangen und damit auch zur Bewegung kleiner Objekte verwendet
werden ko¨nnen. Paterson et al. nutzten ein a¨hnliches spiralfo¨rmiges Interfe-
renzmuster, um Mikrokugeln, Glassta¨bchen und Chromosomen kontrolliert zu
rotieren [Pat01]. Ein Drehen der Phasenmaske la¨sst sich auf einfache Weise
durch Addition einer zusa¨tzlichen konstanten Phase α, welche dem Drehwinkel
entspricht, zu ϕ(~r) erzeugen.
Der Mechanismus der Rotation von Objekten durch eine Serie von Zahnrad-
fallen unterscheidet sich damit vo¨llig von dem der optischen Wirbel: Es erfolgt
eine zeitliche A¨nderung der Potentiallandschaft, der Positionierung der Inten-
sita¨tsmaxima. Die daraus resultierenden Gradientenkra¨fte fu¨hren zur Kreisbe-
wegung der Objekte. Wird die Helizita¨t optischer Ringfallen soweit reduziert,
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dass der Radius der Falle kleiner als der halbe Objektdurchmesser ist, so lassen
sich einzelne Partikel mit diesen Fallen einfangen. Dies gilt fu¨r optische Wirbel
ebenso wie fu¨r die korrespondierenden Zahnradfallen. Erstere ko¨nnen weiter-
hin Drehimpuls auf das Objekt u¨bertragen und es damit in Rotation versetzen.
Zweitere sind dazu, selbst durch eine Rotation der Hologramme nicht in der
Lage, wenn es sich bei dem gefangenen Partikel um ein axialsymmetrisches Ob-
jekt handelt. Eine A¨nderung der Fallenpositionen auf dem Ringradius fu¨hrt in
diesem Fall zu keiner A¨nderung der wirkenden Kra¨fte. Mittels Zahnradfallen ist
es daher nicht mo¨glich, die u¨blicherweise in Experimenten mit optischen Pin-
zetten verwendeten Mikrokugeln um ihre eigene Achse zu rotieren. Aber gerade
dies wu¨rde ein interessantes Werkzeug darstellen, mit dem kontrolliert und ge-
zielt Drehmoment ausgeu¨bt werden ko¨nnte. Die Verwendung von spha¨rischen
Objekten gegenu¨ber elongierten Partikeln ist aus weiteren Gru¨nden vorzuzie-
hen: Zum einen sind sie kommerziell erha¨ltlich und zum anderen bietet die
hohe Symmetrie einige Vorteile. Diese ermo¨glicht eine einfache Kalibrierung
und verhindert aufgrund der fehlenden Vorzugsrichtung eine Ausrichtung in
optischen Fallen durch den Strahlungsdruck. Elongierte Objekte richten sich
mit ihrer La¨ngsachse parallel zur optischen Achse aus und verhindern damit
unter Umsta¨nden eine Rotation durch eine Serie von Zahnradfallen. Ideal wa¨re
daher ein Objekt, das eine nahezu spha¨rische Symmetrie mit einer geringen
Asymmetrie aufweist, welche die Verwendung der Zahnradfalle und damit eine
kontrollierte Rotation ermo¨glicht. Zu diesem Zweck wurden die Eigenschaften
eines Kompositobjekts bestehend aus zwei unterschiedlich großen Mikrokugeln
untersucht (Abb. 8.5).
8.2.1 Kompositkugelsystem als Mikrokurbel
Polystyrolku¨gelchen lassen sich auf einfache Weise durch Ausnutzung der un-
spezifischen Wechselwirkung zwischen den Partikeln aneinander binden. Um die
Abstoßung der Teilchen aufgrund ihrer negativen Oberfla¨chenladung zu verrin-
gern, wurden diese in einer Lo¨sung hoher Ionensta¨rke suspendiert1. Dadurch
lassen sich Kompositkugeln herstellen, die aus einer großen Mikrokugel beste-
hen an deren Oberfla¨che eine kleinere Kugel stabil angeheftet ist. Die auf diese
Weise gebildeten Doppelkugeln lassen sich durch optische Zahnradfallen mit
einer Helizita¨t bis einschließlich 5 stabil einfangen. Bei ho¨heren Windungszah-
len wird das System instabil bzw. la¨sst sich schließlich das Komposit lediglich
auf dem Rand der Falle fixieren. Die stabil optisch gefangene Kompositkugel
unterscheidet sich in ihrer Positionierung in der optischen Falle nicht von einer
Einzelkugel mit einem Durchmesser von 6 µm: Der Fokus liegt nahe dem Mit-
telpunkt der gro¨ßeren Kugel, die kleinere Mikrokugel hat somit keinen Einfluss
auf die Wirkung der optischen Pinzette auf das Gesamtsystem. Vergleicht man
weiterhin die Positionierung der Kompositkugel in einer einfachen optischen
Einzelfalle mit der in einer Zahnradfalle, so erkennt man auch hier keinerlei
1100 µl einer 2-% Mikrokugelsuspension (d = 6 µm), 50 µl einer 2-% Mikrokugelsuspension
(d = 0,75 µm) und 100 µl einer 1 M KCl-Lo¨sung werden in 800 µl in Wasser fu¨r 10 min
inkubiert. Anschließend wird die Suspension fu¨r 1 min bei 5000 U/min zentrifugiert. Der
U¨berstand wird verworfen und die Ku¨gelchen werden in 1 ml Wasser resuspendiert.
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Abbildung 8.5: Zwei miteinander verbundene kolloidale Ku¨gelchen unterschiedlicher
Gro¨ße bilden ein System, welches durch eine Zahnradfalle stabil optisch gefangen wer-
den kann. Die Gleichgewichtslage dieses Objekts entspricht dabei der einer undekorier-
ten Kugel, der Laserfokus liegt somit nahe dem Mittelpunkt der gro¨ßeren Kugeln. Die
zahnradfo¨rmigen Intensita¨tsmaxima, welche auch oberhalb der Fokusebene vorhanden
sind, fu¨hren durch Wechselwirkung mit der kleineren Kugel zu einer stabilen Positionie-
rung und Ausrichtung des Kugelpaars. Durch Rotation der Zahnradfalle kann dieses
um die optische Achse gedreht werden. Auf diese Weise la¨sst sich eine Mikrokurbel
realisieren.
a) b) c)
Abbildung 8.6: Die Abbildung zeigt eine 6 µm große Kugel, an die eine 0,75 µm große
Kugel angebunden ist (weißer Pfeil). Durch Rotation des Zahnradfallenhologramms
la¨sst sich das Kompositsystem um die mit einem weißen Punkt gekennzeichnete Achse
drehen.
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Tabelle 8.1: Rotation eines Kompositsystems mittels Zahnradfallen.
l α SLM-Frequenz/Hz Rotation/Hz Rotation/Hz
erwartet gemessen
2 π/20 7 0,18 0,17
2 π/20 12 0,30 0,29
2 π/20 15 0,38 0,37
4 π/80 7 0,04 0,04
4 π/80 12 0,08 0,07
4 π/80 15 0,09 0,09
Unterschiede. Es kommt zu keiner Verschiebung des Objekts beim Umschalten
zwischen den Fallentypen. Die kleinere Kugel reagiert jedoch auf den Wechsel
des Fallentyps: Wird die einfache Pinzette verwendet, so richtet sich die kleine-
re Kugel in Richtung der optischen Achse aufgrund des Strahlungsdruckes aus.
Ein Umschalten auf eine Zahnradfalle fu¨hrt dazu, dass die Kugel in eines der
Intensita¨tmaxima oberhalb der Fokusebene gezogen und dort fixiert wird. Da-
mit ist die Ausrichtung der Kompositkugel in der optischen Falle fixiert. Durch
Rotation des Hologramms kann die gro¨ßere Kugel mit Hilfe der kleineren um
ihre eigene Achse rotiert werden (Abb. 8.5 und 8.6). Die kleinere Kugel fungiert
damit als eine Griff, mit der die große Arbeitskugel bewegt wird. Es resultiert
eine Mikrokurbel. Mit dieser sind stabile Rotationen realisierbar, wenn fu¨r den
Rotationswinkel ∆α des Hologramme folgende Bedingung erfu¨llt ist:
∆α =
π
ml
mit m ≥ 3. (8.12)
Diese Bedingung gewa¨hrleistet, dass die Hebelkugel immer durch dasselbe fort-
bewegte Intensita¨tsmaximum fixiert wird und nicht in die benachbarte Fal-
le zuru¨ckspringt. Die experimentell bestimmten Rotationsfrequenzen stimmen
sehr gut mit den erwarteten u¨berein. Beispiele sind in Tab. 8.1 gegeben. Neben
der stabilen Rotation bietet das Kompositsystem zusammen mit den Zahnrad-
fallen einen weiteren Vorteil gegenu¨ber optischen Wirbeln: Das System kann in
definierte Winkel ausgerichtet und in dieser Position fixiert werden.
8.3 Drehimpulsu¨bertragung durch modulierte optische Wirbel
Um die Auswirkung der Vortexmodulierung auf eine mo¨gliche U¨bertragung
von Drehimpuls fu¨r nicht verschwindende Mischungsamplituden (c 6= 0) zu
untersuchen, wurden Phasenmasken mit verschiedenen Werten fu¨r c erzeugt.
Die damit erzeugten optischen Ringfallen wurden vollsta¨ndig mit Mikrokugeln
gefu¨llt. Auf diese Weise wird eine gleichma¨ßige Rotation durch einen optischen
Wirbel gewa¨hrleistet. Ein ruckartiges Fortbewegen und
”
Steckenbleiben“ einzel-
ner Partikel, hervorgerufen durch lokale Intensita¨tsschwankungen, wird dadurch
verhindert. Die Rotationsperiode T kann dann auf einfache Weise ermittelt wer-
den. Die experimentelle Realisierung eines solchen Systems zeigt, dass durch die
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Abbildung 8.7: Die Rotationsperiode eines modulierten optischen Vortex (l = 8,
Ringfalle vollsta¨ndig mit 6 Kugeln (d = 2 µm) gefu¨llt) ist in Abha¨ngigkeit von der mitt-
leren Helizita¨t l¯1 dargestellt. Die roten Kurven geben die Fitfunktionen nach Gl. 8.13
mit t = 0, 00862 fu¨r alle Datenserien wieder.
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Abbildung 8.8: Die normierte Rotationsperiode Tmin/T als Funktion der mittleren
Helizita¨t l¯1. Die waagerechten Linien entsprechen den Mittelwerten fu¨r verschiedene
Werte von c.
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Tabelle 8.2: Verschiedene Parameter zur Charakterisierung modulierter optischer
Vortices.
regula¨rer Vortex modulierter Vortex
l¯1 l l
Rl ∝ l ∝ l
l¯2 l αl
T/Tmin 1 α
modulierten Wirbel weiterhin Drehimpuls u¨bertragen werden kann. Die optisch
gefangenen Ku¨gelchen bewegen sich in Abha¨ngigkeit von der Modulationsampli-
tude mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und in unterschiedlicher Richtung
auf einer kreisfo¨rmigen Bahn. Diese Bahn entspricht exakt der eines nicht modu-
lierten Vortex, unabha¨ngig von dem fu¨r c gewa¨hlten Wert. Durch Verwendung
von Hologrammen mit verschwindender Modulationsamplitude ist erwartungs-
gema¨ß keine Rotation zu beobachten: Die Kugeln bleiben auf ihren Positionen
fixiert und bilden einen ruhenden Ring.
In Abb. 8.7 sind die experimentell ermittelten Rotationsperioden als Funk-
tion der mittleren Helizita¨t l¯1 und fu¨r verschiedene Mischungsamplituden c auf-
getragen. Die Laserleistung wurde fu¨r sa¨mtliche Messungen konstant gehalten.
Rotationsperioden, die auf Hologrammen mit gleichem Betrag der Mischungs-
amplitude basieren, zeigen eine quadratische Abha¨ngigkeit von l¯1. Dieses Ver-
halten findet sich ebenfalls bei regula¨ren optischen Wirbeln [Cur03b]. Die hier
gezeigten Datenserien lassen sich sehr gut durch eine Funktion der Form
T = s(1 + t(l¯1)
2) (8.13)
anna¨hern. Der Parameter t ist dabei eine konstante Gro¨ße fu¨r sa¨mtliche Daten-
reihen unabha¨ngig von der Gro¨ße c. Normiert man daher die Rotationsperiode
auf die minimale Umlaufzeit Tmin, welche gegeben ist fu¨r |c| = 1, so ergibt sich
eine Gro¨ße zur Beschreibung des Rotationsverhaltens, die unabha¨ngig von der
mittleren Helizita¨t ist und nur noch von der Mischungsamplitude abha¨ngt. In
Abb. 8.8 ist diese Gro¨ße Tmin/T gegen l¯1 aufgetragen. Da sich die Rotationspe-
rioden fu¨r verschiedene Werte von c unterscheiden, la¨sst sich zur Beschreibung
des Drehimpulses der modulierten Vortices weder die Helizita¨t l noch die mitt-
lere Helizita¨t l¯1 heranziehen. Bildet man jedoch das quadratische Mittel der
Ableitungsfunktion l¯2, welches gegeben ist durch
l¯2 =
√√√√〈(∂φ
∂θ
)2〉
θ
≡ αl, (8.14)
so ergibt sich ein Ausdruck, der als Produkt aus der zur Hologrammberechnung
verwendeten Helizita¨t l und einem Faktor α geschrieben werden kann. Dieser
Faktor ist eine Funktion von c und weist eine erstaunliche A¨hnlichkeit zu dem
Parameter s auf (Gl. 8.13). Tra¨gt man analog zu Tmin/T den Wert 1/α gegen
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Abbildung 8.9: Normierte Rotationsperiode als Funktion der Mischungsamplitude c.
Rot dargestellt ist der Velauf von 1/α, der durch Gl. 8.14 gegeben ist.
die Mischungsamplitude c auf, so ergibt sich der in Abb. 8.9 dargestellte Verlauf,
der sehr gut mit den normierten Rotationsperioden u¨bereinstimmt.
8.4 Mehrfallensysteme modulierter optischer Wirbel
Durch eine erweiterte Verwendung des Superpositionsansatzes sollten auch meh-
rere modulierte optische Wirbel erzeugt werden ko¨nnen, deren Rotationseigen-
schaften sich unabha¨ngig voneinander vera¨ndern lassen. Zur Demonstration und
na¨heren Untersuchung dieser Mo¨glichkeit wurde eine Anordnung von drei op-
tischen Wirbeln mit den Helizita¨ten l = 8 bzw. l = −8 gewa¨hlt. Die relati-
ven effektiven Amplituden wurden fu¨r zwei Wirbel (2 und 3) konstant gewa¨hlt
(c = −1 und c = 0, 2), fu¨r den dritten Wirbel (1) wurde diese schrittweise
zwischen 1 und -1 variiert (siehe Abb. 8.10). Die auf diese Weise erzielten Rota-
tionsperioden zeigen die durch Gl. 8.14 gegebene Abha¨ngigkeit von c. Das Dreh-
verhalten der Wirbel 2 und 3 wird durch eine vera¨nderte Mischungsamplitude
fu¨r den Wirbel 1 nicht vera¨ndert. Die Standardabweichungen der gemessenen
relativen Frequenzen bezu¨glich der erwarteten liegen in allen drei Fa¨llen in der
Gro¨ßenordnung von 2 %. Mit dem gewa¨hlten Ansatz ist es somit mo¨glich, belie-
bige Rotationsfrequenzen unabha¨ngig von der Helizita¨t und der Laserintensita¨t
zu realisieren. Auch die simultane Erzeugung optischer Wirbel unterschiedli-
chen Drehverhaltens ist durch eine statische Phasenmaske zu erreichen, welche
die lokalen Eigenschaften des Lichts in der Fokusebene so vera¨ndert, dass ver-
schiedene Drehimpulsbetra¨ge auf die optisch gefangenen Objekte u¨bertragen
werden ko¨nnen. Die Steuerungsmo¨glichkeiten sind dabei unabha¨ngig von der
Beschaffenheit der verwendeten Objekte: Wie demonstriert wurde, lassen sich
identische Partikelanordnungen mit beliebigen Rotationsgeschwindigkeiten be-
wegen.
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Abbildung 8.10: Fallenmuster bestehend aus zwei modulierten optischen Wirbeln
(1,2) und einem reinen optischen Wirbel (3). Die Helizita¨t betra¨gt in allen Fa¨llen 8,
allerdings mit unterschiedlicher Vorzeichenwichtung. Die Vortices 2 und 3 besitzen eine
konstante effektive Amplitude von -0,5 bzw. 1. Die Amplitudenmodulation von Vortex 1
wurde schrittweise zwischen -1 und 1 vera¨ndert.
8.5 Zusammenfassung
In diesem Kapitel wurde eine neue Klasse optischer Wirbel vorgestellt, die neben
der Helizita¨t l einen zusa¨tzlichen Parameter aufweist: die Mischungsamplitude c.
Diese erlaubt eine Kontrolle des durch optische Wirbel u¨bertragbaren Drehim-
puls ohne den Radius des Wirbels zu vera¨ndern. Diese Eigenschaften konnten
an Einzelfallensystemen wie auch an Mehrfallensystemen demonstriert werden.
Gerade fu¨r letztere bietet sich ein vielversprechendes Anwendungsgebiet in der
Steuerung mikrofluider Systeme. Interessanterweise konnten die Eigenschaften
der neuen Wirbelklasse mit dem arithmetischen und quadratischen Mittel der
Steigung des Phasenprofils korreliert werden. Ersteres scheint den Radius zu be-
stimmen, wa¨hrend zweiteres den u¨bertragenen Drehimpuls sehr gut wiedergibt.
Die beiden Kenngro¨ßen lassen sich auch ohne Einschra¨nkung auf einen regula¨ren
Vortex anwenden um dessen Eigenschaften zu charakterisieren (Tab. 8.2). Die
Verwendung zahnradfo¨rmiger Ringfallen in Kombination mit einem Komposit-
kugelsystem konnte zur Realisierung einer Mikrokurbel genutzt werden. Diese
ermo¨glicht die gezielte Ausrichtung und Rotation eines mikroskopischen optisch
gefangenen Objekts.
Teil II
Mikrofluidik
Der zweite Teil der Arbeit widmet sich der Entwicklung eines Mikrofluidiksys-
tems, das eine flexible Kontrolle des chemischen Milieus im Mikrometerbereich
ermo¨glicht. Die Integration der HOT stellt daru¨ber hinaus weitere Anforde-
rungen an die Plattform: Zum einen mu¨ssen die optischen Eigenschaften und
Dimensionen des Systems eine Platzierung in den Strahlengang zwischen den
beiden Objektiven erlauben. Transparenz und ein sehr flaches Systemdesign
sind daher entscheidende Kriterien, die zu erfu¨llen sind. Zum anderen muss ein
hohes Maß an Stabilita¨t gewa¨hrleistet sein, bedingt durch den extrem kleinen
Kraftbereich in der Gro¨ßenordnung von 1 - 10 pN, in dem die HOT operieren.
Gleichzeitig sollte das System jedoch zu einer gewissen Dynamik in der La-
ge sein. Flu¨ssigkeiten und Substanzen sind in einer angemessenen kurzen Zeit
auszutauschen, um einen praktikablen experimentellen Einsatz zu ermo¨glichen.
Im Kap. 9 wird zuna¨chst auf grundlegende Eigenschaften, Methoden und
Konzepte der Mikrofluidik eingegangen. Im Anschluss daran folgt die Beschrei-
bung der Fabrikation der in dieser Arbeit entwickelten Mikroplattform (Kap. 10).
Abschließend werden verschiedene Kanaldesigns pra¨sentiert, die hinsichtlich ei-
nes effektiven Einsatzes der HOT entworfen wurden (Kap. 11).
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Grundlagen
Die Mikrofluidik als ein Teilgebiet der Mikrosystemtechnik bescha¨ftigt sich mit
der Handhabung und Analyse von Flu¨ssigkeiten in Strukturen, welche in der
Gro¨ßenordnung von 1 bis 100 µm liegen. Zu Beginn der Entwicklung mikroflui-
der Systeme stand die Verwendung von Methoden, die urspru¨nglich fu¨r die
Mikrochipindustrie entwickelt wurden. Mittlerweile ist das Gebiet zu einem ei-
gensta¨ndigen Forschungsbereich herangewachsen, das neue Konzepte und Tech-
niken hervorgebracht hat [Rey02, Bee02]. Vergleicht man das Verhalten und
die Merkmale von Flu¨ssigkeiten in unserer Alltagswelt mit Flu¨ssigkeiten im Mi-
krometerbereich, so zeigen sich deutliche Unterschiede. Jeweils andere Kra¨fte
dominieren die Eigenschaften in Abha¨ngigkeit von der Gro¨ßenordnung. Eine
einfache Verkleinerung existierender makroskopischer Apparaturen und Tech-
niken auf den Mikrobereich ist oft kontraproduktiv und wu¨rde nicht die erwar-
teten Eigenschaften zeigen [Pur77]. Die Mikrofluidik muss daher neue Konzepte
und Strukturen entwickeln, welche die besonderen Eigenarten beru¨cksichtigen
und die dominierenden Effekte und Kra¨fte ausnutzen. Von entscheidender Be-
deutung sind vor allem laminare Stro¨mungseigenschaften, Diffusion, der hydro-
dynamische Widerstand, das Oberfla¨chen-Volumen-Verha¨ltnis und die Ober-
fla¨chenspannung.
9.1 Physik der Mikrofluidik
9.1.1 Reynoldszahl und laminare Stro¨mung
Zur Klassifizierung des Stro¨mungsverhaltens von Flu¨ssigkeiten la¨sst sich das
Verha¨ltnis von Tra¨gheitskraft zu den auftretenden Reibungskra¨ften heranzie-
hen. U¨berwiegt die Tra¨gheit, so bezeichnet man die Stro¨mung als turbulent.
Es kommt zur Ausbildung von Wirbeln und damit zu einem Massetransport
senkrecht zur Hauptstro¨mungsrichtung. Die Bewegung einzelner Flu¨ssigkeitspa-
kete zeigt eine zufa¨llige Verteilung in Raum und Zeit. U¨berwiegen hingegen die
Reibungskra¨fte, so spricht man von laminarer Stro¨mung. Die Flu¨ssigkeit wird
in parallelen Schichten fortbewegt, ohne dass es zu einer Durchmischung der
Schichten kommt. Ein Stofftransport zwischen verschiedenen Schichten kann
lediglich durch Diffusion erfolgen. Bei konstanten Randbedingungen ist die
Stro¨mungsgeschwindigkeit an verschiedenen Orten unabha¨ngig von der Zeit.
Einen quantitativen Vergleich von Tra¨gheits- und Reibungskra¨ften in einem
Flu¨ssigkeitsstrom liefert die Reynoldszahl (Osborne Reynolds, 1842-1912), wel-
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che definiert ist als
Re =
ρDhv
η
. (9.1)
Dabei sind ρ, η und v die Dichte, die Viskosita¨t und die mittlere Geschwin-
digkeit der Flu¨ssigkeit. Die Geometrie des flu¨ssigkeitsfu¨hrenden Objekts wird
durch den hydraulischen Durchmesser Dh erfasst. Dieser berechnet sich aus
dem Verha¨ltnis der vierfachen Querschnittsfla¨che A zu dem von der Flu¨ssigkeit
benetzten Umfang U :
Dh =
4A
U
. (9.2)
Der U¨bergang von einer laminaren Stro¨mung zu einer turbulenten erfolgt bei
Reynoldszahlen, die gro¨ßer sind als 2000. Fu¨r typische Mikrofluidikplattfor-
men, welche mit wa¨ssrigen Medien (d.h. ρ ≈ 1000 kg m−3 und η ≈ 10−3 Pa s),
Stro¨munggeschwindigkeiten von bis zu 10−3 m s−1 und einem hydrodynami-
schen Durchmesser von 100 µm arbeiten, betra¨gt die Reynoldszahl weniger als
0,1. Damit liegen die mikrofluiden Stro¨mungseigenschaften eindeutig im lami-
naren Bereich.
9.1.2 Diffusion
Aufgrund der Brownschen Bewegung (Robert Brown, 1773-1858) werden Teil-
chen nach einer gewissen Zeit das gesamte ihnen zuga¨ngliche Volumen, bei-
spielsweise einer Lo¨sung, einnehmen. Die mittlere Konzentration der Teilchen
erreicht schließlich einen konstanten Wert im gesamten Volumen. Dieser Pro-
zess wird als Diffusion bezeichnet. Die mittlere quadratische Auslenkung durch
freie Diffusion ist gegeben durch
〈
x2
〉
= 2Dt (9.3)
mit dem Diffusionskoeffizienten D und der Zeit t. Die mittlere zuru¨ckgelegte
Strecke ha¨ngt somit von der Quadratwurzel der Zeit ab. Die Diffusion ist da-
mit ein entscheidendes und wichtiges Transportpha¨nomen im Bereich kleiner
Geometrien. Als Beispiel soll Ha¨moglobin mit einem Diffusionkoeffizienten von
7 × 10−7 cm2 s−1 betrachtet werden. Um eine Strecke von 1 cm in Wasser
durch Diffusion zuru¨ckzulegen beno¨tigt es 106 s, fu¨r eine Strecke von 1 µm nur
1 s. Da die Diffusionszeiten im Mikrometerbereich sehr klein sind, ko¨nnen mi-
krofluide Systeme zur Generierung komplexer Konzentrationgradienten genutzt
werden [Der01]. Weiterhin stellt die Diffusion damit eine praktikable Methode
dar, um Stoffe miteinander zu mischen, da die zu u¨berbru¨ckenden Distanzen in
Mikrofluidiksystemen sehr gering sind. Durch spezielle Techniken wie der hy-
drodynamischen Fokussierung lassen sich die Absta¨nde noch weiter verringern
und chemische Reaktionen auf diese Weise extrem beschleunigen [Hat01].
9.1.3 Hydrodynamischer Widerstand
Der Volumenfluss V˙ , welcher gegeben ist durch das Produkt aus Flussgeschwin-
digkeit v und der Querschnittsfla¨che A, la¨sst sich fu¨r einen Kanal der La¨nge L
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Abbildung 9.1: Dargestellt ist die Gleichgewichtssituation dreier Phasen, die eine
Kontaktlinie ausbilden. Der Kontaktwinkel ist mit θ und die Oberfla¨chenenergien sind
durch σ mit den entsprechenden Indizes gekennzeichnet.
berechnen zu:
V˙ =
πD4h∆p
8ηL
≡
∆p
Rh
, (9.4)
mit der Druckdifferenz ∆p. In Analogie zu einem elektrischen Schaltkreis kann
fu¨r Flu¨ssigkeitsstro¨me ein hydrodynamischer Widerstand Rh definiert werden,
u¨ber den die Druckdifferenz und der Volumenstrom miteinander verknu¨pft sind.
9.1.4 Oberfla¨chen-Volumen-Verha¨ltnis
Das Oberfla¨chen-Volumen-Verha¨ltnis ist eine weitere Eigenschaft, die im Mi-
krobereich eine entscheidende A¨nderung erfa¨hrt. Beispielsweise besitzt Wasser
in einer gewo¨hnliche Petrischale (d = 3,5 cm), die zur Ha¨lfte befu¨llt ist (2,5 ml)
ein Oberfla¨chen-Volumen-Verha¨ltnis von 400 cm−1. Im Gegensatz dazu steht ein
Oberfla¨chen-Volumen-Verha¨ltnis von 80000 m −1 fu¨r einen typischen gefu¨llten
Mikrokanal der Gro¨ße 50 µm × 50 µm × 30 mm. Diese Eigenschaft macht Mi-
krofluidiksysteme besonders geeignet fu¨r einen raschen Wa¨rmeaustausch. Eben-
so profitiert davon die Durchfu¨hrung oberfla¨chenkatalysierter Reaktionen in
Mikrokana¨len.
9.1.5 Oberfla¨chenspannung
Zur Vergro¨ßerung der Oberfla¨che A einer Flu¨ssigkeit muss eine Arbeit verrichtet
werden. Die A¨nderung der EnergieW , die bei diesem Vorgang auftritt, definiert
die Oberfla¨chenspannung σ der Flu¨ssigkeit:
σ =
∂W
∂A
. (9.5)
Bei der Befu¨llung kleiner Kana¨le spielen typischerweise drei verschiedene Pha-
sen eine Rolle: die feste Phase der Kanalwa¨nde (s), die flu¨ssige Phase (l) und
die zu Beginn vorhandene gasfo¨rmige Phase (g). Treffen all diese Phasen aufein-
ander, so bilden diese eine Kontaktlinie (Abb. 9.1) aus, deren Geometrie durch
die verschiedenen Oberfla¨chenspannungen definiert ist. Im Gleichgewicht gilt
die Young-Beziehung (Thomas Young, 1773-1829):
σsl + σlg cos θ = σsg (9.6)
mit dem Kontaktwinkel θ. Ist dieser kleiner als 90◦, so wird die Flu¨ssigkeit als
benetzend bezeichnet. Ist der Winkel gro¨ßer als 90◦ so spricht man von einer
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Abbildung 9.2: Die Oberfla¨chenspannung bewirkt in Kapillaren einen Anstieg bzw.
eine Absenkung der Flu¨ssigkeit um die Ho¨he h. Der Kontaktwinkel ist durch θ gekenn-
zeichnet.
nicht benetzenden Flu¨ssigkeit. Die Festko¨rperoberfla¨chen heißen dementspre-
chend hydrophil oder hydrophob bei der Verwendung von Wasser als Lo¨sungs-
mittel. Aufgrund der Oberfla¨chenspannung besteht zwischen den Phasen eine
Druckdifferenz ∆p. Diese la¨sst sich aus der Kru¨mmung der Oberfla¨che, welche
durch die beiden Radien R1 und R2 bestimmt ist, durch die Laplace-Beziehung
(Pierre-Simon Laplace, 1749-1827) berechnen:
∆p = σ
(
1
R1
+
1
R2
)
. (9.7)
Durch Kombination der Young und der Laplace-Beziehung 9.6 und 9.7 lassen
sich eine Vielzahl einfacher aber wichtiger Kontaktlinienprobleme lo¨sen. Wird
beispielweise eine Glaskapillare mit dem Durchmesser 2r in Wasser eingetaucht,
so steigt dieses bis zu einer gewissen Ho¨he h die Kapillare hinauf (Abb. 9.2). Im
Gleichgewicht entspricht der hydrostatische Druck der Druckdifferenz, welche
aufgrund der Oberfla¨chenspannung zwischen Wasser und Gasphase herrscht.
Damit la¨sst sich die Ho¨he berechnen:
ρgh = ∆p =
2σlg cos(θ)
r
(9.8)
mit der Dichte ρ und der Erdbeschleunigung g. Die Tendenz von Flu¨ssigkeiten,
sich selbsta¨ndig in kleine Kana¨le, welche benetzt werden ko¨nnen, hineinzuzie-
hen, wird als Kapillarita¨t bezeichnet. Diese erschwert das Befu¨llen hydrophober
Mikrofluidikkana¨le und die Entleerung hydrophiler Kana¨le.
9.2 Fabrikationstechniken
9.2.1 Mikromechanische Bearbeitung
Die mikromechanische Bearbeitung von Siliziumsubstraten ist eine weit ver-
breitete Methode zur Herstellung mikroelektromechanischer Systeme (micro-
electromechanical systems, MEMS) und geho¨rt zu den ersten Techniken, die zur
Fabrikation mikrofluider Systeme genutzt wurden [Kov98, Koh99]. Komplexe
Strukturen lassen sich damit in Siliziumoberfla¨chen erzeugen. Fortschritte in der
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Nanotechnologie ermo¨glichen den Zugang zu noch kleineren Elementen. Aller-
dings ist Silizium fu¨r viele Anwendungen hinsichtlich optischer Eigenschaften,
Kosten und Oberfla¨chenbeschaffenheit nicht das ideale Material.
9.2.2 Softlithographie
Zu einer weiten Verbreitung von Mikrofluidiksystemen in chemischen und bio-
logischen Anwendungen war die Entwicklung von Methoden notwendig, die eine
schnelle, einfache und preiswerte Fabkrikation der Mikroplattformen ermo¨glicht.
Im Jahre 1974 wurde erstmals eine Technik eingesetzt, welche die gewu¨nschte
Struktur als Abguss einer lithographisch erzeugten Negativform liefert [Aum74].
Entscheidend weiterentwickelt wurde die als Softlithographie bezeichnete Tech-
nik durch Whitesides et al. [Xia98]. Gewo¨hnlich wird in dem Verfahren eine
dreidimensionale Struktur durch Einsatz photolithographischer Methoden pro-
duziert. Darauf wird ein viskoses Elastomer (z. B. Polydimethylsiloxan, PDMS)
gegeben. Die Zugabe einer ausha¨rtenden Substanz fu¨hrt zur Vernetzung des
PDMS, welches sich nun von der Gussform ablo¨sen la¨sst [Duf98a, Coo02]. Die
Strukturen der aus PDMS erzeugten Elemente werden lediglich durch die ver-
wendeten Gussformen beschra¨nkt. Komplexere Mikrofluidikzellen lassen sich
daher unter Einsatz komplexerer Formen ohne weiteres realisieren [And00].
9.2.3 Elemente und Anwendungen der Mikrofluidik
Zur Steuerung und Manipulation des Flu¨ssigkeitstransports innerhalb eines
Mikrokanalsystems wurden verschiedenste spezielle Elemente entwickelt, wel-
che die oben beschriebenen besonderen Mikrofluidikeigenschaften ausnutzen:
Der T-Sensor bringt zwei getrennte Flu¨ssigkeitsstro¨me in unmittelbaren Kon-
takt zueinander. Eine Durchmischung findet lediglich aufgrund der Diffusion
statt. Anhand dieser ist eine Identifizierung der gelo¨sten Substanzen mo¨glich
[Kam99]. Mikroventile und Pumpen lassen sich durch Einsatz mehrschichtiger
PDMS-Systeme realisieren [Ung00]. Die Kombination von PDMS und Hydro-
gelstrukturen ermo¨glicht die Konstruktion biomimetischer organischer Elemen-
te, die als pH-sensitive Ventile genutzt werden [Moo03]. Mehrphasensysteme
erlauben die Generierung von Tropfen und Mikroemulsionen. Die so erzeug-
ten Kompartimente lassen sich als Mikroreaktoren einsetzen [Zhe04]. Die In-
tegration hunderter verschiedener Mikroelemente in einer Plattform stellt ein
weiteres Beispiel fu¨r das beachtliche Potential der Mikrofluidik hinsichtlich ei-
ner parallelen Prozessfu¨hrung dar [Tho02, Hon03]. Anwendung findet die Mi-
krofluidik in den verschiedensten Forschungsbereichen. Von besonderer Bedeu-
tung sind hierbei analytische Fragestellungen [Ism03], biologische Anwendun-
gen [Bee02, Mel02, Han03] und hier im zunehmenden Maße zellexperimentelle
Untersuchungen [And03] und biomimetische Mikrosysteme [Run04, Pet04].
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Herstellung der Mikrofluidikzellen
Die Herstellung der Mikrofluidikzellen stellt einen vielstufigen Prozess dar, des-
sen Kern auf einer Abgusstechnik der Softlithographie basiert. Zuna¨chst wird ei-
ne Gussform, das Negativ der gewu¨nschten Kanalstruktur, photolithographisch
erzeugt. Auf diese wird ein Polymer gegossen, das nach seiner Ausha¨rtung von
der Form abgelo¨st wird und zusammen mit zwei Deckgla¨sern die Mikrofluidik-
zelle bildet. Die verschiedenen Schritte sind schematisch in Abb. 10.1 dargestellt
und werden im folgenden na¨her erla¨utert.
10.1 Photolithographische Herstellung der Gussform
Herstellung der Belichtungsmaske
Bevor die Abgussform durch photolithographische Techniken erzeugt werden
kann, muss eine passende Belichtungsmaske, welche die Struktur der Zelle wie-
dergibt, hergestellt werden. Dies geschieht ebenfalls in einem Lithographiepro-
zess. Dazu wird zuna¨chst eine etwa 120 nm dicke und damit nicht transparente
Chromschicht auf ein Glassubstrat aufgebracht. Darauf wird ein positiver Pho-
tolack (AZ-1505, Microchemicals) aufgeschleudert (3000 U/min, 30 s) und fu¨r
30 min bei 80◦ getrocknet. Mit einem Laserlithographen (DWL 66, Heidelberg
Instruments) wird die gewu¨nschte Struktur in den Photolack geschrieben und
anschließend fu¨r 1 min entwickelt. Das an den belichteten Stellen nun freiliegen-
de Chrom kann durch eine A¨tzlo¨sung (Chroma¨tzlo¨sung, Merck; Verdu¨nnung im
Verha¨ltnis 1:3 mit Wasser, Anwendung ca. 1 min) entfernt werden. Schließlich
wird der u¨brige Photolack mit Aceton entfernt. Die resultierende Chrommaske
kann nun zur Belichtung eingesetzt werden.
Herstellung der Gussform
Die Abgussformen werden aus dem negativen Epoxidphotolack SU-8 (Microre-
sist Technologies) hergestellt. Dieses findet weite Verbreitung zur Mikrostruktu-
rierung von Oberfla¨chen und eignet sich insbesondere zur Erzeugung von Struk-
turen, die sich durch ein großes Aspektverha¨ltnis1 auszeichnen [Sha97, Hes02].
Der Lack basiert auf dem Epoxid SU-8, welcher u¨ber eine kationische Ringo¨ff-
nungspolymerisation der Epoxidgruppen vernetzt werden kann. Als Photoinitia-
1Das Aspektverha¨ltnis wird definiert durch den Quotienten aus Ho¨he und Breite eines
Objektes.
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Abbildung 10.1: Schematische Darstellung des Softlithographieprozesses zur Herstel-
lung der Mikrofluidikzellen.
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Tabelle 10.1: Photolithographische Arbeitsschritte zur Gussformherstellung.
Arbeitsschritt Parameter
15 µm Schicht 30 µm Schicht
Substratreinigung 15 min in Extranlo¨sung (1:5) im Ultraschallbad
15 min in Wasser im Ultraschallbad
Trocknen im Stickstoffstrom
15 min trocknen bei 200◦
Belacken Auftragen von 2 ml Photolack (SU-8 10)
5 s bei 500 U/min 5 s bei 500 U/min
30 s bei 2000 U/min 30 s bei 1000 U/min
bei mittlerer Beschleunigung (Stufe 6)
Vorbacken 2 min bei 65◦ 3 min bei 65◦
5 min bei 95◦ 7 min bei 95◦
Belichten 5 s 10 s
ha¨rtendes Backen 1 min bei 65◦ 1 min bei 65◦
2 min bei 95◦ 3 min bei 95◦
Entwickeln 5 min in SU-8-Entwickler
Trocknen im Stickstoffstrom
tor wird ein Triarylsulfoniumsalz eingesetzt. Durch UV-Bestrahlung kann dieses
eine Arylgruppe unter Bildung einer Sa¨ure abspalten. Bei Erwa¨rmung reagiert
die Sa¨ure mit den Epoxidgruppen und initiert die Vernetzung des Photolacks.
Die verwendeten Paramater und Bedingungen fu¨r das Herstellungsverfahren
sind Tab. 10.1 zu entnehmen. Alle Schritte wurden unter Reinraumbedingun-
gen durchgefu¨hrt. Zur Herstellung der Abgussformen wird zuna¨chst eine 10 µm
bis 40 µm dicke Schicht des Photolacks auf ein gru¨ndlich gereinigtes Glassub-
strat (5 × 5 cm2) aufgetragen. Anschließend wird dieses auf einer Heizplatte
auf 65◦ und dann 95◦ erwa¨rmt, um einen Großteil des Lo¨sungsmittels aus dem
Lack zu vertreiben (soft bake). Hierauf folgt die Belichtung mit einem Masken-
schreiber (MJB3, Karl Suess), welcher mit einer 400 W Quecksilberdampflampe
ausgestattet ist. Um den Photolack an den belichteten Stellen vollsta¨ndig zu
vernetzen, erfolgt ein weiteres Erwa¨rmen der Probe wiederum in zwei Schritten
auf 65◦ und 95◦ (post exposure bake). Um ein Reißen des Lacks zu vermeiden,
werden die Proben in einem Teflonhalter langsam abgeku¨hlt. Die Formherstel-
lung endet mit dem Entwickeln des Lacks und anschließendem Trocknen im
Stickstoffstrom.
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Abbildung 10.2: Platinkatalysierter Hydrosilylierungszyklus zur Vernetzung des
PDMS.
10.2 PDMS-Abgu¨sse
Zur Herstellung der eigentlichen Zellen wird das Elastomer PDMS genutzt. Das
hier verwendete Siloxan (Sylgard 184, Dow Corning) besteht aus einem vinyl-
terminierten Siloxan mit 250 Untereinheiten und honigartiger Viskosita¨t. Zum
Vernetzen dieser Pra¨polymere wird ein Reagenz, bestehend aus einem Hydrosi-
lan und einem Platinkatalysator, zugegeben (Abb. 10.2). Beide Komponenten
werden gu¨ndlich miteinander vermischt und anschließend fu¨r 15 min im Vaku-
um entgast. Mit einer Spritze wird das Siloxan auf die Gussformen aufgetragen
(ca. 0,5 ml pro Form). Auf die Polymermasse wird abschließend ein Deckglas
gedru¨ckt, die spa¨tere Unterseite der Mikrofluidikzelle. Das Deckglas wurde vor-
her gru¨ndlich in Extran (Merck) und Wasser im Ultraschallbad gereinigt und
im Stickstoffstrom getrocknet. Zum Ausha¨rten werden die Proben u¨ber Nacht
bei 65◦ im Ofen belassen. Nach dem Ausha¨rten werden die Zellbo¨den vorsichtig
von den Gussmasken abgelo¨st, mit Ethanol gru¨ndlich gespu¨lt und im Stick-
stoffstrom getrocknet. Die Gussmasken werden ebenfalls mit Ethanol abgespu¨lt
und eventuell vorhandene PDMS-Reste entfernt. Die Masken ko¨nnen nun fu¨r
weitere Abdru¨cke genutzt werden.
10.3 Herstellung der Zellendecke mit Schlauchanschlu¨ssen
Die Decken der Mikrofluidikzellen werden wie die Bo¨den durch ein Deckglas
gebildet. Allerdings sind im Falle der Decke zusa¨tzliche Bohrungen erforder-
lich, welche als Zugang fu¨r die Schla¨uche dienen, mit denen die Zelle befu¨llt
und der Flu¨ssigkeitsstrom gesteuert wird (Abb. 10.3). Dazu werden an den
gewu¨nschten Stellen mit einem Diamantbohrer Lo¨cher mit einem Durchmesser
von ca. 1 mm gebohrt. In diese werden Polyethylenschla¨uche (Innendurchmes-
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Abbildung 10.3: Schematische Darstellung der Mikrofluidikzelle. Die Abbildung zeigt
den mehrschichtigen Aufbau der Zelle und die Anbringung der Schla¨uche.
ser 0,28 mm, Außendurchmesser 0,61 mm, Portex) eingefu¨hrt. Der freibleibende
Raum zwischen Schlauch und dem Rand der Bohrung wird mit einem schnell
ha¨rtenden Epoxidharz (UHU plus schnellfest) ausgefu¨llt. Nach der vollsta¨ndi-
gen Ausha¨rtung werden die u¨berstehenden Schla¨uche und hervortretender Harz
vorsichtig mit einer Rasierklinge entfernt, bis sa¨mtliche Unebenheiten auf der
Unterseite der Zellendecke beseitigt sind. Abschließend wird das Glaspla¨ttchen
in einer Extranlo¨sung (1:5) fu¨r 15 min im Ultraschallbad gereinigt, gru¨ndlich
mit Wasser gespu¨lt und fu¨r 15 min in Wasser im Ultraschallbad belassen. Das
Extran dient nicht nur der Reinigung, sondern aktiviert auch die Glasoberfla¨che
und macht sie stark hydrophil. Dies ist wichtig fu¨r den spa¨teren Zusammenbau
der Zelle, um eine feste kovalente Anbindung des PDMS an die Oberfla¨che zu
gewa¨hrleisten. Um den aktiven Zustand des Glases zu erhalten, wird dieses erst
kurz vor dem Zusammenbau in Extran gereinigt und unmittelbar vor der Wei-
terverwendung aus dem Wasser entnommen und im Stickstoffstrom getrocknet.
10.4 Zusammenbau der Zellen
Um eine kovalente Anbindung des PDMS auf die aktivierte Glasoberfla¨che der
Zellendecke zu erreichen, wird die PDMS-Struktur einem Sauerstoffplasma aus-
gesetzt (100-E, TePla; 0,5 mbar, 150 W, 30 s). Es wird angenommen, dass dieser
Prozess einen Teil der Methylgruppen des Siloxans zersto¨rt und an deren Stelle
Hydroxylgruppen erzeugt. Diese ko¨nnen mit den SiOH-Gruppen des aktivier-
ten Glases unter Wasserabspaltung reagieren und so eine irreversible Bindung
gewa¨hrleisten [Mor90, Cha91, Cha92]. Zur Anbindung von Zelldecke und Zell-
boden werden beide ausgerichtet und mit leichtem Druck aufeinander gepresst
und u¨ber Nacht bei 65◦ im Ofen belassen.
10.5 Oberfla¨cheneigenschaften der Zellen
Die Kana¨le der Mikrofluidikzelle besitzen aufgrund des Herstellungsprozesses
eine heterogene Oberfla¨chenstruktur: Die Decke wird durch eine Glasoberfla¨che
gebildet, wa¨hrend die Wa¨nde aus PDMS und der Boden aus einer du¨nnen
PDMS-Schicht besteht. Letztere ist bedingt durch das Abgussverfahren und
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kann nicht vermieden werden. Die Dicke dieser Schicht liegt in der Gro¨ßen-
ordnung von 10 µm. Die Eigenschaften der Oberfla¨chen lassen sich jedoch je
nach Anwendung vera¨ndern. Nach der oben beschriebenen Glasaktivierung und
der Plasmabehandlung sind die Kanalwa¨nde und -decken hydrophil. Dieser Zu-
stand kann bewahrt werden, wenn die Zellen unmittelbar nach dem Zusam-
menbau mit Wasser befu¨llt werden. Geschieht dies nicht, so setzt ein Alte-
rungsprozess ein. Die SiOH-Gruppen der Oberfla¨chen bilden intramolekulare
Silizium-Sauerstoffbindungen aus und verringern dadurch die Hydrophilie. Ei-
ne hydrophile Oberfla¨che ist in der Regel wu¨nschenswert, wenn die Zelle mit
wa¨ssrigen Lo¨sungen befu¨llt werden soll. Aufgrund der guten Benetzung ist dies
dann sehr einfach zu erreichen. Die Gefahr der Ausbildung von Luftblasen ist
dann a¨ußerst gering. Vorhandene Luftblasen lassen sich sehr einfach durch leich-
te Erho¨hung des hydrodynamischen Drucks entfernen. Die separate Herstellung
des Bodens und der Decke der Zelle erlaubt weiterhin eine unterschiedliche Mo-
difizierung der Oberfla¨cheneigenschaften innerhalb einer Zelle. So lassen sich
beispielsweise verschiedene Oberfla¨chenladungen an Boden und Decke realisie-
ren. Auf diese Weise pra¨parierte Zellen ermo¨glichen beispielsweise eine kontrol-
lierte Strukturierung durch In-situ-Lithographie mit Hilfe der optischen Pin-
zetten (Kap. 13.1).
10.6 Reinigung der Zellen
Nach der kovalenten Anbindung der Zelldecke an die PDMS-Wa¨nde lassen sich
die beiden Zellkomponenten nicht mehr zersto¨rungsfrei voneinander trennen.
Die mechanische Belastbarkeit der Zellen ist sehr hoch. Dru¨cke in der Gro¨ße von
0,5 bar ko¨nnen ohne Bescha¨digung der Zelle zum Befu¨llen der Kana¨le angelegt
werden. Auch eine Befu¨llung mit einer alkalischen Reinigungslo¨sung und die
Platzierung im Ultraschallbad ist ohne eine Bescha¨digung der Zelle mo¨glich.
Auf diese Weise lassen sich die Zellen nach dem Gebrauch reinigen und fu¨r eine
neue Verwendung vorbereiten.
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Mikrokanaldesign
11.1 Allgemeine Eigenschaften der Mikrofluidikzellen
Die hier entwickelten Mikrofluidikzellen zeichnen sich insbesondere in einer Ei-
genschaft gegenu¨ber einer Vielzahl existierender z.T. kommerziell erha¨ltlicher
Flusssysteme aus [Mac02]: Sie sind in hohem Grad kompatibel mit verschiede-
nen optischen Techniken. Durch die Verwendung zweier Deckgla¨ser fu¨r Boden
und Decke ko¨nnen die Zellen je nach experimenteller Anforderung von beiden
Seiten durch ein Mikroskop betrachtet werden. Der entscheidende Vorteil liegt
allerdings in der Ho¨he der Zellen: Inklusive beider Deckgla¨ser betra¨gt diese fu¨r
die verwendete Standardho¨he von 30 µm fu¨r die Zellwa¨nde weniger als 400 µm
fu¨r das Gesamtsystem (Abb. 11.1). Damit ko¨nnen auch zwei stark vergro¨ßernde
Objektive mit kleinem Arbeitsabstand gleichzeitig eingesetzt werden. Dies ist
eine entscheidende Voraussetzung fu¨r den Einsatz der hier vorgestellten HOT-
Apparatur, welche zwei verschiedene Objektive zur Generierung der optischen
Falle und zur Betrachtung der Probe verwendet, um ein hohes Maß an Flexibi-
lita¨t zu erreichen (Abb. 11.2). Das Hauptziel des Einsatzes der Mikrofluidikzelle
besteht in der Erzeugung und A¨nderung eines definierten chemischen Milieus
durch eine kontrollierte Bereitstellung verschiedener Flu¨ssigkeiten. Dabei ist zu
beachten, dass die Einsatzfa¨higkeit der HOT nicht gesto¨rt wird. Hohe Fließge-
schwindigkeiten und abrupt auftretende A¨nderungen des Flusses mu¨ssen daher
ausgeschlossen werden. Zu diesem Zweck wurden verschiedene Zelldesigns ent-
wickelt und getestet, welche die beiden Kriterien Kompartimentierung definier-
ter chemischer Umgebungen und Stabilita¨t hinsichtlich des Einsatzes optischer
Pinzetten erfu¨llen. Dazu wurden verschiedene physikalische Pha¨nomene und
Mo¨glichkeiten der Mikrofluidik ausgenutzt. Die drei entwickelten Haupttypen
werden im folgenden vorgestellt.
11.2 Einkanalsystem
Um die Entwicklung komplexerer Flusszellsysteme versta¨ndlich zu machen, sol-
len zuna¨chst die Eigenschaften eines Einkanalsystems in Verbindung mit holo-
graphisch optischen Pinzetten dargestellt werden. Das System, das aus einem
einzelnen Kanal besteht, u¨ber den nacheinander verschiedene Substanzen ein-
gebracht werden ko¨nnen, stellt wohl die naheliegendste Lo¨sung dar, wenn es
gilt, das chemische Milieu durch Austausch von Flu¨ssigkeiten zu kontrollieren.
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Abbildung 11.1: Die Abbildung zeigt verschiedene Ansichten der Mikrofluidikzelle.
Gut erkennbar sind die mit Epoxidharz fixierten Schla¨uche zur Befu¨llung des Systems.
Die Seitenansicht in (b) zeigt deutlich den ultraflachen Aufbau.
Abbildung 11.2: Platzierung der Mikrofluidikzelle in der HOT-Apparatur zwischen
den beiden Objektiven. Das flache Zelldesign und die flexible Halterung erlauben je
nach den experimentellen Anforderungen eine beliebige Orientierung der Zelle.
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Abbildung 11.3: Vier separate Kana¨le der Parallelflusszelle mu¨nden in einen brei-
teren Hauptkanal. Aufgrund der laminaren Stro¨mungseigenschaften werden Bereiche
definierter chemischer Zusammensetzung erzeugt, welche durch Diffusionkeile (blau)
voneinander getrennt sind.
Dieses einfache System ist allerdings mit einigen Einschra¨nkungen verbunden,
die einen praktikablen Einsatz erschweren. Aufgrund der geringen Kra¨fte, wel-
che durch die optische Pinzette u¨bertragen werden, ist die maximale Fließ-
geschwindigkeit limitiert. In Verbindung mit dem stets vorhandenen Totvolu-
men (Schlauchverbindungen und Flu¨ssigkeitsreservoirs) erho¨ht sich die Zeit fu¨r
den Austausch einer Flu¨ssigkeit erheblich. Das wiederum fu¨hrt dazu, dass sich
die auszutauschenden Flu¨ssigkeiten durch Diffusion schon erheblich vermischen
ko¨nnen. Kommen in einem Experiment kolloidale Suspensionen zum Einsatz,
wie es bei der Verwendung optischer Pinzetten prinzipiell der Fall ist, so stellt
die Durchmischung der Flu¨ssigkeiten ein besonderes Problem dar. Die Mikro-
kugeln tragen gewo¨hnlich bei pH = 7 geladene chemische Gruppen an ihrer
Oberfla¨che1. Deren elektrostatische Abstoßung verhindert eine Aggregation der
Partikel aufgrund unspezifischer Wechselwirkungen. Ebenso wird beim Vorhan-
densein entsprechender Oberfla¨chenladungen an den Kanalwa¨nden eine Anbin-
dung an die Zelle vermieden. Erho¨ht sich jedoch die Ionensta¨rke der Lo¨sung,
beispielsweise durch das Einbringen einer Pufferlo¨sung in die Zelle, so reduziert
sich die Dielektrizita¨tskonstante des Mediums. Dadurch kann die elektrostati-
sche Abstoßung zwischen den Kugeln sowie zwischen Kugel und Zelloberfla¨chen
soweit reduziert werden, dass sie aneinander gebunden werden. Derart fixierte
Partikel lassen sich nicht mehr durch optische Pinzetten entfernen und stehen
damit nicht mehr fu¨r die Experimente zur Verfu¨gung. Die Bereitstellung eines
Reservoirs an freien, optisch manipulierbaren Kugeln stellt daher bei der Arbeit
mit salzhaltigen Lo¨sungen ein ernstes Problem dar. Eine starke Erho¨hung der
Kugelkonzentration ist als Lo¨sung dieses Problems nicht geeignet. Zwar wird
so die Zahl der freien Partikel erho¨ht, allerdings steigt ebenfalls die Zahl der
auf dem Zellboden fixierten Kolloide. Diese ko¨nnen das eintreffende Laserlicht
1Die in dieser Arbeit verwendeten Polystyrolku¨gelchen tragen Sulfatgruppen an ihrer Ober-
fla¨che. Die Anzahl liegt in der Gro¨ßenordnung von 5 bis 10 µmol g−1.
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Abbildung 11.4: Durch Regulation der Geschwindigkeit der beiden flankierenden
Wasserstro¨me la¨sst sich die Breite des mittleren O¨lstroms variieren (hydrodynamische
Fokussierung). Sehr viel kleinere laterale Abmessungen als die durch das Kanaldesign
vorgegebene sind dadurch zu realisieren.
beugen und streuen und damit die Fokussierung in eine stabile optische Falle
verhindern. Desweiteren ist es in einem Ein-Kanalsystem ohne entsprechende
Marker nicht mo¨glich, die verschiedenen Flu¨ssigkeiten zu unterscheiden.
11.3 Parallelflusszelle
Zur Erzeugung definierter chemischer Umgebungen lassen sich die laminaren
Stro¨mungseigenschaften in den Mikrokana¨len ausnutzen. Wie bereits erla¨utert
wurde, bewegt sich eine Flu¨ssigkeit im Falle kleiner Reynoldszahlen schichtfo¨r-
mig entlang der Kana¨le, ohne dass es dabei zu einer turbulenten Durchmischung
kommt. Ein Stoffaustausch zwischen den Schichten findet lediglich durch Dif-
fusion statt. Diese Art der Durchmischung la¨sst sich bei Kenntnis der Diffusi-
onskonstanten exakt berechnen und stellt damit im Gegensatz zur turbulenten
Stro¨mung ein System definierter Zusammensetzung dar. Die Parallelflusszel-
le besteht aus einer Anzahl voneinander getrennt verlaufender Kana¨le, welche
schließlich zusammen in einen großen Kanal mu¨nden. Abb. 11.3 zeigt ein sol-
ches System, bestehend aus vier 100 µm breiten Kana¨len. Jeder dieser Kana¨le
kann separat befu¨llt und zur Geschwindigkeitskontrolle angesteuert werden. Die
laminaren Stro¨mungseigenschaften fu¨hren schließlich in dem breiten Kanal zu
ra¨umlich voneinander getrennten chemischen Kompartimenten, welche durch
Diffusionkeile voneinander getrennt sind. Innerhalb dieser Keile kommt es durch
Diffusion zu einer Vermischung der angrenzenden Flu¨ssigkeiten. Die Ausdeh-
nung y dieser Bereiche kann bei Kenntnis der Diffusionskonstante D und der
Fließgeschwindigkeit v in Erweiterung von Gl. 9.3 berechnet werden:
y(x) =
√
2Dx
v
. (11.1)
Bei konstanter Fließgeschwindigkeit bleibt damit auch die Form der Diffusions-
keile unvera¨ndert. Durch Aufrechterhaltung eines konstanten Flusses ermo¨glicht
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Abbildung 11.5: Das Picoliterpipettendesign. Die Mikrokanalstruktur besitzt einen
Pipettenkanal und jeweils zwei flankierende Seitenkana¨le, welche in einen gemeinsamen
Hauptkanal mu¨nden.
die Parallelflusszelle somit die Erzeugung definierter chemischer Regionen auf
kleinstem Raum. Die laminaren Flu¨ssigkeitsschichten bilden in diesem Fall vir-
tuelle Wa¨nde. Eine Eingrenzung durch eine solide Wand ist damit nicht notwen-
dig. Damit sind die verschiedenen Regionen ohne Einschra¨nkung mit Hilfe der
HOT zuga¨nglich: Optisch gefangene Teilchen ko¨nnen senkrecht zur Fließrich-
tung in die verschiedenen Regionen transportiert werden. Aufgrund der geringen
Abmessungen im Bereich weniger 100 µm kann somit, im Gegensatz zu einem
seriellen Flu¨ssigkeitsaustausch in einem einfachen Einkanalsystem, ein Wechsel
der chemischen Umgebung a¨ußerst schnell erreicht werden. Auch die Unterschei-
dung der verschiedenen chemischen Milieus ist in einer Parallelzelle ohne weite-
res mo¨glich, da die verschiedenen Substanzen nicht zeitlich voneinander sondern
ra¨umlich voneinander getrennt sind. Die Position bestimmt somit die Art der
umgebenden Flu¨ssigkeit. Weiterhin sind alle notwendigen Substanzen gleichzei-
tig in dem Mikrofluidikchip pra¨sent und ko¨nnen durch Bewegen der HOT in
kurzer Zeit erreicht werden. Eine Wiederholung der Experimente ist damit pro-
blemlos mo¨glich. Durch Variation der Fließgeschwindigkeiten fu¨r die einzelnen
Kana¨le lassen sich die lateralen Ausdehnungen der Flu¨ssigkeitsstro¨me in dem
großen Kanal vera¨ndern. Damit ist es mo¨glich, durch Erho¨hung der Fließge-
schwindigkeit zweier flankierender Kana¨le die Strombreite der eingeschlossenen
Flu¨ssigkeit extrem zu minimieren (hydrodynamische Fokussierung; Abb. 11.4).
Einen Nachteil weist das Parallelflusssystem neben den vielen Vorteilen aller-
dings auf. Zur Aufrechterhaltung der definierten chemischen Regionen ist ein
konstanter Fluss notwendig. Diese Einschra¨nkung kann insbesondere bei quan-
titativen Kra¨ftemessungen einen sto¨renden Einfluss besitzen, da aufgrund der
hydrodynamischen Reibung eine konstante Kraft auf das System wirkt. Ausge-
hend von dem Parallelsystem wurde ein weiteres Zelldesign entwickelt, welches
auch den kontrollierten Betrieb bei verschwindendem Fluss erlaubt.
11.4 Picoliterpipette
Auch die Picoliterpipette besteht aus parallelen Kana¨len, welche separat befu¨llt
und angesteuert werden ko¨nnen und die gemeinsam in einen großen Kanal
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Abbildung 11.6: Dargestellt ist die Funktionsweise der integrierten Picoliterpipette.
Der mittlere Kanal der Zelle dient als Pipettierkanal und ist im Endbereich mit einem
Luftkompartiment gefu¨llt (a). Der u¨brige (hier nicht zu sehende) Teil ist mit Was-
ser gefu¨llt und dient zur Steuerung. Die beiden Luft-Wasser-Grenzfla¨chen erho¨hen den
Widerstand erheblich und dienen der Stabilisierung des Systems. Durch Druckernied-
rigung ko¨nnen kleinste Flu¨ssigkeitsvolumina in den Pipettenkanal eingebracht werden
(b, c). Die blaue Markierung in (b) entspricht bei der verwendeten Zellho¨he von 30 µm
einem Volumen von 18 pl.
mu¨nden (Abb. 11.5). In diesem Fall kommt dem mittleren Kanal allerdings
eine andere Funktion zu: Er dient als stabiler Arbeitsbereich fu¨r die optischen
Pinzetten und wirkt als Pipette, mit der verschiedene Flu¨ssigkeiten eingesaugt
werden ko¨nnen, die u¨ber die flankierenden Kana¨le in das System eingebracht
werden. Ein wesentlicher Unterschied zu dem letzten Design besteht in der
zusa¨tzlichen Verwendung von Luftkompartimenten. Diese ermo¨glichen die sta-
bile Handhabung kleinster Flu¨ssigkeitsmengen ohne komplexere mehrlagige Li-
thographietechniken zu verwenden [Wu04].
11.4.1 Pipettenkanal
Zur Realisierung einer stabilen Pipettenfunktion wird der mittlere Kanal der
Zelle nicht vollsta¨ndig mit der Pumpflu¨ssigkeit (Wasser) befu¨llt. Es verbleibt ein
Luftreservoir, welches das Wasser von den zu pipettierenden Arbeitsflu¨ssigkei-
ten trennt. Auf diese Weise entstehen zwei zusa¨tzliche Luft-Wasser-Grenzfla¨chen,
die bei einem Einsatz der Pipette bewegt werden mu¨ssen (Abb. 11.6). Im Falle
des Picoliterpipettendesigns werden hydrophobe Mikrofluidkana¨le verwendet,
die ein Befu¨llen mit Wasser erschweren, da so die Wa¨nde nicht benetzt werden.
Das Bewegen der Luft-Wasser-Grenzschicht erfordert daher relativ große Druck-
differenzen und macht das System damit unempfindlich gegenu¨ber auftretenden
kleinen Druckschwankungen. Die Flu¨ssigkeitsfront la¨sst sich auf diese Weise mit
einer Pra¨zision von < 5 µm stabil bewegen. Dies entspricht fu¨r die hier realisier-
ten Abmessungen der Zelle (60 µm × 30 µm) einem Volumen von weniger als
10 pl. Zur Aufnahme der Flu¨ssigkeiten mit dem Pipettenkanal ko¨nnen verschie-
dene Substanzen u¨ber die Seitenkana¨le in den Hauptkanal gepumpt werden.
Mikroku¨gelchen lassen sich so in die Zelle einbringen, ko¨nnen mit Hilfe der
optischen Pinzetten eingefangen und im Pipettenkanal platziert werden. Die-
ser stellt aufgrund des hohen Widerstands der Luft-Wasser-Grenzfla¨chen einen
geschu¨tzten Bereich dar, in dem kein Flu¨ssigkeitsstrom auftritt. Auch bei einer
Befu¨llung des Hauptkanals u¨ber die Seitenkana¨le mit Flussgeschwindigkeiten
von mehreren 100 µm s−1 ko¨nnen eine Vielzahl von Objekten im Pipettierka-
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Abbildung 11.7: Die sich verju¨ngenden Kana¨le des Picopipettendesigns ermo¨glichen
eine einfache kontrollierte Befu¨llung der Zelle, ohne dass es zu einer Durchmischung der
Flu¨ssigkeiten kommt. Die abnehmenden Kanalbreiten erho¨hen den hydrodynamischen
Widerstand und wirken damit als bremsendes Element, die den Flu¨ssigkeitsfluss vor Er-
reichen des Hauptkanals zum Erliegen bringen (a). Sind alle Flu¨ssigkeiten in den Chip
injiziert, kann durch Erho¨hung des Drucks in einem Seitenkanal das Hauptreservoir
befu¨llt werden (b). Gleichzeitig bilden sich aufgrund des speziellen Designs automa-
tisch Luftkompartimente aus, die als Mikroschalter genutzt werden ko¨nnen. Durch die
Picoliterpipette kann nun der mittlere Arbeitskanal befu¨llt werden (c).
nal stabil optisch gefangen werden. Ein Austausch der Medien kann damit in
ku¨rzester Zeit erfolgen, da die Befu¨llungsgeschwindigkeiten nicht mehr durch
die optischen Kra¨fte der HOT limitiert werden. Die Flussgeschwindigkeiten in
dem geschu¨tzten mittleren Kanal werden allein durch den Pipettiervorgang
bestimmt, mit dem neue Substanzen aufgenommen und bereits vorhandene
Flu¨ssigkeiten abgegeben werden ko¨nnen. In dem bisher beschriebenen System
sind die zufu¨hrenden Kana¨le und damit die zu tranportierenden Flu¨ssigkei-
ten nicht voneinander getrennt. Es kommt also auch hier durch Diffusion zu
einer Durchmischung. Zeitlich konstante Regionen mit definierter chemischer
Zusammensetzung wie im Falle der Parallelflusszelle existieren nicht. Gerade
bei la¨ngeren experimentellen Wartezeiten kann es daher zu einer erheblichen
Durchmischung der Substanzen in den Kana¨len kommen. Dieser Nachteil wird
teilweise durch die Mo¨glichkeit der Verwendung hoher Stro¨mungsgeschwindig-
keiten aufgehoben: Der Hauptkanal kann, bevor die beno¨tigte Flu¨ssigkeit mit
der Pipette aufgenommen wird, fu¨r eine gewisse Zeit gespu¨lt werden, um eine
Befu¨llung mit der gewu¨nschten Substanz sicherzustellen. Eine ideale Lo¨sung des
Durchmischungsproblems besteht in der vollsta¨ndigen Trennung der verschie-
denen Flu¨ssigkeiten voneinander durch schaltbare Mikroelemente auf dem Mi-
krofluidikchip. Solche Miniaturschalter lassen sich beispielsweise durch mehrla-
gige Softlithographietechniken erzeugen [And00]. Die Herstellung ist allerdings
zum einen aufwa¨ndig und wirkt sich zum anderen negativ auf die optischen
Anforderungen an die Zelle bezu¨glich Transparenz und Ho¨he aus. Es wurde
daher eine alternative Schalttechnik entwickelt, deren Funktion allein auf dem
Kanaldesign basiert.
11.4.2 Zweiphasenschalter
Als Schaltelement wird in den Kana¨len neben den wa¨ssrigen Lo¨sungen eine
zweite Phase verwendet. Luftkompartimente eignen sich in idealer Weise fu¨r
diesen Zweck: Sie bilden definierte Grenzfla¨chen zu wa¨ssrigen Phasen aus und
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Abbildung 11.8: Dargestellt ist die Funktionsweise des Zwei-Phasen-Mikroschalters.
Der Hauptkanal der Zelle wurde u¨ber den Kanal 1 mit einer Mikrokugelsuspension
befu¨llt (a). Diese wird in den Pipettenkanal gesaugt. Mittels einer 3×3-Anordnung von
optischen Fallen (rote Markierung und vergro¨ßerter Ausschnitt) werden 9 der Kugeln
gefangen (b). Durch Druckerho¨hung in Kanal 2 werden die beiden rechten Seitenkana¨le
durch Verschieben des Lufkompartiments geschlossen. Dieses Schalten wirkt sich nicht
sto¨rend auf die HOT aus. Die Objekte bleiben stabil in den Fallen fixiert (c).
eignen sich damit zu deren Trennung [Iri04]. Aufgrund des Brechungsindexun-
terschieds zu Wasser bilden sie kontrastreiche Elemente, die sich sehr gut unter
dem Mikroskop erkennen lassen. Weiterhin sind die Mikrofluidikkana¨le nach ih-
rer Herstellung ohnehin mit Luft gefu¨llt, eine aufwa¨ndige Injektion einer zusa¨tz-
lichen Substanz entfa¨llt somit. Damit sich einzelne Luftkompartimente an den
entscheidenden Positionen und mit der erforderlichen Gro¨ße ausbilden, ist ei-
nerseits eine spezielle Kanalstruktur erforderlich und andererseits sind die Zel-
len in einer bestimmten Weise zu fu¨llen. Das Zusammenspiel aus Kanaldesign
und Fu¨llprotokoll fu¨hrt dann zu den gewu¨nschten Mikroschaltern (Abb. 11.7).
Die zufu¨hrenden flankierenden Kana¨le verju¨ngen sich bis zum Eintritt in den
Hauptkanal von 100 µm auf 10 µm . Nach Gl. 9.4 ist damit ein erheblicher
Anstieg des hydrodynamischen Widerstandes verbunden. Beim Befu¨llen der
Kana¨le kommt es daher zu einer Bremswirkung, die den Flu¨ssigkeitsstrom bei
moderaten Druckdifferenzen schnell zum Erliegen bringen. Dies ermo¨glicht eine
sehr einfache Injektion der verschiedenen Flu¨ssigkeiten in den Chip, ohne dass
die Gefahr eines U¨berschießens in den Haupt- und andere Seitenkana¨le besteht.
Zu Beginn eines Experiments werden auf diese Weise sa¨mtliche Flu¨ssigkeiten in
die Zelle injiziert, ohne den Hauptkanal zu befu¨llen. Dies erfolgt schließlich, in-
dem der Druck in einem der Kana¨le soweit erho¨ht wird, dass der Widerstand der
schmalen O¨ffnung u¨berwunden wird. Dadurch wird der Hauptkanal befu¨llt und
die u¨brigen Seitenkana¨le werden durch Luftkompartimente verschlossen, wel-
che eine Durchmischung der Flu¨ssigkeiten verhindern. Die Luftkompartimente
trennen die einzelnen Lo¨sungen vollsta¨ndig voneinander ab. Durch Regulati-
on des Drucks in zwei benachbarten Seitenkana¨len ko¨nnen die Luftreservoirs
einfach von einem Kanal in den anderen verschoben werden. Auf diese Wei-
se lassen sich je nach Bedarf beide Kana¨le verschließen oder ein Kanal zum
Befu¨llen der Zelle o¨ffnen. Ein Verschieben der Luft in den Hauptkanal wird
durch die Geometrie der Zelle verhindert. Um das Luftreservoir in den Haupt-
kanal zu bewegen, muss die Luft-Wasser-Kontaktfla¨che vergro¨ßert und damit
die Oberfla¨chenenergie erho¨ht werden. Energetisch gu¨nstiger ist der Kontakt
der Luft zu den hydrophoben Zellwa¨nden. Ein Bewegen der Luft zwischen zwei
Seitenkana¨len erfordert daher eine wesentlich geringere Druckdifferenz als das
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Abbildung 11.9: Das Tropfengeneratordesign besteht aus zwei T-fo¨rmigen Tropfenge-
neratoren und einem gemeinsamen Reaktionsraum, welcher die Vereinigung der Tropfen
erlaubt.
Verschieben der Luft in den Hauptkanal.
Die Verwendung der Luftkompartimente ermo¨glicht somit auf einfache Wei-
se die Generierung von schaltbaren Mikroelementen, mit denen sich Flu¨ssigkei-
ten vollsta¨ndig voneinander abtrennen lassen (Abb. 11.8). Die Schalter ko¨nnen
beliebig oft verwendet werden. Verschleißerscheinungen wie bei herko¨mmlichen
Schaltern treten nicht auf, da die begrenzenden und steuernden Einheiten allein
durch die Luft-Wasser-Phasengrenzen und nicht durch ein zusa¨tzliches drittes
Element gebildet werden. Die Verwendung von Detergentien sollte allerdings
vermieden werden, da durch diese die hydrophoben Oberfla¨cheneigenschaften
der Kanalwa¨nde vera¨ndert werden ko¨nnen. Wa¨ssrige Lo¨sungen ko¨nnen dann
an den Wa¨nden entlang fließend die Luftreservoirs umgehen. Die Verwendung
u¨blicher biologischer Puffer- und Proteinlo¨sungen stellt aber in der Regel kein
Problem dar. Erst nach wiederholtem Einsatz der Mikrofluidikchips ist eine
Vera¨nderung der Kanaleigenschaften zu beobachten.
11.5 Tropfengenerator
Die Idee der vollsta¨ndige Kompartimentierung der zu dosierenden Flu¨ssigkeiten
wird auch von dem folgenden Zelldesign aufgegriffen. Dieses besteht im Wesent-
lichen aus zwei T-fo¨rmigen Tropfengeneratoren [Tho01] und einem gemeinsa-
men Reaktionsraum (Abb. 11.9). Zwei verschiedene Flu¨ssigkeiten ko¨nnen so auf
dem Chip in Form definierter Tropfen mit variabler Gro¨ße abgeschieden, bewegt
und gezielt fusioniert werden. Um eine Tropfenbildung zu ermo¨glichen, wird die
Zelle zuna¨chst mit einer hydrophoben, mit Wasser nicht mischbaren Flu¨ssigkeit
(Perfluordekalin im folgenden als O¨l bezeichnet) u¨ber die Kana¨le 1 und 5 befu¨llt.
Die auf diese senkrecht auftreffenden Kana¨le 2 und 4 dienen der Injektion der
wa¨ssrigen Lo¨sungen. Durch abgestimmte Anpassung des Drucks in den Wasser-
und O¨lkana¨len la¨sst sich ein definiertes Volumen der wa¨ssrigen Phase in den
O¨lkanal einbringen (Abb. 11.10). Durch eine weitere Druckerho¨hung im O¨lka-
nal kann das zuvor gebildetete Kompartiment vollsta¨ndig von der wa¨ssrigen
Phase im zufu¨hrenden Kanal getrennt werden. Das minimale Volumen, das sich
auf diese Weise abscheiden la¨sst, ist durch die Geometrie des T-fo¨rmigen Seg-
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Abbildung 11.10: Generierung von Tropfen in Mikrofluidikkana¨len. Durch ein T-
Segment lassen sich einzelne Tropfenkompartimente durch Regulierung des Drucks in
den beiden zufu¨hrenden Kana¨len erzeugen. Die Abbildung zeigt diesen Prozess zu drei
verschiedenen Zeitpunkt bis kurz vor dem Tropfenabriss.
ments bestimmt. Eine Tropfenbildung gelingt, wenn das vorgebildete wa¨ssrige
Kompartiment im O¨lkanal eine La¨nge aufweist, welche mindestens der doppel-
ten Kanalbreite des zufu¨hrenden Wasserkanals entspricht. Auf diese Weise wird
erreicht, dass die durch Druckerho¨hung im O¨lkanal auftretenden Scherkra¨fte ein
Ablo¨sen des Tropfens vomWasserreservoir bewirken. Weist das vorgebildete Vo-
lumen eine geringere Ausdehnung auf, so schiebt sich das O¨l bei Druckerho¨hung
zwischen Zellwand und wa¨ssrige Phase.
Die abgetrennten Tropfen ko¨nnen durch Druckregulierung in den O¨lkana¨len
in den Reaktionsraum gebracht und dort miteinander fusioniert werden. Ne-
ben dem Kanaldesign spielt ein weiterer Punkt eine entscheidende Rolle fu¨r
den experimentellen Einsatz der Mikrofluidikzellen: die Regulierung der Fluss-
geschwindigkeit innerhalb der Kana¨le. Wie aus Gl. 9.4 ersichtlich, gelingt dies
durch eine gezielte Vera¨nderung der Druckdifferenz zwischen Kanaleingang und
-ausgang. Die hier vorgestellten Kanalsysteme (Dh ≈ 50 µm, L ≈ 40 mm) wei-
sen einen hydrodynamischen Widerstand in der Gro¨ße von 400 kPa s µl−1 auf.
Die experiementell erforderlichen Flussgeschwindigkeiten liegen in der Gro¨ßen-
ordnung von 100 µm s−1. Dies entspricht einem Volumenfluss von gerade ein-
mal 300 pl s−1. Die dazu erforderlichen Druckdifferenzen liegen bei 100 Pa.
Zur Realisierung solcher Druckdifferenzen mit der notwendigen Pra¨zision wur-
de eine Dosiereinheit entwickelt, mit deren Hilfe sich der Luftdruck in kleinen
Kompartimenten regulieren la¨sst.
11.6 Flusskontrolle
Fu¨r jeden anzusteuernden Kanal wird eine separate Dosiereinheit verwendet.
Diese besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten: Einer Spritze, deren
Stempel mit Hilfe einer Mikrometerschraube stufenlos bewegt werden kann,
einem Flu¨ssigkeitsreservoir und einem Schalter, der eine vollsta¨ndige Unter-
brechung des Flusses ermo¨glicht (Abb. 11.11 und 11.12). Durch die indirekte
Druckregulierung u¨ber den Luftdruck wird eine stufenlose Geschwindigkeitskon-
trolle ermo¨glicht. Das Luftvolumen der Spritze wirkt als da¨mpfendes Element.
Weiterhin ist das System so konstruiert, dass verschiedene Spritzengro¨ßen ver-
wendet werden ko¨nnen. Damit ko¨nnen die Volumina und Volumena¨nderungen
an die jeweiligen Erfordernisse so angepasst werden, dass sich die notwendige
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Abbildung 11.11: Dosiereinheit zur Steuerung der Flussgeschwindigkeit in den Mi-
krofluidikkana¨len. Die Einheit besteht aus drei Komponenten: Einer Spritze, deren
Stempel mit Hilfe einer Mikrometerschraube stufenlos bewegt werden kann, einem
Flu¨ssigkeitsreservoir und einem Schalter, der eine vollsta¨ndige Unterbrechung des Flus-
ses ermo¨glicht.
Abbildung 11.12: Blick in die Mikrofluidikdosiereinheit. Zu erkennen sind die ver-
schiedenen Spritzen, die der Druckregulierung dienen. Diese sind u¨ber Schla¨uche mit
den Flu¨ssigkeitreservoirs und den Schaltventilen verbunden.
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Auflo¨sung in der Druckregulierung erreichen la¨sst. Durch die Verwendung von
Spritzen mit einem Volumen von 2 ml la¨sst sich bereits mit den hier vorge-
stellten Kanalgeometrien eine Pra¨zision erreichen, die es ermo¨glicht, Polysty-
rolku¨gelchen mit einer Geschwindigkeit von etwa 10 µm s−1 zu bewegen. Die
Bewegung kann weiterhin vollsta¨ndig gestoppt und die Richtung umgekehrt
werden.
Teil III
Biomimetische Systeme
Im dritten Teil der vorgelegten Dissertation sollen abschließend die Mo¨glich-
keiten des entwickelten Mikrolabors anhand erster Anwendungen zur Untersu-
chung biologischer Systeme demonstriert werden. Das Hauptaugenmerk liegt
dabei auf subzellula¨ren Proteinstrukturen. Diese Netzwerke stellen komplexe
chemische und physikalische Systeme dar. Insbesondere die Interaktion zwi-
schen mechanischen Eigenschaften und biochemischen Reaktionen bilden die
Basis fu¨r ihre biologische Funktion in der lebenden Zelle.
Zu Beginn steht in Kap. 12 ein U¨berblick u¨ber den Aktinkortex. Dieses Pro-
teinnetzwerk innerhalb der Zelle ist von entscheidender Bedeutung fu¨r verschie-
denste essentielle Zellprozesse und soll daher als Untersuchungsobjekt fu¨r die
Anwendung des Mikrolabors Verwendung finden. Dazu werden in Kap. 13 ver-
schiedene Strategien und Konzepte eingefu¨hrt und vorgestellt, die einen Zugang
zu diesen komplexen biologischen Systemen ermo¨glichen. Im Mittelpunkt steht
dabei die Generierung und Untersuchung biomimetischer In-vitro-Modelle. Ab-
schließend sollen die Mo¨glichkeiten und Anwendungen des Mikrolabors in Ein-
zelzellexperimenten aufgezeigt werden.
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Kapitel
12
Subzellula¨re Mikrosysteme:
Der Aktinkortex
12.1 Das Zytoskelett
Die mechanischen Eigenschaften und die Gestalt einer Zelle sind von entschei-
dender Bedeutung fu¨r ihre biologische Funktion [Sac04]. Dies gilt nicht nur
fu¨r den offensichtlichen Fall eines vielzelligen Organismus, in dem komplexe
Zellverba¨nde gezielt strukturiert werden mu¨ssen, sondern bereits fu¨r die einzel-
ne Zelle. Sie muss in der Lage sein, Kra¨fte zu u¨bertragen und auf Kra¨fte zu
reagieren. Erst dadurch werden essentielle Vorga¨nge wie die Zelladha¨sion, die
Zellteilung und die Zelldifferenzierung ermo¨glicht. Maßgeblich bestimmt werden
die mechanischen und morphologischen Eigenschaften einer Zelle durch das Zy-
toskelett. Dies gilt insbesondere fu¨r tierische Zellen, die keine Zellwand besitzen
und deren flu¨ssigkeitsa¨hnliche Plasmamembran allein nicht in der Lage ist, die
komplexe Morphologie zu ermo¨glichen. Eine Zelle ist damit weit mehr als ein
mit Flu¨ssigkeit gefu¨llter Membranbeutel. Vielmehr ist das Zytoplasma von Poly-
mernetzwerken durchsetzt, die Kra¨fte u¨bertragen und mechanischer Spannung
standhalten ko¨nnen. Das Zytoskelett ist ein Proteingeru¨st, das im wesentlichen
aus drei verschiedenen Klassen von Filamenten besteht: Mikrotubuli, Aktin-
filamenten und Intermedia¨rfilamenten. Mikrotubuli sind starre ro¨hrenfo¨rmige
Strukturen mit einem a¨ußeren Durchmesser von 25 nm und einem inneren
Durchmesser von 18 nm. Ihre Persistenzla¨nge Lp liegt in der Gro¨ßenordnung von
6 mm.1 Aufgrund ihrer Struktur sind sie in der Lage, sowohl Kompression als
auch Zugspannung zu widerstehen. Daher lassen sich durch Mikrotubuli asym-
metrische zellula¨re Prozesse umsetzen, wie beispielsweise die Ausbildung des
Spindelapparats und Trennung der Chromatiden wa¨hrend der Zellteilung. Die
Aktinfilamente, auch Mikrofilamente genannt, besitzen eine kabelartige Struk-
tur mit einem Durchmesser von ca. 6 nm. Sie sind wesentlich flexibler als die
Mikrotubuli. Ihre Persistenzla¨nge betra¨gt 15 µm. Aufgrund ihrer flexiblen Na-
tur mu¨ssen die Aktinfilamente vernetzt werden, um Kompressionen widerstehen
zu ko¨nnen. Die Intermedia¨rfilamente besitzen eine seilartige Struktur. Sie sind
1In der Polymermechanik ist die Persistenzla¨nge ein Maß fu¨r die Flexibilita¨t einer Poly-
merkette. Definiert wird diese u¨ber die Korrelationsfunktion 〈~e(0)~e(s)〉 = exp(−s/Lp). Die
Koordinate s bezeichnet die Position entlang der Kontur des Polymers, der Einheitsvektor
~e(s) gibt die lokale Orientierung der Kette an.
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Tabelle 12.1: Verschiedene Eigenschaften der Zytoskelettproteine und -filamente
[How01]: Molekulargewicht (MG) Durchmesser (d), Querschnittsfla¨che (A) und Persi-
stenzla¨nge (Lp).
MG d A Lp
Filamentart (kDa) (nm) (nm2) µm
Aktin 42 6 19 15
Tubulin 50 25 200 6000
Intermedia¨r- 40-180 ca. 10 ca. 60
filamente
wesentlich flexibler im Vergleich zu den Aktinfilamenten. Strukturell sind sie
aus verschiedenen ineinander verdrillten Proteinketten aufgebaut. Ihr Durch-
messer betra¨gt ungefa¨hr 10 nm. Verschiedene Eigenschaften der Filamente und
der sie aufbauenden Proteine sind in Tab. 12.1 zusammengefasst.
Ein wesentliches Kennzeichen der mechanischen Eigenschaften des Zytoske-
letts und der zugrundeliegenden Proteinnetzwerke ist die Viskoelastizita¨t. Die
Strukturen vereinen sowohl elastische Eigenschaften eines Festko¨rpers wie auch
viskose Eigenschaften einer Flu¨ssigkeit.
12.1.1 Viskoelastizita¨t
Greift eine kleine Kraft F an einem homogenen, isotropen Ko¨rper mit der Quer-
schnittsfla¨che A an, so gilt fu¨r die Spannung σ
σ =
F
A
= E
∆L
L
= Eγ (12.1)
mit dem Elastizita¨tsmodul E und der relativen La¨ngena¨nderung oder Deh-
nung γ = ∆L/L. Dieses proportionale Verhalten von Spannung und Dehnung
wird als Hookesches Gesetz bezeichnet. Ist die Zugbelastung zu groß, kann es
zur Zersto¨rung des Ko¨rpers kommen. Die zugeho¨rige Spannung wird Zugfe-
stigkeit genannt. Der Elastizita¨tsmodul, auch Young-Modul genannt, ist eine
Materialkonstante, aus der sich die Steifigkeiten fu¨r verschiedene Geometrien
und Krafteinwirkungen berechnen lassen. Die Elastitizita¨tsmoduln verschiede-
ner Materialien sind in Tab. 12.2 wiedergegeben.
Flu¨ssigkeiten zeichnen sich durch eine gewisse Za¨higkeit oder Viskosita¨t η
aus, die sich als Widerstand bemerkbar macht, versucht man einen Ko¨rper
durch die Flu¨ssigkeit zu bewegen. Bringt man eine Flu¨ssigkeit zwischen zwei
Platten gleicher Fla¨che A, welche sich relativ zueinander mit der Geschwindig-
keit v bewegen, so ist die Kraft, die fu¨r die Bewegung aufgebracht werden muss,
gegeben durch
F = ηA
∂v
∂z
. (12.2)
Durch Umformung erha¨lt man daraus fu¨r die Spannung σ
σ = η
∂v
∂z
. (12.3)
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Tabelle 12.2: Elastizita¨tmodule verschiedener Festko¨rper [How01].
Elastizita¨tsmodul Zugfestigkeit
Material (GPa) (GPa)
Diamant 1300 -
Glas 73 1 (Faser)
Plexiglas 3 0,05
Seide 2,3 0,03
Aktin 2,3 0,03
Kollagen 2 0,1
Tubulin 1,9 -
Ist die Viskosita¨t unabha¨ngig vom Geschwindigkeitsgradienten, so spricht man
von einer Newtonschen Flu¨ssigkeit. Zur mechanischen Beschreibung von Syste-
men, die sowohl elastisches wie viskoses Verhalten aufweisen (Viskoelastizita¨t),
ko¨nnen der Hookesche und Newtonsche Ansatz kombiniert werden. In diesem
Fall wird die Spannung beschrieben durch
σ = G
′
γ +G
′′ ∂γ
∂t
. (12.4)
Der elastische Anteil wird beschrieben durch den Elastizita¨ts- oder Speicher-
modul G
′
. Das dissipative Verhalten des Materials wird beschrieben durch den
Verlustmodul G
′′
.
Den einfachsten Ansatz, mit dem sich ein viskoelastischer Ko¨rper beschrei-
ben la¨sst, liefert das Voigt-Modell (Abb. 12.1). Bei diesem handelt es sich um
eine parallele Anordnung einer Feder mit der Federkonstante k und eines da¨mp-
fenden Elements mit dem Reibungskoeffizienten β. Die elastische Kraft Fk und
die Reibungskraft Fβ addieren sich in diesem Modell zu der Gesamtkraft F .
Die korrespondierenden Auslenkungen sind identisch: x = xk = xβ . Aus diesen
Bedingungen resultiert die Differentialgleichung:
F = kx+ β
∂x
∂t
. (12.5)
Die Lo¨sung liefert den zeitlichen Verlauf der Deformation des viskoelastischen
Ko¨rpers:
x(t) =
F
k
(
1− e−t/τ
)
(12.6)
mit der Zeitkonstante τ , welche gegeben ist durch β/k.
12.2 Aktin und Aktinfilamente
Die gesamte Aktinfamilie besteht aus mehr als einem Dutzend Proteinklassen.
Neben Aktin selbst, welches die Mikrofilamente bildet, existieren verschiedene
Klassen sogenannter aktinverwandter Proteine (actin-related proteins, Arps).
Deren Aminosa¨uresequenz ist zu etwa 50 % identisch mit der des gewo¨hnlichen
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Abbildung 12.1: Durch das Voigt-Modell la¨sst sich das viskoelastische Verhalten ei-
nes Ko¨rpers beschreiben. Das Modell besteht aus einer parallelen Anordnung einer
elastischen Feder mit der Federkonstante k und einem da¨mpfenden Element mit dem
Reibungskoeffizienten β.
Aktins. G-Aktin, die Monomereinheit des Aktins, ist ein globula¨res Protein mit
einem Molekulargewicht von 42 kDa. Es kommt in allen eukaryotischen Zellen
vor und ist das ha¨ufigste Protein in Eukaryoten: In Muskelzellen ist jedes zehnte
Proteinmoleku¨l ein Aktinmoleku¨l, in anderen Zellen betra¨gt der Anteil 15 %.
Die Struktur des Aktins weist eine Tasche auf, in welcher die Nukleotide Adeno-
sintriphosphat (ATP) oder Adenosindiphosphat (ADP) und Mg2+-Ionen anbin-
den ko¨nnen [Kab90]. Durch die Bindung der Nukleotide kann die Polymerisation
und Depolymerisation reguliert werden (s.u.). Die polymerisierte, filamento¨se
Form des Aktin wird als F-Aktin bezeichnet. Die Struktur der Aktinfilamente
konnte mit Hilfe einer Kombination aus elektronenmikroskopischen Aufnahmen
[Hol90] und der Ro¨ntgenstrukturanalyse von in Gelen eingebetteten Filamenten
[Lor93] aufgekla¨rt werden. In einem Filament formen die Aktinmonomere eine
linksha¨ndige Helix mit einer Periode von 72 nm [Moo70]. Eine volle Periode
wird aus 26 Untereinheiten gebildet, die insgesamt 12 vollsta¨ndige Rotationen
durchfu¨hren. Aufgrund dieser sehr hohen Drehung pro Monomer (166◦) und der
großen Kontaktfla¨che zwischen alternierenden Monomeren la¨sst sich ein Fila-
ment auch als rechts-ha¨ndige Helix aus zwei Stra¨ngen, den Protofilamenten, be-
schreiben. Die Asymmetrie der Aktinmonomere u¨bertra¨gt sich auf die Aktinfila-
mente, die damit eine Polarita¨t aufweisen. Die beiden Enden unterscheiden sich
in struktureller Hinsicht. Daraus resultiert ein ebenfalls unterschiedliches dyna-
misches Polymerisationsverhalten: Das schneller wachsende Ende wird als Plus-
Ende, das langsamer wachsende Ende als Minus-Ende bezeichnet. Die Polymeri-
sation des Aktins verla¨uft in einem Zweischrittmechanismus [Oos62, Weg75] und
beginnt mit dem relativ langsamen Prozess der Nukleation. In diesem wird ein
Trimer aus G-Aktin gebildet, welches durch Mg2+-Ionen stabilisiert wird. Daran
anschließend erfolgt die schnelle Elongation des vorgebildeten Polymerisations-
keims und damit die Ausbildung der Filamente. Es stellt sich schließlich ein
Gleichgewichtszustand ein, in dem Polymerisations- und Depolymerisationrate
identisch sind. Um den Nukleationsprozess zu initiieren, ist eine kritische Mo-
nomerkonzentration erforderlich2. ATP ist zur Polymerisation nicht zwingend
notwendig. Aktin kann jedoch gebundenes ATP hydrolysieren. Dies geschieht
2Die kritische Konzentration entspricht der Gleichgewichtskonstante der Dissoziation und
ist abha¨ngig von dem an das monomere G-Aktin gebundene Nukleotid (Abb. 12.2).
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Abbildung 12.2: Struktureller Aufbau eines Aktinfilaments und Kinetik der Polyme-
risation. Die Abbildung zeigt die kritischen Konzentrationen K (µM) fu¨r die Dissoziati-
on und Assoziation von Mg-ATP-Aktin (T) und Mg-ADP-Aktin (D) unter physiologi-
schen Bedingungen. Die kritischen Konzentrationen an den beiden Enden des Filaments
sind identisch fu¨r Mg-ADP-Aktin, aber unterschiedlich fu¨r Mg-ATP-Aktin. Begru¨ndet
ist dieses Verhalten in der irreversiblen Hydrolyse des ATP nach dem Einbau in das
Filament.
gewo¨hnlich nach dem Einbau eines ATP-Aktin-Komplexes in eine wachsende
Polymerkette. Die ATPase-Aktivita¨t geho¨rt zu den ersten entdeckten bioche-
mischen Eigenschaften des Aktins [Str50]. Die physiologische Bedeutung dieser
Funktion, welche immerhin einen signifikanten Anteil an der gesamten zellula¨ren
ATPase-Aktivita¨t ausmacht [Dan86], ist bislang nicht vollsta¨ndig gekla¨rt. Mit
der Kopplung von ATP-Hydrolyse und Polymerisation sind die Voraussetzungen
fu¨r eine mikroskopische Reversibilita¨t nicht mehr gegeben. Daraus ergibt sich
die Mo¨glichkeit, dass die Dissoziations- und Assoziationsraten an den beiden
Enden eines Filaments unterschiedlich sein ko¨nnen. Das fu¨hrt zu einer Gleich-
gewichtssituation, in der an einem Ende das Polymer verla¨ngert wird, wa¨hrend
es am anderen Ende abgebaut wird. Der Prozess wird als Tretmu¨hlmechanis-
mus bezeichnet [Weg76]. In diesem wird G-Aktin mit gebundenem ATP an das
schneller wachsende Filamentende gebunden. Das ATP wird zu ADP und Phos-
phat (Pi) hydrolysiert. Das Phosphat wird schließlich in die Lo¨sung abgegeben,
so dass in dem Filament G-Aktin-Untereinheiten mit gebundenem ADP verblei-
ben. Da die ATP-Hydrolyse nicht fest mit der Monomeraddition gekoppelt ist,
ha¨ngt das Verha¨ltnis von im Filament gebundenem ATP, ADP-Pi und ADP von
der Polymerisationsrate und ATPase-Rate ab [Kor87, Car89, Car94]. Am Ende
des Filaments mit der geringen Affinita¨t zur Polymerisation, dem Minusende,
ist an die Aktinmonomere hauptsa¨chlich ADP angebunden. Im Gleichgewicht
entspricht die Depolymerisationrate an diesem Ende der Polymerisationrate am
anderen Filamentende. Wa¨hrend des Tretmu¨hlprozesses bleibt damit die Ge-
samtla¨nge des Polymers konstant. Es findet allerdings ein Fluss von Monomeren
durch das Polymer statt. Die Rate dieses Prozesses liegt bei etwa 2 µm h−1.
12.3 Aktinassoziierte Proteine: Motorproteine
Die Vielzahl weiterer Proteine, welche mit dem Aktin assoziiert sind [Win05],
ko¨nnen verschiedene Filamente miteinander verknu¨pfen, die Nukleation des Ak-
tins initiieren und monomeres Aktin binden [Wel99, Paa04, Mat94]. Eine be-
sondere Klasse bilden die verschiedenen Formen des Myosins. Bei diesen han-
delt es sich um Motorproteine, welche sich an Aktinfilamenten entlang bewe-
gen [Gee05]. Die Interaktion zwischen Aktin und Myosin bildet die molekula-
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Abbildung 12.3: Myosin II besteht aus zwei schweren (gru¨n und braun) und vier
leichten Ketten (blau). Funktionell und strukturell lassen sich die schweren Ketten
in drei Bereiche unterteilen: Den Kopfteil mit den Aktin- und ATP-Bindungsstellen,
einem verbindenden regulatorischen Bereich mit den leichten Ketten und schließlich
den Endbereich der Supercoil -Struktur. Die Protease Chymotrypsin spaltet Myosin II
in das schwere Meromyosin (HMM) und das leichte Meromyosin (LMM). HMM kann
wiederum durch Papain in die Untereinheiten S1 und S2 gespalten werden.
re Grundlage fu¨r die Muskelkontraktion, den intrazellula¨ren Organelltransport
und die Zellteilung. Bei dem ersten entdeckten Myosinmotor handelt es sich um
Myosin II. Er kommt in hoher Konzentration im Muskelgewebe vor. In diesem
bildet das Protein dicke Bu¨ndel aus, die im Zusammenspiel mit den du¨nneren
F-Aktinbu¨ndeln fu¨r die Muskelkontraktion verantwortlich sind. Die Energie fu¨r
diesen Prozess stammt dabei aus der Hydrolyse von ATP. Myosin II ist ein
Dimer, das aus zwei schweren und vier leichten Ketten besteht (Abb. 12.3).
Die beiden C-terminalen α-Helices der schweren Ketten sind umeinander ge-
wunden und bilden so eine Supercoil -Struktur aus. Der Teil des Myosins, der
sich durch Chymotrypsinbehandlung von dem u¨brigen Proteinteil abtrennen
la¨sst [SG53], wird mit LMM (light meromyosin) bezeichnet. Der Kopfteil des
Myosins tra¨gt dementsprechend die Bezeichnung HMM (heavy meromyosin).
Er entha¨lt die Bindungstelle fu¨r Aktin und ATP [Hux63]. Durch das Enzym
Papain kann die HMM-Einheit weiter aufgespalten werden: Es resultieren die
beiden Kopfregionen S1 und der verbindende Proteinrest S2 [Low69]. In-vitro-
Experimente zeigten, dass der S1-Kopf allein in der Lage ist, Aktinfilamente
fortzubewegen [Toy87]. Die katalytische Domaine zur ATP-Hydrolyse und die
Aktinbindungsstelle sind damit beide in S1 lokalisiert.
12.4 Der Aktinkortex
Der Aktinkortex ist ein hoch-adaptives und reguliertes Polymernetzwerk auf-
gebaut aus Aktin und Arps. Als ein essentieller Bestandteil des Zytoskeletts
bildet es eine entscheidende Schnittstelle zwischen mechanischen a¨ußeren Rei-
zen auf der einen und biochemischen regulativen Prozessen zur Anpassung der
Zelleigenschaften auf der anderen Seite. Dieses Netzwerk aus quervernetzten
Aktinfilamenten schu¨tzt die Zelle vor Deformationen, u¨bertra¨gt Kra¨fte und be-
schra¨nkt die Diffusion von Organellen im Zellinnern [Pol02b]. Es spielt damit
eine entscheidende Rolle in der Beweglichkeit der Zelle [Pol03], der Zelladha¨si-
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Abbildung 12.4: Fluoreszenzaufnahme eines adha¨rierten Fibroblasten mit angefa¨rb-
ten Aktinfilamenten (gru¨n). Deutlich erkennbar sind die ausgebildeten Aktinstressfa-
sern. Die Adha¨sion der Zelle erfolgte auf einer mikrostrukturierten Oberfla¨che (Abb. aus
[Ulm05]).
on [Bal01] und Zellteilung [Pel02], der Endo- und Exozytose [Qua00] und dem
intrazellula¨ren Transport [Eva95].
Der Aktinkortex bildet eine du¨nne quasi zweidimensionale Schale unmittel-
bar unterhalb der Zellmembran. Die Dicke dieser Hu¨lle reicht von einer Mo-
nolage von Aktinfilamenten in roten Blutko¨rperchen bis zu mehr als 1 µm
in amoeboiden Zellen [Pol02b]. Die strukturellen und viskoelastischen Eigen-
schaften des Netzwerks werden durch eine Vielzahl von aktinbindenden Protei-
nen reguliert [Kre99]. Das Aktinnetzwerk ist ein hochdynamisches Gebilde, das
sta¨ndig Umformungen durch Auf-, Ab- und Umbau der Aktinfilamente erfa¨hrt.
Diese ko¨nnen in einer sehr dichten netzartigen Struktur organisiert sein, aber
auch beispielsweise wa¨hrend der Zelladha¨sion bu¨ndelartige Stressfasern ausbil-
den (Abb. 12.4).
12.4.1 Untersuchungsmo¨glichkeiten
Studien der strukturellen Reorganisation des Aktinzytoskeletts wa¨hrend der
Pseudopodienausbildung3 [Svi99], der zentripetalen Kontraktion von Endothel-
zellen durch Entzu¨ndungssignale wie Thrombin [Gar95] oder der Bildung von
Fokalkontakten zur Stabilisierung der Zelladha¨sion [Gei02, Bal01] haben einen
ersten Einblick in die Regulation des Aktinkortex durch biochemische Signale
gegeben. Mikromechanische Untersuchungen der Zellmembran lieferten Infor-
mationen u¨ber eine Korrelation zwischen viskoelastischem Verhalten der Zel-
le und der Kortexstruktur [Bau99] und dessen Rolle in der Kraftgenerierung
[Eva93]. Generell sind Untersuchungen der viskoelastischen Eigenschaften in
einer lebenden Zelle mit großen Schwierigkeiten verbunden. Diese setzen Tech-
niken voraus, mit denen sich lokale Informationen gewinnen lassen mit einer
Auflo¨sung in der Gro¨ßenordnung eines Mikrometers [Jan04]. Eine Methode, die
3Pseudopodien (Scheinfu¨ßchen) sind Plasmaausstu¨lpungen von Zellen, welche der Fortbe-
wegung und auch der Aufnahme von Nahrung dienen.
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bereits vor u¨ber 80 Jahren entwickelt wurde [Fre22], besteht in der Beobach-
tung der Bewegung eines kleinen Objekts, welches in die Zelle eingebracht wird.
Ist das Teilchen magnetisch, la¨sst es sich durch ein externes Magnetfeld bewe-
gen und die resultierende Dehnung kann durch ein Mikroskop gemessen werden
[Bau01]. Ebenso ko¨nnen optische Pinzetten zur Kraftu¨bertragung genutzt wer-
den und die Brownsche Bewegung des Objekts la¨sst sich zur Charakterisierung
der mechanischen Eigenschaften der Mikroumgebung auswerten [Lau03a]. Um
die lokale Natur der Untersuchungstechnik unter Verwendung einer Mikroprobe
hervorzuheben, wird diese auch als Mikrorheologie bezeichnet. Erweiterungen
der Methode basieren auf der Verwendung mehrerer Mikrokugeln und nutzen
die korrelierte thermische Bewegung benachbarter Partikel zur Informationsge-
winnung [Cro00]. Mikrorheologische Untersuchungen von Zellen haben gezeigt,
dass das Zytoplasma eine viskose Flu¨ssigkeit ist, welche mit einem gelartigen
Netzwerk durchzogen ist. Die Maschengro¨ße ist relativ groß, Ku¨gelchen mit ei-
nem Durchmesser von 50 nm ko¨nnen frei durch die Zelle diffundieren [Jon96].
Die Viskosita¨t des Zytoplasma ist mit 10-100 mPa s bis zu 100 mal gro¨ßer
als die von reinem Wasser. Hierin spiegelt sich die hohe Proteinkonzentration
in der Zelle wider [LP00]. Der Elastizita¨tsmodul des Aktinnetzwerks der Zelle
besitzt Werte im Bereich von 100-1000 Pa [Sat96, Lau03b, Tri04]. Mit Hilfe
solcher Messungen ist man nun in der Lage, ein erstes Profil der mechanischen
Eigenschaften einer Zelle und insbesondere des Aktinzytoskeletts zu zeichnen.
Interessante Effekte kamen dabei zum Vorschein: So entsprach die Fluktuation
der Organellen innerhalb einer Zelle nicht den Bewegungen einer reinen Dif-
fusion, die allein durch die thermische Bewegung bestimmt wird. Dies deutet
darauf hin, dass die mechanischen Eigenschaften einer Zelle und ihr Antwortver-
halten sich fundamental von dem viskoelastischen Eigenschaften herko¨mmlicher
Materialien im thermodynamischen Gleichgewicht unterscheidet [Lau03a].
Trotz der vielfa¨ltigen Informationen, welche aus den beschriebenen In-vivo-
Studien gewonnen werden konnten, werden diese in ihren Mo¨glichkeiten zur de-
taillierten Aufkla¨rung der zugrunde liegenden Mechanismen der Funktionen des
Aktinkortex durch die Komplexita¨t des Systems und dessen Kopplung mit an-
deren Zellbestandteilen wie der Membran und dem Plasma eingeschra¨nkt. Eine
Strategie, dieses Problem zu lo¨sen, besteht in der Verwendung von In-vitro-
Modellen, deren Zusammensetzung und Komplexita¨tsgrad sich gezielt steuern
und reduzieren lassen. Da Aktinfilamente in vitro Konturla¨ngen von bis zu
30 µm besitzen, kann ihre Struktur und Bewegung nach Anbindung eines Fluo-
reszenzfarbstoffs oder Goldpartikels [Dic99] mikroskopisch betrachtet werden.
Auf diese Weise lassen sich mechanische Eigenschaften eines einzelnen Fila-
ments ermitteln [Git93, Gof02], aus denen Ru¨ckschlu¨sse auf die Eigenschaften
komplexe Netzwerke gezogen werden ko¨nnen [Gar04b]. Erga¨nzend zu diesen
Einzelfilamentsystemen (eindimensionale Aktinsysteme) lassen sich auch drei-
dimensionale Aktinnetzwerke in vitro erzeugen, rheologisch untersuchen und als
Modell fu¨r den Aktinkortex heranziehen [Jan94, Shi04, Gar04a]. Diese Systeme
eignen sich ebenfalls zur quantitativen Untersuchung der Auswirkungen akti-
ver Motorproteine auf die mechanischen Netzwerkeigenschaften [Hum02]. Eine
weitere Strategie, die bei der Generierung von biologischen In-vitro-Systemen
Anwendung findet, basiert auf der Nachahmung der natu¨rlichen Vorbilder. Die-
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Abbildung 12.5: A) Fluoreszenzaufnahme von Aktinfilamenten, die auf den Ko¨pfen
von Siliziumsa¨ulen angebunden sind. Besonders deutlich zu erkennen sind die Fila-
mente, die u¨ber mehrere Ko¨pfe gespannt und damit in ihrer thermischen Fluktuation
eingeschra¨nkt sind (weisse Pfeile und vergro¨ßerter Ausschnitt). B) Aufnahme des Netz-
werks nach Zugabe des vernetzenden Proteins Filamin. Durch die zusa¨tzlichen Quer-
verbindungen wird der Bewegungsfreiheitsgrad der Filamente eingeschra¨nkt, so dass
diese sehr gut als definierte Stra¨nge aufgelo¨st werden ko¨nnen. In Abbildung C) und D)
sind die beiden oben beschriebenen Situationen nochmals in Form einer schematischen
Zeichnung zur Verdeutlichung wiedergegeben (Abb. aus [Roo03]).
ser Ansatz wird als Biomimetik bezeichnet und bildet damit einen Gegenpol
zur Reduktion und Vereinfachung, das erste Ziel der Verwendung von In-vitro-
Systemen. Das Zusammenspiel beider Motive ermo¨glicht eine Vorgehensweise,
die ein tieferes Versta¨ndnis der untersuchten Vorga¨nge erlaubt: Zu Beginn steht
eine maximale Reduktion auf ein charakterisierbares System, dessen Komple-
xita¨tsgrad anschließend schrittweise erho¨ht wird, um dem natu¨rlichen Vorbild
na¨her zu kommen. Ein interessantes Beispiel fu¨r ein biomimetisches Modell-
system liefert das Studium des Bakteriums Listeria monocytogenes. Der Ein-
zeller bewegt sich innerhalb seiner Wirtszelle, indem es Aktin an seiner Ober-
fla¨che polymerisiert [The92]. In Modellsystemen wurde die Wirtszelle durch
Zellextrakt und das Bakterium durch Mikrokugeln ersetzt, an deren Oberfla¨che
verschiedene Proteine gebunden waren [Cam99]. Dadurch ließen sich die ent-
scheidenden Faktoren und Mechanismen des Bewegungsapparates von Listeria
monocytogenes aufdecken. Im Falle der Untersuchung von Aktinkortexmodel-
len legt der biomimetische Ansatz die Verwendung von ra¨umlich begrenzten
Aktinnetzwerken als realistisches Modell des Aktinzytoskeletts nahe. Es ist zu
erwarten, dass die geometrischen Randbedingungen einen entscheidenden Ein-
fluss auf die mechanischen Eigenschaften und die durch die Aktinpolymerisation
erzeugten Strukturen besitzen. Erste Experimente, in denen Aktinnetzwerke in
begrenzten Geometrien untersucht wurden, besta¨tigen diese Annahmen. Als
Modellsysteme fu¨r die Untersuchungen wurden Vesikel in der Gro¨ßenordnung
von 10 µm verwendet, die eine Kontrolle des Polymerisationsvolumens erlau-
ben [Hel01, Lim02]. Durch Einsatz photolithographischer Techniken erreichten
Roos et al. eine entscheidende Weiterentwicklung der biomimetischen Modelle
hinsichtlich der geometrischen Randbedingungen: Ihnen gelang die Konstruk-
tion eines quasi zweidimensionalen Aktinnetzwerks, welches auf Mikrosa¨ulen
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fixiert ist [Roo03]. Dieses Netzwerk, das durch seine Struktur ein sehr realisti-
sches Modell des a¨ußerst du¨nnen schalenfo¨rmigen Aktinkortex darstellt, konn-
te durch Zugabe von quervernetzenden Proteinen weiter strukturiert werden
(Abb. 12.5). Die quantitative Analyse der Filamentfluktuationen innerhalb des
Netzwerks ebenso wie der Transport kleiner an Myosin V gebundener Partikel
entlang der Filamente war mo¨glich.
Kapitel
13
In-vitro-Aktinkortexmodelle
13.1 Oberfla¨chenstrukturierung
Die gezielte Polymerisation quasi zweidimensionaler Aktinnetzwerke erfordert
eine definierte chemische und topologische Strukturierung: Zum einen mu¨ssen
chemische Signale vorhanden sein, die eine Reaktion wie die Aktinpolymerisa-
tion initiieren ko¨nnen, und zum anderen physische Randbedingungen, welche
die chemisch eingeleitete Strukturbildung in festgelegte Geometrien lenkt.
Ausgehend von der Arbeit von Roos et al. [Roo03] sollte das Potential der
HOT zur Mikrostrukturierung von Oberfla¨chen untersucht werden. Die Mi-
krosa¨ulen werden dabei durch pra¨parierte Mikrokugeln ersetzt. Ein Vorteil die-
ser Methode besteht darin, dass die Oberfla¨chen in situ wa¨hrend eines Expe-
rimentes zu verschiedenen Zeitpunkten modifiziert werden ko¨nnen. Dazu wer-
den Ku¨gelchen optisch gefangen und an die Oberfla¨che der Probenkammer ge-
bracht, an der sie durch Ausnutzung elektrostatischer und unspezifischer Wech-
selwirkungen gebunden werden ko¨nnen. Daru¨ber hinaus bietet die Technik die
Mo¨glichkeit, neben einer topologischen Strukturierung ebenfalls eine chemische
Strukturierung zu erzielen, indem unterschiedlich behandelte Ku¨gelchen ver-
wendet werden. Der Gebrauch von Mikrokugeln mit verschiedenen Oberfla¨chen
ermo¨glicht damit die Erzeugung von Oberfla¨chen mit komplexen chemischen
Eigenschaften. Da die Mikrokugeln an die Oberfla¨chen angebunden werden,
stellt ein Austausch verschiedener Medien in diesem Ansatz kein Problem dar.
Die dabei auftretenden Kra¨fte sind nicht ausreichend, um die fixierten Partikel
wieder abzulo¨sen.
13.1.1 Versuchsdurchfu¨hrung
Um eine Oberfla¨chenstrukturierung mit dem Ziel einer anschließenden gezielten
Aktinpolymerisation mit Hilfe der HOT zu erreichen, muss das verwendete Sys-
tem mehrere Bedingungen erfu¨llen. Die Mikrokugeln, mit denen die Oberfla¨che
strukturiert werden soll, mu¨ssen chemisch so modifiziert sein, dass auf ihren
Oberfla¨chen die Polymerisation und Anbindung von Aktinfilamenten erfolgen
kann, ebenso mu¨ssen sie sich durch spezifische oder unspezifische Wechselwir-
kung mit der Zelloberfla¨che an diese anbinden lassen. Die Oberfla¨che selbst soll-
te daru¨ber hinaus passivierende Eigenschaften bezu¨glich einer Aktinadsorption
bzw. Proteinadsorption im Allgemeinen besitzen. Das Mikroflusssystem sollte
in der Lage sein, verschiedene Substanzen und insbesondere ein Reservoir an
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Abbildung 13.1: Schematische Darstellung der In-situ-Lithographie mit HOT zur
topologischen und chemischen Strukturierung von Oberfla¨chen. Der Boden der Zelle ist
mit Polylysin beschichtet, um eine Anheftung der ebenfalls mit Polylysin beschichteten
Mikrokugeln zu verhindern. Mittels HOT werden die Kolloide eingefangen, strukturiert
und an die mit BSA beschichtete Flusszelldecke geheftet. Die negative Ladung der
BSA-Schicht bewirkt eine dauerhafte Fixierung der Struktur durch elektrostatische
Anziehung.
freien Mikrokugeln bereitzustellen. Zur Erfu¨llung der letztgenannten Vorausset-
zung wurde das in Kap. 11.3 vorgestellte Parallelflusszellensystem verwendet.
Dieses stellt fu¨r jede verwendete Substanz einen separaten Kanal zur Verfu¨gung.
Zusa¨tzlich wird ein Kanal mit Wasser befu¨llt, um die Zelle vor und nach In-
jektion einer Mikrokugelsuspension zu spu¨len. Auf diese Weise wird verhin-
dert, dass sich die Suspension mit den Pufferlo¨sungen durchmischt, wodurch ein
unspezifisches Anbinden der Ku¨gelchen an die Zelloberfla¨che vermieden wird.
Um eine Nukleation der Aktinpolymerisation an den Kugeloberfla¨chen zu er-
reichen, werden diese mit Polylysin beschichtet. Bereits 1979 konnten Brown
et al. [Bro79] zeigen, dass auf solche Weise pra¨parierte Partikel in der Lage
sind, die Aktinpolymerisation zu initiieren und zu beschleunigen.1 Durch die
Beschichtung mit Polylysin besitzen die Mikrokugeln bei pH = 7 eine sehr hohe
positive Oberfla¨chenladung und wu¨rden daher sofort an die negativ geladenen
Glasoberfla¨chen und plasmabehandelten PDMS-Oberfla¨chen binden. Um das
zu verhindern, wird der kanalbildende Boden der Mikroflusszelle ebenfalls mit
Polylysin inkubiert. Die elektrostatische Abstoßung verhindert dann das un-
gewu¨nschte Festkleben der Kolloide an der Oberfla¨che.
Die Decke der Zelle wird mit Rinderserumalbumin (bovines Serumalbumin,
BSA) beschichtet. Die Proteinlage erfu¨llt zwei Aufgaben: Zum einen besitzt
BSA bei pH = 7 eine negative Nettoladung, so dass die positiv geladenen Mi-
krokugeln durch elektrostatische Wechselwirkung an der Decke der Flusszelle
fixiert werden ko¨nnen. Zum anderen besitzt BSA proteinabweisende Eigenschaf-
1Erstaunlicherweise bewirkt das Polylysin nicht nur die Ausbildung radial nach außen
weisender Aktinfilamente auf der Kugeloberfla¨che. Daru¨ber hinaus stellten Brown et al. durch
elektronenmikroskopische Aufnahmen fest, dass sa¨mtliche Filamente bezu¨glich ihrer Polarita¨t
die gleiche Orientierung relativ zur Kugeloberfla¨che aufweisen [Bro79].
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Abbildung 13.2: Drei verschiedene HOT-Anordnungen wurden zur sequentiellen
Oberfla¨chenstrukturierung in fu¨nf Teilschritten eingesetzt. Jeweils ein hexagonales,
ein orthogonales und ein geschertes Arrangement optischer Fallen wurden mit poly-
lysinbeschichteten Ku¨gelchen (d = 2 µm) befu¨llt. Anschließend wurden diese auf einer
BSA-Oberfla¨che fixiert.
a) c)b)
Abbildung 13.3: Eine hexagonal strukturierte Oberfla¨che la¨sst sich in sequentieller
Weise durch Anheftung von jeweils sieben optisch gefangenen Mikrokugeln erzeugen.
Die Fla¨che la¨sst sich beliebig erweitern.
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Abbildung 13.4: Vier hexagonale Anordnungen von polylysinbeschichteten Mikroku-
geln wurden auf einer BSA-Oberfla¨che fixiert (a). Nach Inkubation mit G-Aktin-Lo¨sung
und Anfa¨rbung sind deutlich Aktinfilamente zu erkennen, welche fest an die Mikroku-
geln gebunden sind.
ten auf und verhindert somit die unspezifische Anbindung des Aktins [McG00].
Die Vorgehensweise zur Strukturierung der Zelloberfla¨che mit biofunktionali-
sierten Mikrokugeln ist schematisch in Abb. 13.1 zusammengefasst. U¨ber einen
der zufu¨hrenden Kana¨le werden die beschichteten Partikel in die Zelle einge-
bracht. Aufgrund ihrer spezifischen Dichte (ρ = 1, 01 g ml−1) sedimentieren
diese innerhalb weniger Minuten und bilden am Boden der Flusszelle ein Re-
servoir frei beweglicher Ku¨gelchen. Die elektrostatische Abstoßung verhindert
eine Anbindung an den Zellboden. HOT ko¨nnen nun dazu genutzt werden, ei-
ne Vielzahl von Ku¨gelchen optisch einzufangen, in einem bestimmten Muster
anzuordnen und an die Decke der Zelle zu bewegen. Aufgrund elektrostatischer
Anziehung zwischen den positiv geladenen Ku¨gelchen und der negativ gelade-
nen Proteinschicht der Decke kommt es zum Anbinden der Kolloide [Hoo02].
Die durch die HOT vorgegebene Struktur ist damit auf die Glasoberfla¨che u¨ber-
tragen worden. Der Vorgang la¨sst sich beliebig oft wiederholen. Dadurch lassen
sich auch gro¨ßere Fla¨chen in kurzer Zeit strukturieren. Diese sequentielle Vor-
gehensweise ist in vielen Fa¨llen einer einstufigen Strukturierung durch HOT
vorzuziehen. Zwar ist es mo¨glich, eine extrem große Zahl optischer Fallen durch
die HOT-Technologie zu erzeugen, jedoch muss bedacht werden, dass die zur
Verfu¨gung stehende Laserleistung auf sa¨mtliche optische Fallen verteilt wird.
Die resultierenden Federkonstanten und damit die Stabilita¨t der Fallen sinken.
Dies erschwert das Befu¨llen. Effizienter ist daher oft die Zerlegung des Zielmu-
sters in Untereinheiten, die nacheinander erzeugt werden (Abb. 13.3). Auch die
Kombination verschiedener Muster ist mo¨glich. Abb. 13.2 zeigt die sequentielle
Oberfla¨chenstrukturierung mit fu¨nf verschiedenen HOT-Mustern. Sind die Mi-
krokugeln an der beschichteten Glasoberfla¨che fixiert, lassen sie sich nicht mehr
durch optische Pinzetten entfernen. Auch einem ho¨heren Fluss von mehreren
100 µl s−1 halten die Strukturen stand.
Zur Erzeugung von Aktinnetzwerken werden nach der Anheftung der Mi-
krokugeln an die Zelldecke die u¨berschu¨ssigen Ku¨gelchen durch Spu¨len der
Flusszelle mit Wasser entfernt. Daraufhin wird eine frisch bereitete G-Aktin-
Lo¨sung (1,25 µM in F-Puffer) injiziert und fu¨r 20 min inkubiert. Die gerin-
ge G-Aktin-Konzentration bewirkt eine relativ langsame Neubildung von Fila-
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Abbildung 13.5: Fluoreszenzaufnahme von Aktinfilamenten, deren Polymerisation
durch auf Polystyroku¨gelchen (Durchmesser 2 µm) angebundenem Polylysin induziert
wurde. Die Mikrokugeln sind auf einer BSA-beschichteten Oberfla¨che fixiert. In a)
sind die Filamente im Flu¨ssigkeitsstrom in Bu¨ndeln ausgerichtet. Der rot markierte
Ausschnitt zeigt die Ausbildung einer Netzwerkstruktur zwischen benachbarten Mi-
krokugeln. Abbildung b) zeigt die sternfo¨rmige Polymerisation der Aktinfilamente auf
den Kugeloberfla¨chen.
menten in Lo¨sung. Polylysin beschleunigt den Nukleationsprozess, den ersten
Schritt der Aktinpolymerisation, und initiiert so die Bildung von Aktinfila-
menten auf den Mikrokugeloberfla¨chen. Anschließend wird die Zelle mit einer
Phalloidin-TRITC-Lo¨sung (1,25 µM in A+-Puffer) gespu¨lt und 10 min inku-
biert. Phalloidin2 bindet spezifisch an die Aktinfilamente und verhindert deren
Depolymerisation. Durch Kopplung mit dem Fluoreszenzfarbstoff TRITC wird
gleichzeitig ein Marker in das System eingebracht, der eine lichtmikroskopische
Visualisierung der Aktinpolymere erlaubt. Vor der mikroskopischen Betrach-
tung der Probe wird u¨berschu¨ssiger Farbstoff durch Spu¨len mit A+-Puffer aus
der Zelle entfernt.
In Abb. 13.4 ist das Ergebnis eines nach dem beschriebenen Verfahren er-
zeugten Systems zu sehen. Die Fluoreszenzaufnahme zeigt deutlich erkennbar
Aktinfilamente, die an den Mikrokugeln fixiert sind. Einige von ihnen ragen in
die Flu¨ssigkeit hinein, andere sind u¨ber mehrere Ku¨gelchen gespannt. Auf der
BSA-beschichteten Zelloberfla¨che befinden sich keine Aktinfilamente. Eine Ver-
gro¨ßerung (Abb. 13.5) zeigt, dass auch die Filamente nur an den Mikrokugeln
verankert sind. Der zwischen diesen liegende Teil des Filaments kann weiterhin
frei fluktuieren und heftet sich nicht an die Oberfla¨che (Abb. 13.6).
13.2 Sensorische Oberfla¨chen
Die vorgestellte In-situ-Lithographie durch HOT stellt einen vielversprechenden
Zugang zur flexiblen Mikrostrukturierung von Oberfla¨chen dar. Insbesondere in
Verbindung mit speziellen Mikrofluidiksystemen sind komplexere Anordnungen
realisierbar, die auch eine chemische Strukturierung erlauben. Trotz der vielen
2Phalloidin ist eines der Gifte des Knollenbla¨tterpilzes. Die Giftwirkung besteht in der
Inhibition der Depolymerisation zellularer Aktinfilamente. Dies behindert die Zellmotilita¨t
und zersto¨rt die Dynamik des Zytoskeletts.
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Abbildung 13.6: Fluoreszenzaufnahme eines Aktinnetzwerks auf einer hexagonalen
fixierten Mikrokugelstruktur. Die thermische Bewegung der einzelnen Filamente ist in
der Zeitserie deutlich zu erkennen.
Vorteile einer stabilen Fixierung der Strukturen hinsichtlich ihrer Handhabung,
so ermo¨glicht das robuste System einen problemlosen Austausch von Flu¨ssig-
keiten ohne die Strukturierung zu zersto¨ren, bleibt ein Nachteil, der in ihrer
Stabilita¨t begru¨ndet ist. Die ausgebildeten Strukturen sind starr und lassen
sich durch optische Pinzetten nicht mehr vera¨ndern. Ein Einsatz als Kraft-
sensor zur Messung der mechanischen Eigenschaften eines Proteinnetzwerks ist
damit nicht mo¨glich. In diesem Abschnitt soll daher eine Erweiterung der Ober-
fla¨chenstrukturierung vorgestellt werden, die zum einen weiterhin die Vorteile
eines fixierten Systems besitzt und zum anderen flexiblere Strukturen liefert, die
einen gewissen Freiheitsgrad in ihrer Bewegung aufweisen. Dazu wird ein Ansatz
von Ladam et al. aufgegriffen [Lad03]. Diese erzeugten viskoelastische Hydroge-
le auf Glasoberfla¨chen und charakterisierten deren mechanische Eigenschaften.
Die Federkonstanten der 200 - 2000 µm dicken Gele lagen in der Gro¨ßenordnung
von einigen pN µm−1. Das entspricht dem Bereich der mit optischen Pinzetten
zuga¨nglich ist. Ebenso liegen die Kra¨fte der Protein-Protein-Wechselwirkung
in diesem Bereich. Die elastischen Oberfla¨chen stellen damit ein interessan-
tes System zur Charakterisierung der biomimetischen In-vitro-Systeme dar. Im
folgenden Abschnitt wird beschrieben, wie dieses System mit der Mikrofluidik
und HOT-Technik kombiniert wurde, um kraftsensorische Mikrooberfla¨chen zu
realisieren.
13.2.1 Hyaluronsa¨uregele
Die Hydrogele werden aus dem Polysaccharid Hyaluronsa¨ure (hyaluronic acid,
HA) gebildet. Das hoch negativ geladene Polymer za¨hlt zur Gruppe der Glyco-
saminoglycane (GAG) und ist aus der Disaccharid-Einheit D-N -Acetyl-Glucosa-
min-β-D-Glucuronsa¨ure aufgebaut (Abb. 13.7). HA finden sich als Hauptbe-
standteil in verschiedenen Geweben wieder. Beispiele hierfu¨r sind die Haut,
wo sie als Matrix fu¨r die Zellen dient. Aufgrund der besonderen viskoelasti-
schen Eigenschaften ist sie Hauptbestandteil der Gelenkflu¨ssigkeit und wirkt
als Schmiermittel bei allen Gelenkbewegungen. Schließlich wirkt HA als Regu-
lator wa¨hrend der Zelladha¨sion [Sac02, Zim02] und spielt auch eine entschei-
dende Rolle bei der Embryonalentwicklung, indem es als Puffer zwischen den
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Abbildung 13.7: Dissacharid-Grundeinheit der Hyaluronsa¨ure.
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beschichtete Mikrokugeln
Hyaluronsäuregel
fixierte Kugeln
HOT
Austausch von Lösungen
Polylysin
Abbildung 13.8: Schematische Darstellung der Oberfla¨chenstrukturierung von Mi-
krogelkissen zur Erzeugung kraftsensorischer Elemente.
Bindegewebszellen wirkt [Too92]. Neben der biologischen Bedeutung, welche
der HA zukommt, ist diese ein interessantes Objekt zur Untersuchung physiko-
chemischer Eigenschaften von Lo¨sungen und Netzwerken aus Polyelektrolyten.
HA ist ein riesiges Polymer mit einem Molekulargewicht von bis zu 4 MDa. Dies
entspricht 104 Wiederholungseinheiten und einer Konturla¨nge von etwa 10 µm.
Bei neutralem pH ist die HA deprotoniert und besitzt eine Ladungsdichte von
etwa 1 e nm−1.
13.2.2 Herstellung der Geloberfla¨chen
Die Vernetzung und Anbindung der Hyaluronsa¨ure an die Glasoberfla¨che der
Mikrofluidikzelle entspricht weitgehend dem Protokoll von Ladam et al. [Lad03],
wurde jedoch in einem entscheidenden Punkt erweitert, um extrem du¨nne Gel-
schichten bestimmter Geomtetrie zu erzeugen. Zu diesem Zweck wurden Gussfor-
men aus PDMS hergestellt, welche Aussparungen besitzen, die mit dem Gel
befu¨llt werden ko¨nnen. Bei dieser Herstellungsmethode la¨sst sich die Ho¨he
des Gels durch die Ho¨he der PDMS-Wa¨nde bestimmen. Gelschichten mit ei-
ner Dicke von 30 µm sind auf diese Weise zuga¨nglich und ko¨nnen mit der
oben vorgestellten Mikrofluidiktechnik kombiniert werden. Der schematische
Aufbau einer solchen Zelle ist in Abb. 13.8 dargestellt. Nach Herstellung der
PDMS-Gussformen, der spa¨teren Decke der Flusszelle, wird die Glasoberfla¨che
mit einer alkalischen Lo¨sung aktiviert. Auf diese Weise werden an der Glas-
oberfla¨che aktive Si-OH-Gruppen erzeugt, welche mit dem [N -(6-Aminohexyl)-
aminopropyl]-trimethoxysilan (AHAPTMS) umgesetzt werden ko¨nnen. Nach
130 Kap. 13. In-vitro-Aktinkortexmodelle
NH2
N
H
Si
OMe
OMe
OMe NH2
N
H
Si
OH
OH
OH
NH2
NH
Si
O O
O
NH2
NH
Si
O O
NH2
N
H
Si
OH
OH
OH
OH OH OH OH
H O/MeOH2
+
H O/MeOH2
R OH
O
R N
H
O
R'
NHS
R'-NH2
EDC
N
NH
R O
O
N
N
OR
O
O
O
a) b)
Abbildung 13.9: In (a) ist der Prozess der Aminosilylierung von aktivierten Glas-
oberfla¨chen dargestellt. Abb. (b) zeigt die Aktivierung einer Sa¨ure zur anschließenden
Reaktion mit Aminogruppen. Auf diese Weise la¨sst sich Hyaluronsa¨ure an Glassubstra-
te anbinden und vernetzen.
erfolgter Reaktion tra¨gt die Glasoberfla¨che freie Aminogruppen, die zur ko-
valenten Anbindung der Hyaluronsa¨ure genutzt werden. Die Carboxylfunktion
des Polysaccharids wird mit N -(3-Dimethylaminopropyl)-N -ethyl-carbodiimid-
hydrochlorid (EDC) und N -Hydroxysuccinimid (NHS) aktiviert (Abb. 13.9).
Durch Reaktion mit den Aminogruppen der Glasoberfla¨che und den Amino-
gruppen der Hyaluronsa¨ure kommt es zur Anbindung und Vernetzung des Poly-
saccharids. Nach Hinzufu¨gen des Bodens der Flusszelle mit zusa¨tzlichen Kana¨len
ist das System einsatzbereit und steht fu¨r die Experimente zur Verfu¨gung.
Die Strukturierung der Geloberfla¨chen erfolgt analog zu der in Kap. 13.1 be-
schriebenen Dekorierung von Glasoberfla¨chen. Aufgrund der negativen Ladung
der Hyaluronsa¨ure bei pH = 7 eignen sich auch in diesem Fall mit Polylysin be-
schichtet Mikrokugeln zur Anheftung. Die elektrostatische Anziehung fixiert die
Kugeln auf dem Gel, so dass sie sich nicht mehr durch die optischen Pinzetten
entfernen lassen.
13.2.3 Charakterisierung der Geloberfla¨chen
Die Anbindung der Mikrokugeln an die Geloberfla¨chen und das auf diese Weise
gebildete flexible System wurde durch Analyse der thermischen Bewegung und
mittels Kraftexperimenten unter Anwendung der HOT na¨her untersucht. Zur
Auslenkung einer fixierten Mikrokugel wurde unter Anwendung des in Kap. 7
beschriebenen Verfahrens eine Hologrammserie generiert, welche den Laserfokus
in 40 nm-Schritten bis zu einer maximalen Auslenkung von 8 µm verschiebt.
Die optische Pinzette wird auf der Mikrokugel positioniert, so dass diese sta-
bil gefangen wird. Erkennbar ist dies an einer Abnahme der Amplitude der
thermischen Bewegung. Wird nun der Fokus verschoben, so folgt die Kugel der
Pinzette bis zu dem Punkt, an dem die optische Kraft die ru¨ckstellende Kraft
des Gelkissens nicht mehr kompensieren kann (Abb. 13.10). Die Mikrokugel
verla¨sst die sich weiter bewegende optische Falle und kehrt zur Ausgangsposi-
tion zuru¨ck. Eine mehrmalige Wiederholung der Auslenkung fu¨hrt jeweils zu
identischen Resultaten: Die maximale Auslenkung und die Ausgangs- oder Ru-
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Abbildung 13.10: Zwei polylysinbeschichtete Mikrokugeln sind auf einem Hyalu-
ronsa¨uregel fixiert (a). Durch HOT wird eine der beiden Kugeln aus ihrer Ruhelage
(gru¨n) ausgelenkt (b). Bei einer maximalen Auslenkung von 5,3 µm (rot) verla¨sst die
Kugel die optische Falle und relaxiert in ihre Ausgangsposition.
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Abbildung 13.11: Mehrmalige Auslenkung einer auf einem HA-Gel fixierten Mikro-
kugel. Die Kugel wird durch eine optische Pinzette ausgelenkt und kehrt anschließend
wieder in ihre Ausgangsposition zuru¨ck.
heposition des Ku¨gelchen a¨ndern sich nicht (Abb. 13.11). Dies zeigt, dass die
Partikel fest an die Geloberfla¨che angebunden sind und durch eine elastische
Deformation des Gels bewegt werden ko¨nnen. Die ru¨ckstellenden Kra¨fte lassen
sich durch Federkonstanten charakterisieren, welche in der gleichen Gro¨ßenord-
nung liegen wie diejenigen der optischen Pinzetten (pN/µm).
Das Relaxationsverhalten der Mikrokugel kann zur Gewinnung der visko-
elastischen Eigenschaften des Hyaluronsa¨uregels herangezogen werden. Unter
der Annahme, dass sich dieses wie ein Voigt-System verha¨lt, wird die Bewe-
gung des Teilchens nach Auslenkung und Verlassen der optischen Falle durch
Gl. 12.6 beschrieben. Die Kraft F entspricht in dem hier beschriebenen Ver-
fahren der maximalen Kraft bei gegebener Laserleistung, welche sich durch die
optische Pinzette auf ein gefangenes Teilchen ausu¨ben la¨sst. Bestimmen la¨sst
sich diese in einem Stokeschen Kalibrierungsansatz (Kap. 5.1) durch Ermitt-
lung der maximalen Auslenkungsgeschwindigkeit. Exemplarisch ist eine solche
Analyse in Abb. 13.12 dargestellt. Die Verwendung einer optischen Pinzette
mit einer maximalen ausu¨bbaren Kraft von 15,7 pN fu¨hrt zu einer Auslenkung
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Abbildung 13.12: Relaxation einer auf einem HA-Gel fixierten Mikrokugel, nach Aus-
lenkung durch eine optische Pinzette. Die Kugel kehrt in ihre Ausgangslage zuru¨ck und
beschreibt einen Verlauf, welcher durch das Voigt-Modell angena¨hert werden kann (rot).
der Mikrokugel um 5,3 µm. Durch Angleichen der Funktion aus Gl. 12.6 an die
experimentell ermittelte Orts-Zeitkurve ko¨nnen die Federkonstante k und der
Reibungskoeffizient β bestimmt werden. Die thermische Bewegung der Partikel
la¨sst sich ebenfalls nutzen, um Informationen u¨ber die elastischen Eigenschaf-
ten des Systems zu gewinnen. Dieses Vorgehen entspricht im Wesentlichen der
Kalibrierung einer optischen Pinzette durch die Auswertung der thermischen
Fluktuationen. Auf diese Weise la¨sst sich k bestimmen, welches das Potential
der optischen Falle bzw. des Systems aus Gel und Mikrokugel beschreibt. Die er-
mittelten Federkonstanten besitzen im Mittel einen Wert von 1 pN µm−1, zeigen
allerdings eine große Streuung, die Standardabweichung betra¨gt 0,5 pN µm −1.
Die mit Mikrokugeln strukturierte Geloberfla¨che stellt sich somit als sehr in-
homogen dar. Dies ist versta¨ndlich, bedenkt man die ungeordnete Struktur des
Polymernetzwerks und die nicht-planare Oberfla¨che des Gelkissens. Vereinzelt
ko¨nnen Polymerstra¨nge weiter in die Lo¨sung hineinragen und auf diese Weise
durch Anbinden an die Mikrokugeln diese sta¨rker fixieren. Allerdings ist an die-
ser Stelle anzumerken, dass die mit Kolloiden strukturierten Gele mikroskopisch
betrachtet keine auffa¨lligen Oberfla¨chenho¨henunterschiede aufweisen. Sa¨mtliche
Mikrokugeln befinden sich mit einer Abweichung von weniger als 1 µm in der
gleichen Ebene.
Zur Anwendung als quantitative Kraftsensoren sind die Strukturen damit
prinzipiell geeignet. Kra¨fte in der Gro¨ßenordnungen von 1 pN lassen sich de-
tektieren. Allerdings muss die zur exakten Erfassung der wirkenden Kra¨fte je-
der Kraftsensor einzeln kalibriert werden, bedingt durch die Inhomogenita¨t des
Systems. Die vorgestellte Herstellungsmethode unter Verwendung von PDMS-
Formen bietet einen Zugang zu sehr du¨nnen Mikrogelkissen, die sich in das
Mikrolabor integrieren lassen. Die Schichtdicken im Bereich von 30 µm sind
wesentlich geringer als die von Ladam et al. in ihrem makroskopischen Ansatz
hergestellten Substrate. Die HA-Gele bilden nicht nur ein viskoelastisches Sys-
tem mit einem a¨ußerst geringen Elastizita¨tsmodul, sondern stellen gleichzeitig
ein bioanaloges Substrat dar, das der Oberfla¨che von Geweben a¨hnelt.
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Abbildung 13.13: Schematische Darstellung eines optisch fixierten flexiblen Aktin-
netzwerks. Durch HOT werden Mikrokugeln strukturiert. Diese bilden ein Geru¨st, das
zur Generierung eines quasi zweidimensionalen Aktinetzwerks genutzt werden kann.
Eine anschließende Manipulation durch Bewegen der einzelnen optischen Fallen ist
mo¨glich. Auf diese Weise lassen sich gezielt Kra¨fte u¨bertragen und quantitativ bestim-
men. Durch einen Austausch der umgebenden Flu¨ssigkeiten lassen sich Interaktionen
mit anderen chemischen Faktoren realisieren und deren Auswirkungen auf die mecha-
nischen Eigenschaften untersuchen.
13.3 Freies Aktinnetzwerk
Trotz der vielfa¨ltigen und flexiblen Einsatzmo¨glichkeiten der oben beschriebe-
nen chemischen Mikrostrukturierung nutzt diese nicht das gesamte Spektrum
der Mo¨glichkeiten der HOT aus. Manipulationen der Strukturen und Kraftmes-
sungen sind aufgrund der Fixierung der Ku¨gelchen auf einen begrenzten Bereich
eingeschra¨nkt. Die sensorischen Oberfla¨chen lassen sich zwar zur Kraftmes-
sung einsetzen, eine weitreichende Vera¨nderung der strukturellen Anordnung
der Partikel ist jedoch ebenfalls nicht realisierbar. Der gro¨ßtmo¨gliche Grad an
Flexibilita¨t ließe sich durch ein System erreichen, welches keinerlei Fixierung
der Objekte an einer Oberfla¨che aufweist. Im Falle eines biomimetischen Aktin-
netzwerks entspricht dies einer Anordnung von Mikrokugeln, welche allein durch
HOT in einer Lo¨sung an ihren jeweiligen Positionen fixiert sind (Abb. 13.13).
Zwischen ihnen lassen sich Aktinfilamente aufspannen, die auf diese Weise ein
Modellsystems des zweidimensionalen Aktinkortex ausbilden. Die hohe Flexibi-
lita¨t des Systems wu¨rde dann eine weitergehende aktive Manipulation ermo¨gli-
chen. Durch Vera¨nderung der Mikrokugeln lassen sich gezielt Deformationen
erzeugen und Kra¨fte u¨bertragen, die sich gleichzeitig durch die Auslenkung
der benachbarten Kugeln quantitativ erfassen lassen. Ein Flu¨ssigkeitsaustausch
sollte daru¨ber hinaus einen Zugang zu dem Einfluss verschiedener chemischer
Signale auf die mechanischen Eigenschaften des Modells ermo¨glichen.
Die notwendigen Voraussetzungen, welche an den apparativen Aufbau und
die eingesetzten Techniken zu stellen sind, um ein solches Modellsystem zu
generieren, sind nicht zu unterscha¨tzen. Die zahlreichen Experimentierschrit-
te, wie Strukturierung der Mikrokugeln, wiederholte A¨nderung des chemischen
Milieus und Manipulation der Struktur, stellen ho¨chste Anspru¨che an die Sta-
bilita¨t und Reproduzierbarkeit der verwendeten Methoden. Abschließend soll
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Abbildung 13.14: Befu¨llungsschema der Parallelflusszelle zur Erzeugung eines frei-
en Aktinnetzwerks. Die blauen Areale kennzeichnen den Bereich der Durchmischung
benachbarter Flu¨ssigkeiten aufgrund von Diffusion. Rot gekennzeichnet ist der Arbeits-
bereich der HOT.
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Abbildung 13.15: Bildung eines Aktinnetzwerks durch Anwendung der Parallelfluss-
zelle. Mit NEMHMM beschichtete Mikrokugeln werden in einem Strom von Aktinfila-
menten platziert. Durch Rotation des Kugelgeru¨stes werden Filamente zwischen den
Kolloiden in sa¨mtlichen Richtungen ausgerichtet und angebunden.
daher das in dieser Arbeit entwickelte Mikrolabor an dieser Aufgabenstellung
getestet werden.
13.3.1 Versuchsdurchfu¨hrung
Die Parallelflusszelle wurde genutzt, um ein freies optisch gefangenes Aktin-
netzwerk zu erzeugen (Abb. 13.14). Dazu wurden die vier Kana¨le mit einer Sus-
pension von mit NEMHMM beschichteten Mikrokugeln, reinem Wasser, einer
Pufferlo¨sung und fluoreszenzmarkierten Aktinfilamenten gefu¨llt. Um die einzel-
nen Flu¨ssigkeitszonen vor einer Durchmischung durch Diffusion zu schu¨tzen,
wird ein konstanter Flu¨ssigkeitsfluss von etwa 40 µl s−1 in allen Kana¨len einge-
stellt. Der Wasserkanal trennt die Ku¨gelchen vollsta¨ndig von den salzhaltigen
Puffersystemen. Ein Anbinden der Mikrokugeln an die Zelloberfla¨che wird auf
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Abbildung 13.16: Die Bildserie zeigt die Bildung eines Aktinnetzwerks mit Hilfe des
parallelen Mikroflusssystems. Eine optisch gefangene Anordnung von 8 Ku¨gelchen wird
in einem konstanten Strom von fluoreszenzmarkierten Aktinfilamenten platziert. Die
Anbindung dieser Filamente wird durch ein kontinuierliches Drehen des Netzwerks
erleichtert. Dabei wird eine freie Mikrokugel, welche durch ein Aktinfilament mit dem
Netzwerk verbunden ist, aufgewickelt und in dieses hineingezogen.
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diese Weise verhindert. Mit den HOT werden im ersten Kanal 8 Kugeln einge-
fangen und in einem Quadrat angeordnet. Dieses wird durch den Wasser- und
Pufferbereich bewegt und in den F-Aktin-Strom gebracht. Sobald die Filamente
auf die Kugeln treffen, ko¨nnen diese durch das NEMHHM auf den Kolloiden
fixiert werden. Nach einigen Minuten bildet sich auf diese Weise ein Bu¨ndel
vieler Aktinfilamente an den einzelnen Kugeln aus, die im Flu¨ssigkeitsstrom
ausgerichtet sind. Um eine Verteilung auch zwischen den Kugeln in sa¨mtlichen
Richtungen zu erreichen und damit die Generierung eines Netzwerks, werden die
Mo¨glichkeiten der dynamischen HOT genutzt, um das gesamte Kolloidensemble
zu rotieren (Abb. 13.15). In Kombination mit dem konstanten Flu¨ssigkeitsstrom
wird dadurch eine homogene Verteilung der Filamente in allen Richtungen zwi-
schen den Mikrokugeln des optisch fixierten Geru¨sts gewa¨hrleistet.
Eine quadratische Anordnung von acht Mikrokugeln (2 µm Durchmesser)
wurde optisch eingefangen und in den konstanten Fluss von Aktinfilamenten
eingebracht. Die Polymere wurden an die Kugeln gebunden und im Flu¨ssig-
keitsstrom ausgerichtet. Eine Rotation des kolloidalen Netzwerks durch Rotati-
on des Hologramms ermo¨glichte eine Verteilung der Filamente in verschiedene
Richtung innerhalb der Netzwerkebene (Abb. 13.16).
13.4 Ausblick: Einzelzelluntersuchungen
Zum Abschluss soll ein Ausblick hinsichtlich der Mo¨glichkeiten des Mikrolabors
auf ein neues Anwendungsgebiet gegeben werden, den Einsatz der vorgestell-
ten Mikroplattform fu¨r Einzelzellexperimente. Zellen stellen die fundamentale
strukturelle und funktionelle Grundlage des Lebens dar. Eine Untersuchung der
vielfa¨ltigen biochemischen Bausteine und Stoffwechselvorga¨nge auf zellula¨rer
Ebene ist somit essentiell fu¨r das Versta¨ndnis der komplexen physiologischen
und pathologischen Vorga¨nge jedes Organismus. Gewo¨hnlich werden solche In-
formationen aus der Analyse einer großen Zellpopulation von mehreren tau-
send Zellen gewonnen. Die Daten reflektieren somit einen u¨ber das gesamte
Zellensemble gemittelten Parameter. Diese Ergebnisse ko¨nnen irrefu¨hrend sein.
Immer mehr biologische Prozesse werden aufgedeckt, in denen das individuelle
Verhalten der einzelnen Zellen nicht durch das mittlere Verhalten einer Viel-
zahl von Zellen beschrieben werden kann [Lid03]. Ein Beispiel hiefu¨r stellt die
Kontrolle des Lactose- und Arabinose-Promotors in Escherichia coli dar. Bei
dieser Funktion handelt es sich um ein bina¨res System, das lediglich die zwei
Zusta¨nde
”
ein“ und
”
aus“ annehmen kann. Eine Zellpopulation, die einer nicht
sa¨ttigenden Initiatorkonzentration ausgesetzt ist, besteht aus zwei Subgruppen,
deren Proteinexpression entweder ein- bzw. ausgeschaltet ist [Mal73, Sie97]. Der
gemessene Durchschnittswert u¨ber die gesamte Population liefert daher Aussa-
gen u¨ber die Zahl der Zellen im jeweiligen Zustand und nicht u¨ber scheinba-
res graduelles Expressionsverhalten einer einzelnen Zelle. Insbesondere in der
funktionellen Genomanalyse, bei der Momentaufnahme der Transkription und
Translation analysiert werden, ist dieser Aspekt von entscheidender Bedeutung.
Ein weiteres Problem, das bei der funktionellen Genomanalyse von Zellpopu-
lationen auftritt, basiert auf den u¨blicherweise erforderlichen Reinigungs- und
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Abbildung 13.17: Durch den T-fo¨rmigen Tropfengenerator lassen sich einzelne Zellen
gezielt selektieren (a) und in kleinste Kompartimente einschliessen. Das Volumen des
in (b) dargestellten zellenthaltenden Tropfens entspricht etwa 30 pL.
Konzentrationsschritten. Da Zellen innerhalb von Sekunden und Minuten auf
Reize reagieren ko¨nnen, besteht die Gefahr, dass die gemessenen Daten eine
Reaktion auf die Probenpra¨paration ist.
Die direkte Untersuchung an einer einzelnen Zelle wu¨rde diese Probleme
lo¨sen und gleichzeitig die erforderlichen Zellmengen auf ein Minimum reduzie-
ren. Es besteht daher ein großes Interesse an neuen Methoden der Probenbe-
reitung und pra¨zisen Analyse auf der Einzelzellebene. Zur Zeit stellen solche
Untersuchungen eine große Herausforderung dar, jedoch liefert die Anwendung
neuer Technologien vielversprechende Ansa¨tze. Die Mikrofluidik nimmt dabei
eine Schlu¨sselstellung ein, da mit ihr kleinste Probenmengen im Mikrometerbe-
reich manipuliert und analysiert werden ko¨nnen [And03]. Verschiedene Fluss-
zelldesigns konnten erfolgreich zur Separation und Handhabung einzelner Zellen
eingesetzt werden [Whe03, Iri04, Wu04, He05].
Durch die Kombination mit einer temperierbaren Probenhalterung konnte
auch das in dieser Arbeit vorgestellte Mikrolabor fu¨r die Handhabung von Zell-
suspensionen eingesetzt werden. Die Kana¨le konnten problemlos mit den Zellen
befu¨llt werden, ohne dass diese Schaden nahmen. Mit Hilfe des Tropfengene-
rators gelang es, einzelnen Zellen gezielt zu selektieren und in Kompartimente
einzuschließen, deren Volumen weniger als 100 pl betrug (Abb. 13.17).
Kapitel
14
Materialien und Methoden
14.1 Behandlung von Glas- und PDMS-Oberfla¨chen
Glasoberfla¨chen werden in einer im Verha¨ltnis 1:5 mit Wasser verdu¨nnten alka-
lischen Lo¨sung (Extran, Merck) fu¨r 15 min im Ultraschallbad gereinigt. Die Pro-
ben werden gru¨ndlich mit Wasser gespu¨lt und anschließend fu¨r weitere 15 min
im Wasser im Ultraschallbad belassen. Anschließend werden die Proben mit
Millipore-Wasser gespu¨lt und im Stickstoffstrom getrocknet. Zur Inkubation
werden die Glasoberfla¨chen mit einer BSA-Lo¨sung (10 mg ml−1) oder Polyly-
sinlo¨sung (5 mg ml−1) bedeckt und 15 min inkubiert. Die Proben werden mit
Millipore-Wasser abgespu¨lt und im Stickstoffstrom getrocknet.
Zur Beschichtung der PDMS-Oberfla¨chen der Mikroflusszellen werden diese
unmittelbar nach der Plasmabehandlung (0,5 mbar Sauerstoff, 150 W, 30 s) mit
den jeweiligen Lo¨sungen bedeckt. Nach 15minu¨tiger Inkubationszeit werden die
PDMS-Proben gru¨ndlich mit Millipore-Wasser gespu¨lt und im Stickstoffstrom
getrocknet.
14.2 Aminosilylierung von Glasoberfla¨chen
Die PDMS-Formen werden gema¨ß dem Protokoll zur Herstellung der Mikroflui-
dikzellen erzeugt. Die Strukturen entsprechen nun allerdings nicht den zur
Aufnahme des Hyaluronsa¨uregels beno¨tigten Kammern. Nach Reinigung und
Plasmaaktivierung werden die Kammern mit einer 5%igen Lo¨sung aus [N -(6-
Aminohexyl)-aminopropyl]-trimethoxysilan (AHAPTMS) in Methanol befu¨llt
und u¨ber Nacht in einer gesa¨ttigten Methanolatmospha¨re inkubiert. Anschlie-
ßend wird die Zelle mit Methanol und Wasser gewaschen und im Stickstoffstrom
getrocknet. Nun ko¨nnen die Schlauchverbindungen zur Befu¨llung der Zelle an-
gebracht werden.
14.3 Pra¨paration der Hyaluronsa¨uregele
In einem Schraubdeckelglas werden unter heftigem Ru¨hren 2 mg ml−1 Hyalu-
ronsa¨ure in 10 mM 4-(2-Hydroxyethyl)-piperazin-1-ethansulfonsa¨ure-Puffer (HE-
PES) bei pH = 7 gelo¨st. Zur Aktivierung der Carboxylgruppen der Hyalu-
ronsa¨ure, werden 0,2 M N -(3-dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimid (EDC)
und 0,05 M N -Hydroxysuccinimid (NHS) in die Lo¨sung gegeben. Diese Lo¨sung
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wird vorsichtig in die vorbereiteten PDMS-Kammern gefu¨llt. Die Proben wer-
den in einer mit Wasser gesa¨ttigten Atmospha¨re aufbewahrt, um ein Austrock-
nen zu verhindern. Nach etwa 4 h hat sich ein viskoelastisches Hydrogel gebil-
det. Eventuell u¨ber die Kammerra¨nder herausragende Gele ko¨nnen mit einem
Skalpell vorsichtig abgetragen werden.
14.4 Beschichtung der Mikrokugeln
Zur Reinigung der carboxylierten Polystyrol-Mikrokugeln (20 mg ml−1, Durch-
messer: 2 µm) werden 100 µl dieser Suspension bei 5000 U min−1 fu¨r 1 min
zentrifugiert und anschließend in 100 µl Millipore-Wasser resuspendiert. Zur
Beschichtung der Kugeloberfla¨chen mit Polylysin werden zu 10 µl der gewa-
schenen Suspension 90 µl einer Polylysinlo¨sung (5 mg ml−1) gegeben und u¨ber
Nacht unter fortwa¨hrender U¨berkopfrotation inkubiert. Anschließend wird die
Suspension durch fu¨nfmaliges Zentrifugieren (1 min bei 5000 U min−1) und
Resuspendieren in 100 µl Millipore-Wasser gereinigt. Die so beschichteten Mi-
krokugeln werden fu¨r jeden Versuch frisch bereitet und unmittelbar nach dem
Waschvorgang eingesetzt. Zur Beschichtung von Mikrokugeln mit NEMHMM
(der durch N-Ethylmaleimid modifizierten schweren Kette des Meromyosins)
werden nicht-funktionalisierte Polystyrol-Mikrokugeln (20 mg ml−1, Durchmes-
ser: 2 µm) verwendet. Diese werden ebenso wie oben beschrieben gereinigt. 10 µl
der Suspension werden zu 90 µl einer NEMHMM-Lo¨sung (5 µM in A-Puffer)
gegeben und u¨ber Nacht unter fortwa¨hrender U¨berkopfrotation inkubiert. An-
schließend wird die Suspension durch fu¨nfmaliges Zentrifugieren (1 min bei
5000 U min−1) und Resuspendieren in 100 µl Millipore-Wasser gereinigt und
schließlich in 100 µl A-Puffer aufgenommen.
14.5 Proteine
Aktin und NEMHMM wurden von E. Sackmann (TU Mu¨nchen) zur Verfu¨gung
gestellt. Das Aktin wurde aus Kaninchenmuskeln nach Protokollen von MacLean-
Fletcher et al. und Pardee et al. gewonnen und aufgereinigt [MF80, Par82].
NEMHMM wurde nach dem Protokoll von Cande pra¨pariert [Can86]. Die Po-
lymerisation von G-Aktin zu F-Aktin wird durch Verdu¨nnen des G-Aktins in
95 µl F-Puffer (Aktinkonzentration: 5 µM) initiiert. Nach 30 min werden zur
Anfa¨rbung der Aktinfilamente 5 µl einer Phalloidin-TRITC-Lo¨sung (0,1 mM in
Methanol) zugegeben.
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14.6 Pufferlo¨sungen
G-Puffer
TRIS 2 mM
CaCl2 0,2 mM
DTT 0,2 mM
ATP 0,2 mM
NaN3 50 µg ml
−1
pH = 8,0
F-Puffer
TRIS 2 mM
MgCl2 2 mM
KCl 25 mM
CaCl2 0,2 mM
DTT 0,2 mM
ATP 0,5 mM
pH = 7,4
A-Puffer (Verdu¨nnungspuffer)
Imidazol 25 mM
EGTA 1 mM
MgCl2 4 mM
KCl 25 mM
pH = 7,4
Die Pufferlo¨sungen werden in Form 10fach konzentrierter Stocklo¨sungen herge-
stellt und bei Bedarf entsprechend verdu¨nnt.
Antioxidationspuffer
Den Lo¨sungen, welche zur Fluoreszenzmikroskopie genutzt werden, wird zusa¨tz-
lich ein Enzymsystem zugegeben, welches den gelo¨sten Sauerstoff reduziert, um
ein schnelles Ausbleichen des Fluoreszenzfarbstoffs zu vermeiden. Die jeweiligen
Puffernamen erhalten zur Unterscheidung den hochgestellten Index
”
+“.
DTT 5 mM
Glukose 3 mg ml−1
Glukoseoxidase 0,2 mg ml−1
Catalase 0,05 mg ml−1
Das fu¨r die Herstellung der Lo¨sungen verwendete Wasser wird im Vakuum
entgast. DTT wird in Form einer 1 M Lo¨sung (in Wasser) zu den jeweiligen
Puffern zugegeben. Die Enzyme werden unmittelbar vor der Zubereitung der
Pufferlo¨sungen in jeweils 100 µl A-Puffer gelo¨st (50× konzentriert).
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Zusammenfassung
Motiviert durch die großen Erfolge, die durch den Einsatz klassischer optischer
Pinzetten in der Erforschung von Einzelmoleku¨lwechselwirkungen erzielt wur-
den, sollte das Potential holographischer optischer Pinzetten (HOT) hinsichtlich
einer Anwendung auf komplexe Proteinnetzwerke untersucht werden. Dies er-
forderte eine eingehende Charakterisierung und Weiterentwicklung der HOT als
physikalisches und strukturgebendes Mikroinstrument. Um daru¨ber hinaus die
essentielle Kontrolle des chemischen Milieus durch Bereitstellung und Steuerung
verschiedener Substanzen zu ermo¨glichen, wurden die HOT in eine Mikroflui-
dikplattform integriert.
Optische Entwicklungen auf dem Gebiet der HOT
Aufbau einer HOT-Apparatur und Kalibrierung
Zu Beginn der Arbeit stand die Entwicklung einer HOT-Apparatur und deren
Integration in ein Fluoreszenzmikroskop (Kap. 4). Der realisierte Aufbau wur-
de dabei im Vergleich zu den in der Literatur beschriebenen HOT mit dem
Ziel einer flexibleren Probenhandhabung abgea¨ndert: Anstatt eines gemeinsa-
men Objektivs zur Erzeugung der optischen Fallen und zur Bildgebung wur-
den zwei unabha¨ngig voneinander ansteuerbare Objektive verwendet. Auf diese
Weise lassen sich Bildebene des Mikroskops und optische Fallenebene vonein-
ander entkoppeln. Dadurch wird eine optimale Anpassung der Objektivwahl an
die jeweiligen Erfordernisse erreicht: Ein Objektiv hoher numerischer Apertur
zur Erzeugung stabiler optischer Fallen la¨sst sich gleichzeitig mit einem Ob-
jektiv geringer Vergro¨ßerung einsetzen, welches durch sein weites Gesichtsfeld
die Betrachtung eines gro¨ßeren Objektausschnitts ermo¨glicht. Weiterhin ist die
Bildgebung nicht mehr auf die Ebene der optischen Pinzetten beschra¨nkt, son-
dern kann unabha¨ngig von dieser vera¨ndert werden. Ebenso lassen sich durch
Steuerung des Fallenobjektivs die optischen Pinzetten leicht in Richtung der
optischen Achse verschieben ohne die Hologramme anpassen zu mu¨ssen.
Der Einsatz optischer Pinzetten zur quantitativen Erfassung von Kra¨ften
im Piconewtonbereich setzt eine Kalibrierung voraus. Dazu wurden zwei ver-
schiedene Methoden angewendet und miteinander verglichen (Kap. 5): die hy-
drodynamische Reibung einer bewegten Probe auf die optisch gefangenen Mi-
krokugeln und die Analyse der thermischen Fluktuation der Objekte in den
optischen Fallen. Beide Techniken lieferten vergleichbare Resultate fu¨r die Fe-
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derkonstanten im Bereich von 2 bis 20 pN µm−1. Aufgrund von Systeminsta-
bilita¨ten ist eine Kalibrierung u¨ber die Brownsche Bewegung nur fu¨r schwache
optische Fallen geeignet (< 10 pN µm−1), wa¨hrend die aufwa¨ndigere Metho-
de u¨ber die hydrodynamische Reibung ohne Einschra¨nkung eingesetzt werden
kann. HOT bieten die Mo¨glichkeit durch gezielte Anpassung der Hologramme,
die Intensita¨t und damit die Federkonstanten individuell fu¨r einzelne Fallen
zu regulieren. Komplexe Kraftsensoranordnungen lassen sich auf diese Weise
realisieren. Exemplarisch wurde die Vorgehensweise an einem Zweifallensystem
demonstriert und quantitativ analysiert.
Effiziente Hologrammberechnung
Essentielles Element der HOT stellen die computer-generierten Hologramme
dar. Zur Berechnung der Hologramme, die lediglich die Phase des Laserlichts
modulieren, kommen verschiedene, meist iterative Algorithmen zum Einsatz,
welche die Effizienz der Hologramme optimieren. Die Effizienz gibt den Anteil
der Laserintensita¨t in den gewu¨nschten optischen Fallenpositionen an der Ge-
samtintensita¨t an. Eine interaktive Verwendung der HOT, bei der Hologram-
me in Echtzeit berechnet und an den Phasenmodulator u¨bertragen werden,
beno¨tigt dagegen schnelle, mo¨glichst nicht-iterative Methoden zur Erzeugung
der Phasenmasken. Aus diesem Grund wurden verschiedene iterative Algorith-
men mit einem einfachen Superpositionsansatz verglichen (Kap. 6). Letzterer
liefert die Hologramme durch U¨berlagerung von einzelnen Prismenhologram-
men. Diese entsprechen den durch optische Prismen erzeugten Phasenverschie-
bungen und bilden jeweils eine einzelne optische Falle. Unter Vernachla¨ssigung
der Amplitudenmodulation wird die Phaseninformation direkt als neues Holo-
gramm verwendet. Es findet keine zeitaufwa¨ndige iterative Optimierung statt.
Bei dem Vergleich der verschiedenen Methoden wurde eine Abha¨ngigkeit der
Effizienz von Symmetrieeigenschaften der Fallenmuster beobachtet: Es konnte
festgestellt werden, dass sich die Effizienz asymmetrischer Verteilungen der op-
tischen Fallen nicht durch die Verwendung iterativer Algorithmen verbessern
la¨sst. Sie lieferten die gleichen Ergebnisse wie der einfache Superpositionsan-
satz. Die zu symmetrischen Fallenanordnungen korrespondierenden Hologram-
me ließen sich hingegen iterativ optimieren. Effizienzen u¨ber 90 % waren so zu
erreichen. Begru¨nden ließ sich diese Symmetrieabha¨ngigkeit mit einer Interfe-
renz der Beugungsmaxima verschiedener Ordnung. Im Falle hochsymmetrischer
periodischer Fallenanordnungen ist eine U¨berlappung von Haupt- und Neben-
maxima mo¨glich. Konstruktive Interferenz fu¨hrt zu einer Steigerung, wa¨hrend
destruktive Interferenz zu einer Erniedrigung der Effizienz im Vergleich zu einer
asymmetrischen Anordnung fu¨hrt. Basierend auf diesen Beobachtungen konnte
daher eine Brechung der Symmetrie durch leichte Verschiebung der Fallenpo-
sitionen zu einer Verbesserung der Hologramme genutzt werden. Eine drama-
tische Effizienzerho¨hung wurde durch eine einfache Erweiterung des Superpo-
sitionsansatzes erreicht: Durch Addition einer zufa¨lligen Phase zu den einzel-
nen Prismenhologrammen vor der Superposition wurde die Effizienz um bis zu
30 % erho¨ht. Auch wenn die erreichten Werte nicht immer den Maximalwer-
ten iterativ optimierter Hologramme entsprachen, konnte durch den erweiterten
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Superpositionsansatz in jedem Fall eine Verbesserung der Effizienz gegenu¨ber
der einfachen Superposition erzielt werden. Damit wurde demonstriert, dass
in den meisten Fa¨llen zeitaufwa¨ndige Iterationsalgorithmen zur Hologrammbe-
rechnung nicht notwendig sind. Die durch den vorgestellten erweiterten Super-
positionsansatz generierten Hologramme sind fu¨r nahezu alle experimentellen
Anwendungen der HOT vo¨llig ausreichend.
Hochaufgelo¨ste Positionierung der HOT
Eine wichtige Rolle in der praktischen Anwendung der HOT spielt die Pra¨zision
der Fallenpositionierung und Fallensteuerung. Die bestimmenden Gro¨ßen und
Abha¨ngigkeiten sollten daher in dieser Arbeit untersucht und ihre Limitierun-
gen bestimmt werden (Kap. 7). Gewo¨hnlich erfolgt die Hologrammberechnung
mittels einer globalen Fouriertransformation der gewu¨nschten Zielintensita¨ts-
verteilung, eines Bildes mit M ×M Bildpunkten. Dieses Raster entspricht der
Pixelaufteilung des Phasenmodulators (SLM) und fu¨hrt zu einer Beschra¨nkung
der zuga¨nglichen Fallenpositionen auf Vielfache von λ/2NA (mit der Laser-
wellenla¨nge λ und der numerischen Apertur NA des verwendeten Objektivs).
Es konnte demonstriert werden, dass die Verwendung eines Superpositionsan-
satzes diese ku¨nstliche Beschra¨nkung aufhebt: Einzelne Prismenhologramme
lassen sich erzeugen, die eine optische Falle mit einer Auflo¨sung von Bruchtei-
len von λ/2NA platzieren ko¨nnen. Aus der Struktur der Hologramme wurde
abgeleitet, dass die maximal zu erzielende Auflo¨sung proportional zu dem Pro-
dukt aus der Anzahl der Bildpunkte in x- bzw. y-Richtung und der Anzahl
der durch den SLM realisierbaren Phasenschritte zwischen 0 und 2π ist. Eine
Positionierung und Bewegung optischer Fallen mit Nanometerauflo¨sung konnte
fu¨r Einzel- und Mehrfallensysteme demonstriert werden. Die Verwendung von
Hologrammen mit ku¨nstlich reduzierten Bildpunkten und Phasenschritten zeig-
te die vorhergesagte Abha¨ngigkeit der Auflo¨sung von den beiden Parametern.
Es wurde gezeigt, dass selbst mit bina¨ren Hologrammen, die lediglich die bei-
den Phasenwerte 0 und π enthalten, bei einer hohen Bildpunktzahl des SLM
eine Fallenpositionierung mit Nanometerauflo¨sung zu erzielen ist. Das Ergebnis
ist von besonderer Bedeutung fu¨r die Verwendung ferroelektrischer SLM zur
Hologrammerzeugung. Diese weisen eine hohe Bildwiederholrate aus, ko¨nnen
allerdings nur zwei Phasenwerte erzeugen. Schließlich konnte gezeigt werden,
dass sich durch Prismensuperposition auch eine Vielzahl optischer Fallen un-
abha¨ngig voneinander mit Nanometerauflo¨sung platzieren la¨sst.
Drehimpulsmodulation optischer Wirbel
Optische Wirbel oder Vortices lassen sich durch helikale Phasenmasken erzeu-
gen und zeichnen sich durch ihre Fa¨higkeit aus, Drehimpuls auf optisch gefan-
gene Objekte zu u¨bertragen. Die Erzeugung komplexer Anordnungen durch die
HOT-Technik eignet sich somit zur nicht-invasiven Steuerung mikroskopischer
Motoren und anderer Elemente in Mikrolaboren. Der Radius eines optischen
Wirbels und der u¨bertragbare Drehimpuls werden durch die Helizita¨t l der Pha-
senmaske bestimmt. Eine unabha¨ngige Kontrolle beider Eigenschaften ist nicht
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ohne weiteres mo¨glich, da optische Vortices vollsta¨ndig durch den Parameter l
bestimmt werden. Um die Mo¨glichkeiten einer experimentellen Anwendung zu
erweitern, wurde in dieser Arbeit eine neue Klasse modulierter optischer Wirbel
entwickelt, welche neben der Helizita¨t einen weiteren Steuerungsparameter be-
sitzt. Ausgangspunkt fu¨r die Modulierung stellte die U¨berlagerung zweier Wir-
bel gleicher Helizita¨t unterschiedlichen Vorzeichens dar. Der relative Anteil der
gegenla¨ufigen Wirbel la¨sst sich durch einen neuen Mischungsparameter regu-
lieren. Es wurde gezeigt, dass die Intensita¨tsverteilung der neuen Wirbelklasse
weiterhin auf einem Ring erfolgt, dessen Radius dem eines regula¨ren Wirbels
entspricht. Damit weicht die Klasse in einem entscheidenden Punkt von den
bisher bekannten modulierten Wirbeln ab, welche eine vera¨nderte Geometrie
der Intensita¨tsverteilung zeigen. Eine U¨bertragung von Drehimpuls durch die
neuen optischen Wirbel in Abha¨ngigkeit von dem Mischungsparameter wurde
demonstriert. Damit konnte das Ziel einer unabha¨ngigen Kontrolle von Wir-
belradius und Drehimpulsu¨bertrag erreicht werden. Zur Charakterisierung der
Eigenschaften der Phasenmasken modulierter und regula¨rer optischer Wirbel
wurden die zwei mittleren Helizita¨ten l¯1 und l¯2 eingefu¨hrt, die sich mit dem
Radius und dem Drehimpulsinhalt der Wirbel korrelieren ließen. Schließlich
wurde die Anwendung der Wirbelklasse zur simultanen und unabha¨ngigen Ro-
tation vieler Objekte demonstriert. Eine beliebige Kontrolle der Rotationsfre-
quenz war mo¨glich ohne die Laserleistung und den Vortexradius zu vera¨ndern.
Im Falle einer vollsta¨ndigen Auslo¨schung des Drehimpulses durch die Vortex-
modulation resultieren zahnradfo¨rmige Ringfallen . In Kombination mit einem
Kompositkugelsystem konnte ein Werkzeug entwickelt werden, dass eine kon-
trollierte Rotation und gezielte Ausrichtung einer Mikrokugel erlaubt.
Entwicklungen einer Mikrofluidikplattform
Der zweite Schwerpunkt der vorgelegten Arbeit lag auf der Entwicklung einer
Mikrofluidikplattform zur Kontrolle des chemischen Milieus durch Regulation
und Steuerung verschiedener Flu¨ssigkeiten. Die Plattform sollte damit als ein
chemisches Mikrowerkzeug das physikalische Werkzeug der HOT erga¨nzen. Um
eine Integration der HOT zu ermo¨glichen, mussten zwei Grundanforderungen
erfu¨llt werden: Es galt, optische Transparenz und ein extrem flachen System-
aufbau, bedingt durch die Verwendung zweier Objektive, zu erzielen. Durch die
Verwendung von Softlithographietechniken und der Entwicklung eines speziellen
Zellaufbaus konnten ultraflache Mikrofluidiksysteme mit einer Ho¨he von weni-
ger als 0,4 mm erstellt werden, welche die geforderten Eigenschaften besaßen.
Weiterhin wurde durch eine direkte Integration der zufu¨hrenden Schla¨uche, die
der Befu¨llung des Systems dienen, das Totvolumen der flu¨ssigkeitsfu¨hrenden
Elemente auf ein Mindestmaß reduziert. Der Einsatz der HOT verlangt auf-
grund der extrem kleinen optischen Kra¨fte in der Gro¨ßenordnung von 1 - 10 pN
eine sehr hohe Systemstabilita¨t. Gleichzeitig muss die Plattform zu einem dy-
namischen Austausch verschiedener Flu¨ssigkeiten in der Lage sein. Es wurden
daher verschiedene Mikrokanaldesigns entwickelt, welche die besonderen Eigen-
schaften der Mikrofluidik ausnutzen, um den Erfordernissen zu genu¨gen: Die
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Parallelflusszelle erzeugt durch laminare Stro¨mung zeitlich stabile Regionen de-
finierter chemischer Zusammensetzung. Optisch gefangene Objekte ließen sich
mit HOT innerhalb von Sekunden in die verschiedenen Bereiche bewegen, wo-
mit ein schneller Wechsel des chemischen Milieus einhergeht. Das Design der
Picoliterpipette schafft ein stabiles stro¨mungsfreies Kompartiment fu¨r den Ein-
satz der HOT. Flu¨ssigkeitsmengen in der Gro¨ßenordnung von 10 pl konnten
mit der Pipette bewegt und dosiert werden. Durch die Erzeugung definierter
beweglicher Luftreservoirs in dem Mikrofluidiksystem unter Ausnutzung der
Kanalgeometrie und hydrophober Oberfla¨cheneigenschaften wurden verschleiß-
freie Schaltelemente realisiert. Diese ermo¨glichten eine vollsta¨ndige Trennung
verschiedener Flu¨ssigkeiten und durch ihre Steuerung eine gezielte Injektion
der Flu¨ssigkeiten in die Hauptkammer der Mikrofluidikzelle.
Biomimetische Aktinkortexmodelle
Das neu entwickelte opto-mechanische Mikrolabor wurde schließlich in ersten
Anwendungen zur Generierung biomimetischer Systeme eingesetzt. Das Ziel
bestand in der Erzeugung und Charakterisierung quasi zweidimensionaler Ak-
tinnetzwerke als Modell fu¨r den Aktinkortex, einen essentiellen Bestandteil des
Zellskeletts. In einem ersten Ansatz wurde die Plattform zur Strukturierung
der Oberfla¨che mit Mikrokugeln eingesetzt. Durch eine unterschiedliche Be-
schichtung von Kugeln und Oberfla¨chen konnte ein System erzeugt werden, das
die gezielte Aktinpolymerisation ausgehend von den Kugeln erlaubte. Dadurch
ließen sich kleine Netzwerke aus Aktinfilamenten bilden, die auf eine Ebene
beschra¨nkt und lediglich an den Kugeln fixiert waren ohne an die passivieren-
de BSA-Oberfla¨che zu binden. Die Herstellung du¨nner viskoelastischer Hyalu-
ronsa¨uregelkissen in dem Mikrofluidiksystem in Verbindung mit der gezielten
Dekoration mit Mikrokugeln fu¨hrte zu einer sensorischen Oberfla¨che, die zur
Erfassung von Piconewtonkra¨ften genutzt werden konnte. Die hohe Stabilita¨t
und das Potential des Mikrolabors konnte schließlich durch die Generierung
eines freien optisch fixierten Aktinnetzwerks demonstriert werden: Aktinfila-
mente wurden auf einer optisch gesteuerten Geru¨ststruktur aus Mikrokugeln
angebunden. Die Mikrostruktur ließ sich durch HOT frei bewegen und rotieren.
Mit dem hier vorgestellten opto-mechanischen Mikrolabor konnte erstmals
die Integration der neuen HOT-Technologie in eine Mikrofluidikplattform rea-
lisiert werden, deren Elemente speziell fu¨r den Einsatz optischer Vielfallen-
systeme konstruiert wurden. Die Mo¨glichkeiten der HOT-Technologie wurden
damit u¨ber eine reine Objektmanipulation hinaus erweitert. Durch die ein-
gehende Charakterisierung und Weiterentwicklung der HOT hinsichtlich der
Hologrammberechnung, der Steuerungsmo¨glichkeit optischer Fallen und des
gezielten Drehimpulsu¨bertrags konnte ein leistungsfa¨higes Mikrowerkzeug zur
Verfu¨gung gestellt werden, dessen Potential in ersten Anwendungen zur Erzeu-
gung biomimetischer Proteinnetzwerke demonstriert wurde.
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